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Resumo
Recentes avanc¸os tecnolo´gicos e cient´ıficos na a´rea da sau´de teˆm vindo a aliar a´reas
como a Medicina e a Engenharia, permitindo a` cieˆncia corresponder de forma mais
eficaz nos meios de investigac¸a˜o, diagno´stico, monitorizac¸a˜o e terapeˆutica. A anestesia
geral como um fator-chave para o procedimento ciru´rgico tem sido alvo de va´rios estudos
na a´rea do controlo, em particular, no desenvolvimento de me´todos e de algoritmos para
o controlo e administrac¸a˜o automa´tica de fa´rmacos. Atualmente, no que diz respeito ao
problema do controlo do n´ıvel do bloqueio neuromuscular por infusa˜o de um relaxante
neuromuscular existem diversas soluc¸o˜es que va˜o desde controladores PID ate´ me´todos
com controladores robustos.
Nesta dissertac¸a˜o e´ desenvolvido um controlador por colocac¸a˜o de polos para o n´ıvel
do bloqueio neuromuscular. O modelo que descreve o n´ıvel do bloqueio neuromuscular
e´ constitu´ıdo por uma parte linear dinaˆmica que descreve a concentrac¸a˜o de efeito do
fa´rmaco no organismo e uma parte na˜o-linear esta´tica que esta´ associada ao efeito do
fa´rmaco.
Devido a uma grande variabilidade na dinaˆmica dos pacientes, foram desenvolvidos
algor´ıtimos que permitem determinar a dose constante de relaxante muscular que se deve
administrar a determinado paciente e o tempo o´timo para dar inicio a` infusa˜o cont´ınua
do relaxante muscular. Estes fatores, dose constante e tempo o´timo, foram determina-
dos para os modelos de 50 pacientes submetidos a anestesia geral em que o relaxante
muscular administrado foi o rocuro´nio.





Recent scientific and technological breakthroughs in healthcare have allied areas such as
Medicine and Engineering, allowing science to respond more effectively in mechanisms
such as scientific research, diagnosis and therapeutic monitoring. General anesthesia as
a key factor for the surgical procedure has been the subject of several studies in the
field of automatic control and administration of drugs. Nowadays with regard to the
problem of controlling the level of muscular blockages by infusion of a neuromuscular
relaxant there are several solutions ranging from PID controllers to methods with robust
controllers.
This thesis developed a controller pole placement for the level of neuromuscular
blockade. The model that describes the level of neuromuscular block is constituted by
one linear portion that describes the effect of concentration of drug in the body and a
static nonlinear part which is associated to the drug effect.
Due to a large variability in the dynamics of the patients, algorithms have been
developed for determining the steady dose of muscle relaxant to be administered to a
particular patient and the optimal time to initiate the constant infusion of the muscle
relaxant. These factors, constant dose and optimal time, were determined for models of
50 patients undergoing general anesthesia in which the muscle relaxant rocuronium was
administered.
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O desenvolvimento tecnolo´gico tem vindo a sofrer grandes avanc¸os nas u´ltimas de´cadas
e em particular a investigac¸a˜o em a´reas como a engenharia e a medicina tem vindo a
aumentar exponencialmente.
A investigac¸a˜o relacionada com a sau´de e´ aquela que tem sofrido um maior foco na
atualidade permitindo a` cieˆncia corresponder cada vez mais e melhor a`s necessidades de
monitorizac¸a˜o, diagno´stico e tratamento, e consequentemente, a uma melhor qualidade
de vida. Neste sentido, a anestesia como um fator-chave para o procedimento ciru´rgico
tem sido alvo de variados estudos.
A anestesia geral e´ conseguida atrave´s de treˆs tipos de fa´rmacos que sa˜o adminis-
trados pelo anestesiologista durante uma cirurgia, para induzir inconscieˆncia, auseˆncia
de dor e paralisia no paciente [12]. As dosagens de fa´rmaco necessa´rias administrar
sa˜o, na maioria dos casos, ajustados em func¸a˜o da me´dia populacional. Apesar da
pra´tica e conhecimentos dos me´dicos para ajustar as doses de fa´rmacos necessa´rias, este
procedimento na˜o e´ adequado para a administrac¸a˜o de uma dose de fa´rmaco desejada
individualizada. Sendo que uma das preocupac¸o˜es crescentes na a´rea da anestesia geral
esta´ relacionada com a conscieˆncia durante a recuperac¸a˜o aneste´sica e as consequeˆncias
que a anestesia geral pode ter a curto e longo prazo [13], o desenvolvimento de me´todos
mais eficazes para a administrac¸a˜o de fa´rmacos torna-se cada vez mais importante.
Com os progressos conseguidos nos u´ltimos anos no campo de ferramentas como
sensores e atuadores, assim como na modelac¸a˜o de sistemas biolo´gicos atingiu-se uma
realidade onde e´ poss´ıvel o controlo automa´tico da anestesia. O desenvolvimento de
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me´todos de administrac¸a˜o automa´tica e o controlo dos fa´rmacos ira´ facilitar o trabalho
do anestesiologista permitindo que este seja liberado de func¸o˜es repetitivas podendo
assim o seu foco estar apenas na supervisa˜o do paciente. O controlo automa´tico de
fa´rmacos tem ainda a vantagem seguir de forma mais restrita a refereˆncia desejada das
varia´veis fisiolo´gicas que se pretendem regular, permitindo assim uma administrac¸a˜o
aneste´sica mais segura e esta´vel [14].
A presente dissertac¸a˜o esta´ inserida no projeto GALENO (Modelac¸a˜o e controlo
para a administrac¸a˜o personalizada de fa´rmacos) com a colaborac¸a˜o do Hospital de
Santo Anto´nio (Centro Hospitalar do Porto) e Hospital Pedro Hispano (Unidade Local
de Sau´de de Matosinhos), que tem como objetivo principal a formulac¸a˜o de sistemas de
controlo e administrac¸a˜o automa´tica de fa´rmacos utilizando me´todos matema´ticos, tais
como modelac¸a˜o e me´todos de controlo.
1.2 Objetivos e principais contribuic¸o˜es
Habitualmente os controladores e me´todos de administrac¸a˜o automa´tica de fa´rmacos sa˜o
desenvolvidos com base por modelos populacionais de estrutura farmacocine´tica/farma-
codinaˆmica PK/PD. Neste trabalho e´ considerado um modelo parcimonioso recente-
mente desenvolvido, [12], para o rocuro´nio.
A presente dissertac¸a˜o tem como objetivos:
• O desenvolvimento de um controlador por colocac¸a˜o de polos para o modelo re-
duzido do bloqueio neuromuscular que visa melhorar os sistemas de controlo para
administrac¸a˜o automa´tica de aneste´sicos;
• Avaliar e melhorar o desempenho do controlador quando aplicado a uma base de
dados real contendo 50 modelos de pacientes submetidos a anestesia geral quando
administrado o relaxante muscular rocuro´nio;
• Determinar o tempo o´timo para cada paciente da base de dados em que se deve
comec¸ar a administrar a infusa˜o cont´ınua de rocuro´nio.
1.3 Trabalho desenvolvido
A a´rea aneste´sica, nomeadamente o bloqueio neuromuscular, tem sido alvo de va´rios
estudos no que diz respeito ao desenvolvimento de me´todos de administrac¸a˜o automa´tica
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e controlo dos fa´rmacos. As principais contribuic¸o˜es desta dissertac¸a˜o foram:
• Descric¸a˜o da anestesia geral e explicac¸a˜o dos processos manuais de monitorizac¸a˜o
dos diferentes componentes aneste´sicos: bloqueio neuromuscular e profundidade
de anestesia;
• Exposic¸a˜o dos passos necessa´rios para o controlo de sistema de espac¸o de estados
pelo me´todo de colocac¸a˜o de polos tendo em conta especificac¸o˜es de desenho;
• Descric¸a˜o do modelo de espac¸o de estados adotado para o bloqueio neuromuscular
(modelo com um nu´mero mı´nimo de paraˆmetros) e ana´lise das suas propriedades
estruturais;
• Desenvolvimento de um sistema para controlo do bloqueio neuromuscular por co-
locac¸a˜o de polos com seguimento de refereˆncia por TCI (”Target Controlled Infu-
sion”) tendo em conta paraˆmetros de desempenho e selec¸a˜o de polos;
• Avaliac¸a˜o do desempenho do sistema com colocac¸a˜o de polos em comparac¸a˜o com
o sistema sem colocac¸a˜o de polos quando aplicado a uma base de dados R contendo
os modelos para o bloqueio neuromuscular de 50 pacientes submetidos a anestesia
geral aos quais foi administrado o relaxante muscular rocuro´nio.
• Desenvolvimento de um algoritmo que permite determinar o tempo em que deve
ser iniciada a administrac¸a˜o cont´ınua de rocuro´nio, apo´s a administrac¸a˜o de um
bolus inicial, para que o erro quadra´tico me´dio entre a concentrac¸a˜o de efeito real
e a concentrac¸a˜o de efeito de refereˆncia seja minimo.
• Ana´lise e discussa˜o dos resultados das simulac¸o˜es dos sistemas de controlo.
1.4 Estrutura da dissertac¸a˜o
A presente dissertac¸a˜o esta´ dividida em cinco cap´ıtulos.
O cap´ıtulo 1, Introduc¸a˜o, e´ constitu´ıdo pela motivac¸a˜o, pelos objetivos, pelas con-
tribuic¸o˜es e pela estrutura da dissertac¸a˜o e tem como finalidade fazer a apresentac¸a˜o do
trabalho.
O cap´ıtulo 2, intitulado “Anestesia”, tem como finalidade dar uma perspetiva da
anestesia geral e dos me´todos utilizados para controlar (manualmente) a administrac¸a˜o
dos fa´rmacos aneste´sicos na pra´tica cl´ınica.
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O cap´ıtulo 3, intitulado “Controlo de sistemas de espac¸o de estados”, e´ constitu´ıdo
por cinco subcap´ıtulos: “Sistemas de espac¸o de estados”, “Propriedades esta´ticas”,
”Controlo por realimentac¸a˜o do estado”, ”Seguimentos de refereˆncia”e ”Selec¸a˜o de Po-
los”. O primeiro e o segundo subcap´ıtulo tem como propo´sito descrever as caracter´ısticas
e propriedades dos sistemas de espac¸o de estados cont´ınuos, enquanto que o terceiro,
quarto e quinto subcap´ıtulo descrevem os passos necessa´rios para desenvolver um con-
trolador por colocac¸a˜o de polos.
O cap´ıtulo 4, denominado, ”Sistema para controlo automa´tico do NMB”e´ dividido
em quatro subcap´ıtulos. No primeiro subcap´ıtulo, ”Modelo para o NMB”, e´ descrito o
modelo linear e na˜o linear utilizado para descrever o bloqueio neuromuscular; No segundo
subcap´ıtulo, ”Modelo Nominal”, e´ escolhido e caracterizado um modelo que representa
bem as principais caracter´ısticas da populac¸a˜o. No terceiro subcap´ıtulo, ”S´ıntese de
um controlador por colocac¸a˜o de polos”, sa˜o descritos os passos dados para a s´ıntese
do controlador entre os quais a realimentac¸a˜o esta´tica, selec¸a˜o de polos, estabilidade do
controlador e o seguimento de refereˆncia por TCI; Por fim, no u´ltimo subcap´ıtulo ”Ava-
liac¸a˜o do desempenho do controlador”sa˜o efetuadas simulac¸o˜es para diferentes modelos
de pacientes submetidos a anestesia geral aos quais foi administrado o fa´rmaco rocuro´nio
(relaxante muscular) com a finalidade de avaliar o desempenho do controlador.
O cap´ıtulo 5 denominado ”Estrate´gia de controlo para o NMB”e´ dividido em treˆs
subcap´ıtulos. No primeiro subcap´ıtulo intitulado ”Tempo o´timo para inicializar a ad-
ministrac¸a˜o de rocuro´nio por infusa˜o cont´ınua”e´ elaborado um algoritmo que permite
determinar o tempo em que deve ser iniciada a administrada cont´ınua de rocuro´nio para
que o erro entre a concentrac¸a˜o de efeito real e a concentrac¸a˜o de efeito de refereˆncia seja
mı´nimo. No segundo subcap´ıtulo denominado ”Sistema de Controlo”e´ descrito sucin-
tamente o funcionamento do sistema de controlo e realizada a discretizac¸a˜o do mesmo.
No terceiro e u´ltimo subcap´ıtulo ”Simulac¸o˜es NMB”sa˜o realizadas simulac¸o˜es que visam
avaliar o n´ıvel do bloqueio neuromuscular para diferentes pacientes.
Por fim, o cap´ıtulo 6 diz respeito a`s concluso˜es retiradas ao longo de todo o trabalho
efetuado na dissertac¸a˜o e apresentam-se sugesto˜es para trabalhos futuros.
No anexo A sa˜o descritos e caracterizados os sistema compartimentais, sistemas
esses que permitem descrever a farmacocine´tica e farmacodinaˆmica de um fa´rmaco no
organismo. No anexo B pode ser observada uma tabela contendo os 50 modelos da base
de dados real R, que dizem respeito aos modelos de 50 paciente submetidos a anestesia
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geral em que o relaxante muscular administrado foi o rocuro´nio. No anexo C e´ feita uma
comparac¸a˜o entre dois me´todos de discretizac¸a˜o: o me´todo zero-order-hold e o me´todo







Historicamente, a primeira intervenc¸a˜o ciru´rgica com anestesia geral foi realizada no
Massachusetts General Hospital, em Boston, a 16 de Outubro de 1846. O paciente
foi anestesiado com e´ter pelo dentista William Thomas Green Morton utilizando um
aparelho inalato´rio por ele idealizado (Figura 2.1) [1, 15].
Figura 2.1: Aparelho inalato´rio idealizado por Morton [1].
A partir deste momento, os procedimentos ciru´rgicos podem ser efetuados enquanto
o paciente permanece insens´ıvel a` dor e a outros est´ımulos. Como resultado dos siste-
mas usados para a administrac¸a˜o dos primeiros agentes aneste´sicos, o uso da anestesia
estendeu-se rapidamente pela comunidade me´dica. Com o passar do tempo novos agentes
foram introduzidos e, com estes, novos equipamentos me´dicos. Em 1934, foi introduzido




Atualmente, os equipamentos utilizados pelos anestesiologistas numa sala de operac¸o˜es
incluem sensores eletro´nicos precisos, complexos computadores incorporados e elementos
de alta precisa˜o mecaˆnica com a finalidade de facilitar os procedimentos ciru´rgicos para
os anestesiologistas e, ao mesmo tempo, conceder seguranc¸a ao paciente [1, 16].
2.2 Anestesia geral: perspetiva geral
A anestesia pode ser definida como a falta de resposta a est´ımulos. De um modo geral,
a um paciente submetido a anestesia geral sa˜o administrados treˆs tipos de fa´rmacos:
um opio´ide, um hipno´tico e um relaxante muscular (figura 2.2), com o objetivo de criar
analgesia, inconscieˆncia e paralisia no paciente durante uma cirurgia [17, 18].
Analge´sicos (ou opio´ides) teˆm a capacidade de se ligarem a receptores espec´ıficos
do sistema nervoso central (SNC) e do sistema nervoso perife´rico (SNP) levando a` di-
minuic¸a˜o da reac¸a˜o e percec¸a˜o da dor. Assim, os analge´sicos sa˜o administrados com o
intuito de suprimir a sensac¸a˜o de dor (analgesia). Exemplos deste tipo de fa´rmacos sa˜o
o sufentanil, o remifentanil e o alfentail [19, 20].
Hipno´ticos, classe de substaˆncias psicoativas, sa˜o administrados durante a cirurgia
com a func¸a˜o de criar inconscieˆncia e sedac¸a˜o ao paciente. Exemplos de hipno´ticos
sa˜o o isoflurano, o sevoflurano, o etomidato e o bezodiazep´ınico (fa´rmacos vola´teis) e o
propofol (fa´rmaco injeta´vel) [19, 20].
Por u´ltimo, relaxantes musculares (ou agentes de bloqueio neuromuscular), tais como,
a succinilcolina, o atracu´rio e o rocuro´nio, tem como func¸a˜o bloquear impulsos nervosos
para o mu´sculo criando auseˆncia de reflexos, paralisia [19, 20].
Na tabela 2.1 esta˜o representados alguns dos fa´rmacos mais utilizados na pra´tica
cl´ınica aneste´sica, bem como as doses geralmente utilizadas para que os estados referidos
anteriormente sejam atingidos (analgesia, hipnose e paralisia).
A quantidade de analge´sico administrado e´ de extrema importaˆncia, pois na˜o existe
nenhum indicador claro do grau de dor. Os efeitos dos analge´sicos e dos hipno´ticos esta˜o
interligados, interagindo estes fa´rmacos um com o outro de modo a atingir um n´ıvel
adequado de profundidade da anestesia (DoA, do ingleˆs depth of anestesia) [17].
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Figura 2.2: Esquema representativo da anestesia geral.
Tabela 2.1: Fa´rmacos e doses normalmente usadas em pacientes submetidos a anestesia
geral.
Analgesia Hipnose Paralisia
Remifentanil: 1 µg/Kg Atracurium: 500 µg/Kg
Propofol: 2.2 µg/Kg Fentanil: 3 - 10 µg/Kg Cis–atracurium: 150 µg/Kg
Sufentanil: 0.5 - 1 µg/Kg Rocuro´nio: 500 – 1200 µg/Kg
2.2.1 Interac¸a˜o fa´rmaco-corpo
A interac¸a˜o entre um fa´rmaco e o corpo, pode ser dividida em duas fases: a farmaco-
cine´tica e farmacodinaˆmica, mostrada na Figura 2.3. A farmacocine´tica e´ descrita como
“o que o corpo faz com a droga” e farmacodinaˆmica e´ descrita como “o que a droga faz
com o corpo” [17].
A fase farmacocine´tica (PK) corresponde ao percurso do fa´rmaco no organismo.
Paraˆmetros como a biodisponibilidade (frac¸a˜o de fa´rmaco que atinge a circulac¸a˜o numa
forma inalterada e fica dispon´ıvel para a circulac¸a˜o siste´mica), a ligac¸a˜o a`s prote´ınas
plasma´ticas, ao volume de distribuic¸a˜o e a induc¸a˜o de enzimas afetam a farmacocine´tica
do fa´rmaco no organismo [21]. Interac¸o˜es farmacocine´ticas podem surgir devido a al-
terac¸o˜es na absorc¸a˜o, distribuic¸a˜o, metabolismo ou eliminac¸a˜o do fa´rmaco, sendo que,
as interac¸o˜es que afetam a distribuic¸a˜o e o metabolismo do fa´rmaco as mais importantes
para os anestesiologistas [21, 22].
A fase farmacodinaˆmica (PD) corresponde a` interac¸a˜o do fa´rmaco com o local de
ac¸a˜o conduzindo ao efeito farmacolo´gico. Interac¸o˜es farmacodinaˆmicas sa˜o aquelas em
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Figura 2.3: Farmacocine´tica e farmacodinaˆmica de um fa´rmaco.
que os efeitos de um fa´rmaco sa˜o alterados pela presenc¸a de outro fa´rmaco no seu local
de ac¸a˜o ou quando a concentrac¸a˜o de um fa´rmaco e´ alterado, diferentes concentrac¸o˜es
de fa´rmacos va˜o produzir diferentes efeitos no corpo [21, 23].
2.2.2 Procedimento t´ıpico para a administrac¸a˜o da anestesia
O processo t´ıpico para a entrega da anestesia geral compreende os seguintes passos:
(i) Verificac¸a˜o do equipamento: antes de qualquer cirurgia sa˜o colocados com-
ponentes descarta´veis no circuito de respirac¸a˜o e o equipamento (Figura 2.4) e´
verificado de forma a assegurar a func¸a˜o apropriada para a correta execuc¸a˜o do
trabalho do anestesiologista [1, 20];
(ii) Identificac¸a˜o do paciente e confirmac¸a˜o do local da operac¸a˜o: procedi-
mentos formais que teˆm de ser cumpridos antes do paciente estar anestesiado [1];
(iii) Estabelecimento do acesso venoso para administrac¸a˜o dos fa´rmacos:
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Figura 2.4: Equipamento Aneste´sico [2].
atrave´s de um cateter o fa´rmaco e´ administrado por via intravenosa [1];
(iv) Ligac¸a˜o de monitores fisiolo´gicos: o acompanhamento dos efeitos da anestesia
sobre o corpo e´ de extrema importaˆncia para orientar a dose de fa´rmaco admi-
nistrada e para manter a seguranc¸a do paciente. Monitores t´ıpicos incluem um
manguito de pressa˜o arterial, um eletrocardio´grafo e um ox´ımetro de pulso [1];
(v) Mascara de oxige´nio: o paciente respira atrave´s de uma ma´scara que e´ colocada
sobre o rosto e encontra-se ligada ao circuito de respirac¸a˜o. O objetivo e´ fornecer
oxige´nio aos pulmo˜es a partir do momento em que a anestesia e´ induzida [1];
(vi) Administrac¸a˜o de um hipno´tico e analge´sico: medicamentos de induc¸a˜o
t´ıpicos sa˜o rapidamente redistribu´ıdos e metabolizados, assim, aneste´sicos adicio-
nais devem ser administrados logo de seguida de modo a manter a DoA adequada
[1, 20, 19];
(vii) Injec¸a˜o de um agente de bloqueio neuromuscular: um relaxante muscular
e´ administrado com o intuito de paralisar os mu´sculos do paciente. O relaxamento
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muscular torna mais fa´cil a inserc¸a˜o do tubo traqueal [1];
(viii) Inserc¸a˜o de um tubo na traqueia do paciente: este passo e´ chamado de in-
tubac¸a˜o endotraqueal e e´ usado para estabelecer um caminho seguro para a entrega
do oxige´nio e aneste´sicos inalados (se utilizados) para os pulmo˜es do paciente bem
como a eliminac¸a˜o de dio´xido de carbono [1];
(ix) Ventilac¸a˜o mecaˆnica: apo´s a administrac¸a˜o de agentes de bloqueio neuromuscu-
lar, a ventilac¸a˜o mecaˆnica e´ essencial. Esta vai permitir que o paciente respire de
forma adequada durante os n´ıveis mais profundos de anestesia e ao mesmo tempo
sob o efeito de relaxantes musculares [15, 5];
(x) Ajustamento da profundidade da anestesia: a concentrac¸a˜o de aneste´sicos e´
ajustada atrave´s da informac¸a˜o dada pelo registo dos sinais fisiolo´gicos monitori-
zados [1];
(xi) Remoc¸a˜o do tubo endotraqueal: no final do processo, o tubo endotraqueal e´
removido, os gases aneste´sicos sa˜o desligados e o paciente recupera a conscieˆncia
[1].
2.3 Monitorizac¸a˜o da anestesia
Na pra´tica cl´ınica, o acompanhamento dos efeitos da anestesia sobre determinado paci-
ente sa˜o de extrema importaˆncia para orientar a dose de fa´rmaco necessa´ria administrar
e para manter a seguranc¸a do paciente. Para este efeito, os anestesiologistas teˆm de ob-
servar e controlar uma se´rie de varia´veis hemodinaˆmicas e respirato´rias, para controlar
a hipnose e analgesia adequada [16, 18, 24].
O registo do grau do bloqueio neuromuscular (NMB, do ingleˆs Neuro-Muscular Bloc-
kade), e´ de extrema importaˆncia, pois permitira´ saber: se o bloqueio neuromuscular e´
adequado ou excessivo, quando e´ conveniente e seguro reverter o bloqueio neuromuscu-
lar e se o grau de recuperac¸a˜o do bloqueio neuromuscular e´ adequado para facilitar a
remoc¸a˜o do tubo endotraqueal de forma segura. Como dito anteriormente, a paralisia
muscular e´ conseguida atrave´s da administrac¸a˜o de relaxantes musculares [25]. Para
12
CAPI´TULO 2. ANESTESIA
ale´m do controlo do bloqueio neuromuscular e´ tambe´m essencial avaliar a profundidade
da anestesia (DoA, do ingleˆs Depth of Anesthesia), conseguida atrave´s da administrac¸a˜o
concomitante de analge´sicos e hipno´ticos. O n´ıvel da profundidade da anestesia permi-
tira´ que o anestesiologista determine o n´ıvel de conscieˆncia/inconscieˆncia do paciente
[25, 26].
Assim, para controlar a administrac¸a˜o do hipno´tico, do opio´ide e do relaxante mus-
cular o anestesiologista precisa de considerar diferentes tipos de sinais adquiridos a par-
tir do paciente [5]. O sinal adquirido para controlar o relaxante muscular e´ o NMT
(transmissa˜o neuromuscular) obtido a partir de um eletromiograma (EMG). O efeito do
hipno´tico e do opio´ide e´ avaliado atrave´s do ı´ndice bispectral (BIS) [18, 5, 27].
2.3.1 Monitorizac¸a˜o da DoA
Uma das principais func¸o˜es do anestesiologista durante a cirurgia e´ controlar a profun-
didade da anestesia (DoA), no entanto esta e´ dif´ıcil de medir com precisa˜o, pois depende
de va´rios fatores [28, 3, 29], como:
• o equil´ıbrio das concentrac¸o˜es de fa´rmaco no plasma com concentrac¸o˜es do fa´rmaco
no local de efeito;
• a relacca˜o entre a concentrac¸a˜o do fa´rmaco e efeito do fa´rmaco;
• a influeˆncia de est´ımulos nocivos.
Figura 2.5: Monitor BIS numa sala de operac¸o˜es [3].
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Como referido anteriormente, o ı´ndice bispectral (BIS) e´ utilizado para orientar e
controlar a administrac¸a˜o de hipno´ticos e analge´sicos. Na pra´tica clinica, a pressa˜o
arterial e a frequeˆncia card´ıaca tambe´m sa˜o utilizadas como orientac¸o˜es para determinar
o n´ıvel de analgesia [24, 25, 28]. O sinal BIS e´ um paraˆmetro processado do EEG,
utilizado como indicador da profundidade da hipnose, medindo o grau de depressa˜o no
sistema nervoso central [19, 24, 25]. O monitor BIS (Figura 2.5) da empresa Aspect
Medical Systems e´ o primeiro monitor va´lidado cientificamente e comercialmente com
suporte para controlar o efeito aneste´sico no sistema nevoso central [30].
Figura 2.6: Sensor BIS [4].
O sensor do BIS (Figura 2.6) produz medic¸o˜es que variam entre 0%, o que cor-
responde a uma linha isoele´ctrica do EEG, ou seja, ao n´ıvel mais profundo de hip-
nose do paciente, e 100%, correspondente ao estado de um paciente ”completamente
acordado”[31, 19, 27, 29, 13]. Num ambiente de ciru´rgico, o BIS deve ser mantido en-
tre 40% e 60% para permitir um aparecimento mais ra´pido do efeito anestesia e uma
dosagem inferior do fa´rmaco administrado para esse efeito [19, 13].
Durante a cirurgia, se o valor do BIS e´ demasiado baixo, o anestesiologista aumenta
a dose de analge´sico e hipno´tico com o intuito de aumentar a profundidade da anestesia
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e se o valor do BIS e´ demasiado elevado, diminui essa dose.
2.3.2 Monitorizac¸a˜o do NMB
Segundo [27], o controlo do NMB (bloqueio neuromuscular) fornece uma boa ilustrac¸a˜o
das principais caracter´ısticas e limitac¸o˜es inerentes a` administrac¸a˜o de fa´rmacos para o
controlo das varia´veis fisiolo´gicas. No controlo do NMB, a varia´vel manipulada e´ a dose
de um relaxante muscular do tipo na˜o despolarizante [19, 27].
O me´todo usual para avaliar o grau de relaxamento muscular baseia-se na resposta
a uma estimulac¸a˜o do nervo que e´ realizada por uma sequeˆncia de quatro est´ımulos
(TOF, do ingleˆs train-of-four) externos na ma˜o do paciente, mais precisamente, no nervo
ulnar, com intervalos de estimulac¸a˜o de 5 ms, tendo cada est´ımulo uma durac¸a˜o entre
200 − 300µs [5, 27, 19] (Figura 2.7). O per´ıodo de estimulac¸a˜o e´ limitado entre 10-12s
por causa da regenerac¸a˜o fisiolo´gica necessa´ria dos mu´sculos [5]. O nu´mero de contrac¸o˜es
musculares em resposta a` sequeˆncia destes quatro est´ımulos fornece ao anestesiologista
uma estimativa do grau de bloqueio muscular [5, 32].
Figura 2.7: Sequeˆncia de quatro est´ımulos para registar a resposta muscular e avaliar o
relaxamento [5].
A resposta muscular evocada apo´s a estimulac¸a˜o ele´trica do nervo ulnar (Figura 2.8
(a)), pode ser registada por eletromiografia (EMG) (Figura 2.8 (b)), mecanomiografia
(MMG) ou acelolomiografia (AMG), no entanto na pra´tica cl´ınica e´ utilizada a EMG,
a MMG como padra˜o de monitorizac¸a˜o neuromuscular e´ inaplica´vel na pra´tica clinica e
e´ apenas utilizada para estudos cient´ıficos. A AMG tem sido recentemente aceite para
medir a forc¸a muscular [5, 26].
Fisiologia do Bloqueio neuromuscular
Os agentes de bloqueio neuromuscular ou relaxantes musculares, sa˜o fa´rmacos do tipo
na˜o despolarizante que atuam na junc¸a˜o neuromuscular1 (JNM) (Figura 2.9) interferindo
1A junc¸a˜o neuromuscular e´ uma sinapse quimica especializada que serve para transmitir impulsos




Figura 2.8: (a)Posicionamento dos ele´trodos para estimulac¸a˜o do nervo ulnar [6]; (b)
Monitorizac¸a˜o da resposta muscular evocada [7].
com a sua atividade normal e impedindo a transmissa˜o neuromuscular [27, 32, 33].
No mecanismo normal da JNM, quando um poteˆncial de ac¸a˜o chega a` terminac¸a˜o
do axo´nio motor na regia˜o pre´-sina´ptica abre os canais de so´dio a´ı presentes devido a`
despolarizac¸a˜o da membrana e ha´ influxo de ca´lcio. O aumento intracelular de ca´lcio
desencadeia a libertac¸a˜o da acetilcolina2 pelas vis´ıculas sina´pticas na fenda sina´ptica. A
acetilcolina liga-se enta˜o a receptores espec´ıficos presentes na superf´ıcie da membrana
po´s-sina´ptica (tambe´m conhecido como a placa motora da JNM) que sa˜o canais io´nicos
permea´veis ao so´dio. O influxo de so´dio para dentro da ce´lula desencadeia a despolarizc¸a˜o
da membrana po´s-sina´ptica que gera um poteˆncial de ac¸a˜o na placa motora terminal que
provoca a contrac¸a˜o muscular. A acetilcolina e´ enta˜o degradada pela acetilcolinesterase
terminando assim a transmissa˜o sina´ptica [34, 33, 35].
Os agentes de bloqueio neuromuscular, como o atracu´rio e o rocuro´nio, agem como
antagonistas nos receptores nicot´ınicos impedindo a ligac¸a˜o da acetilcolina [27, 32, 36,
37]. Como a acetilcolina na˜o se consegue ligar aos receptores nicot´ınicos os canais de
so´dio na˜o abrem, logo, na˜o ocorre influxo de io˜es de so´dio para o interior da fibra
muscular. Assim, na˜o ocorre a depolarizac¸a˜o da membrana (na˜o ocorre poteˆncial de
ac¸a˜o), ou seja, na˜o ocorre transmissa˜o neuromuscular e consequentemente o mu´sculo
na˜o contrai, produzindo paralisia muscular [32, 33].
seja, e´ o local responsa´vel pela transmissa˜o neuromuscular e portanto, responsa´vel pelo movimento
volunta´rio dos mu´sculos.
2A acet´ılcolina e´ o neurotransmissor espec´ıfico da JNM e e´ sintetizada nos terminais dos axo´nios
motores pela colina e pela acetilcoenzima A.
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Figura 2.9: Junc¸a˜o neuromuscular [8].
Assim, durante uma ciru´rgia, a infusa˜o de um relaxante muscular e´ uma pra´tica
comum para criar paralisia muscular ao paciente e facilitar o procedimento ciru´rgico,




Controlo de sistemas de espac¸o de
estados
De uma forma geral, o comportamento de um sistema dinaˆmico real e´ muito complexo
para ser modelado. Assim, utiliza-se frequentemente uma aproximac¸a˜o do sistema no
domı´nio do tempo, onde o seu comportamento bem como os seus sinais podem ser
escritos em termos de equac¸o˜es diferenciais [10, 39, 9].
Atualmente, para efeitos de controlo, estes sistemas teˆm sido representados por mo-
delos de espac¸o de estados, em que o estado de um sistema e´ descrito por um conjunto
de equac¸o˜es diferenciais de primeira ordem escritas em termos das varia´veis de estado
[x1, x2, · · · , xn][39]. O controlo de sistemas de espac¸o de estados, referido muitas vezes
como controlo moderno, possui diversas vantagens, tais como: permite obter informac¸a˜o
sobre o comportaˆmento dinaˆmico do sistema, fornece uma maneira pra´tica para mo-
delar e analisar sistemas com mais do que uma entrada de controlo ou mais do que
uma sa´ıda, permite o tratamento de sistemas na˜o-lineares (ao contra´rio da abordagem
no domı´nio da frequeˆncia) e existem diversas te´cnicas computacionais avanc¸adas que
permitem controlar o sistema [10, 39].
Os sistemas que descrevem a farmacocine´tica e a farmacodinaˆmica de um fa´rmaco,
sistemas dinaˆmicos, sa˜o frequentemente representados por modelos de espac¸o de esta-
dos [16]. Assim, este cap´ıtulo vai nos dar uma visa˜o geral do controlo de sistemas de
espac¸o de estado. O cap´ıtulo esta´ dividido em treˆs secc¸o˜es: na secc¸a˜o 3.1 e´ descrito o
modelo de espac¸o de estados, a func¸a˜o de trafereˆncia do sistema, os polos e zeros do
sistema bem como diferentes representac¸o˜es da func¸a˜o de transfereˆncia; na secc¸a˜o 3.2
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sa˜o apresentadas as propriedades estruturais de um sistema de controlo de espac¸o de
estados: a estabilidade, a controlabilidade e a observabilidade; na secc¸a˜o 3.3 sa˜o apre-
sentadas leis de controlo para colocac¸a˜o de polos em malha fechada quer atrave´s da
realimentac¸a˜o esta´tica do estado quer atrave´s de um observador combinado com um
controlador esta´tico (realimentac¸a˜o dinaˆmica); por u´ltimo, na secc¸a˜o 3.4 e´ mostrada a
lei de controlo de um sistema de espac¸o de estados com seguimento de uma refereˆncia.
3.1 Sistemas de espac¸o de estados
Os modelos de espac¸o de estados cont´ınuos podem ser representados pelo seguinte sistema
de equac¸o˜es diferenciais:
x˙ = Ax(t) +Bu(t) (3.1)
























e´ o vetor de estado. A, B, C e D sa˜o matrizes do sistema de dimensa˜o adequada [40, 31].
A e´ dita a matriz do sistema ou matriz caracter´ıstica, B a matriz de entrada ou matriz
de controlo, C a matriz de sa´ıda e D a matriz de alimentac¸a˜o direta [9, 39]. A sua
representac¸a˜o por diagramas de blocos e´ apresentada na Figura 3.1.
Para um sistema com uma u´nica entrada e uma u´nica sa´ıda, a equac¸a˜o de estado
(equac¸a˜o 3.1) e a equac¸a˜o de sa´ıda (equac¸a˜o 3.2) sa˜o dadas por:
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a11 a12 · · · a1n
a21 a22 · · · a2n
... · · · ...







































onde, n e´ a ordem do sistema.
3.1.1 Resposta dinaˆmica do sistema
A Resposta dinaˆmica do sistema a partir das equac¸o˜es de estados pode ser obtida da
seguinte forma. Aplicando a transformada de Laplace1 em x˙(t) e y(t) obte´m-se, supondo
x(0) = 0 [39]:
sX(s) = AX(s) +BU(s) (3.5)
Y (s) = CX(s) +DU(s). (3.6)
Resolvendo a equac¸a˜o 3.5 em ordem a X(s),
X(s) = (sI −A)−1BU(s) (3.7)
e, substituindo X(s) na equac¸a˜o de sa´ıda, 3.6 tem-se,
1A tranformada de Laplace para um sinal x(t), L x(t), onde x(t) = 0 para t < 0, e´ definida como:
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Y (s) = C((sI −A)−1BU(s)) +DU(s). (3.8)
A equac¸a˜o 3.8 expressa a resposta dinaˆmica de sa´ıda do sistema para uma condic¸a˜o
inicial nula [10].
Figura 3.2: Diagrama de blocos de um sistema em malha aberta com os sinais de entrada
e sa´ıda no domı´nio da frequeˆncia.
Uma vez que a func¸a˜o de transfereˆncia, G(s), e´ definida como sendo a raza˜o entre
as transformadas da sa´ıda e da entrada do sistema, G(s) = Y (s)/U(s), a func¸a˜o de
transfereˆncia do sistema de espac¸o de estados em malha aberta (Figura 3.2) e´ dada por
[39, 10]:
G(s) = C(sI −A)−1B +D. (3.9)
3.1.2 Polos e zeros
A func¸a˜o de transfereˆncia de um sistema em malha aberta, G(s), e´, em geral, uma frac¸a˜o








n−1 + b2sn−2 + b3sn−3 + · · ·+ bn (3.11)
a(s) = sn + a1s
n−1 + a2sn−2 + · · ·+ an (3.12)
e se supo˜e que a(s) e b(s) na˜o teˆm fatores comuns. O polino´mio a(s) e´ o polino´mio
caracterist´ıco do sistema. A equac¸a˜o
a(s) = 0 (3.13)
e´ a equac¸a˜o caracterist´ıca do sistema.
As ra´ızes do polino´mio caracter´ıstico, ou seja, as soluc¸o˜es da equac¸a˜o caracterist´ıca
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sa˜o chamadas de polos do sistema, e as ra´ızes do numerador de G(s), ou seja, as soluc¸o˜es
da equac¸a˜o b(s) = 0 sa˜o chamados zeros do sistema [41].
Assim, se as ra´ızes do denominador e do numerador sa˜o conhecidas, a func¸a˜o de
transfereˆncia, equac¸a˜o 3.10, do sistema pode ser escrita como,
G(s) = K
(s+ z1)(s+ z2) + · · ·+ (s+ zn−1)
(s+ p1)(s+ p2) + · · ·+ (s+ pn) (3.14)
onde, z1z2···znp1p2···pnK e´ o ganho esta´tico
2. O sistema tem n polos em s = −p1, s = −p2, ...
s = −pn e tem n− 1 zeros em s = −z1, s = −z2, ... s = −zn−1.
3.1.3 Realizac¸o˜es de func¸o˜es de transfereˆncia
A representac¸a˜o de um sistema dinaˆmico em espac¸o de estados na˜o e´ u´nica [39]. Aqui
va˜o ser descritos dois poss´ıveis me´todos para a obtenc¸a˜o de um sistema de espac¸o de
estados atrave´s de uma equac¸a˜o diferencial ou de uma func¸a˜o de transfereˆncia: realizac¸a˜o
na forma cano´nica controla´vel e realizac¸a˜o na forma cano´nica observa´vel.
Realizac¸a˜o na forma cano´nica controla´vel
Seja um sistema de equac¸o˜es diferenciais lineares de ordem n,
yn + an−1yn−1 + · · ·+ a1y1 + a0y = bn−1un−1 + bn−2un−2 + · · ·+ b1u1 + b0u (3.15)
a realizac¸a˜o na forma cano´nica controla´vel e´ obtida com os passos a seguir mostrados.
Aplicando-se a transformada de Laplace a ambos os membros da equac¸a˜o 3.15, obte´m-se
(sn + an−1sn−1 + · · ·+ a0)Y (s) = (bnsn−1 + bn−1sn−2 + · · ·+ b0)U(s) (3.16)






n−1 + bn−1sn−2 + · · ·+ b0









bn/s+ bn−1/s2 + · · ·+ b0/sn
1 + an−1/s+ · · ·+ a0/sn . (3.18)
2 z1z2···zn
p1p2···pnK = lims→0G(s) designa-se ganho esta´tico, pois corresponde ao valor final da resposta ao
degrau unita´rio.
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Seja ξ(n)(s) uma varia´vel auxiliar definida pela equac¸a˜o [10]:
ξ(n)(s) =
1
1 + an−1/s+ · · ·+ a0/snU(s), (3.19)
tem-se





ξ(0)(s) = (1/sn)ξ(n)(s) (3.21)
Assim, a sa´ıda do sistema e´ dada por,
Y (S) = bnξ
(n−1)(s) + bn−1ξ(n−2)(s) + · · ·+ b1ξ(1)(s) + b0ξ(0)(s). (3.22)
Resolvendo a equac¸a˜o 3.19 em ordem a ξ(n)(s),
ξ(n)(s) = −(an−1/s)ξn(s)− · · · − (a0/sn)ξ(n)(s) + U(s) (3.23)
e atendendo a (3.21), vem:
ξ(n)(s) = −an−1ξ(n−1)(s)− · · · − a1ξ(1)(s)− a0ξ(0)(s) + U(s). (3.24)
Atendendo as equac¸o˜es 3.21, 3.22 e 3.24 (representadas na Figura 3.3) e tomando as
varia´veis de estado como x1 = ξ







x˙n = −an−1xn − · · · − a1x2 − a0x1 + u.
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Figura 3.3: Diagrama de simulac¸a˜o das equac¸o˜es de estado da forma cano´nica controla´vel
(Adaptado de [10]) .
A forma cano´nica controla´vel do sistema e´ dada por [10, 9]:
x˙ =

0 1 0 · · · 0






0 0 0 · · · 1













−b0 −b1 · · · −bn−2 −bn−1
)
x. (3.26)
Note-se que D = 0, uma vez que a equac¸a˜o de sa´ıda, equac¸a˜o 3.22 na˜o tem termo em u.
Realizac¸a˜o na forma cano´nica cbserva´vel
Seja um sistema de equac¸o˜es diferenciais lineares de ordem n,
yn + an−1yn−1 + · · ·+ a1y1 + a0y = bn−1un−1 + bn−2un−2 + · · ·+ b1u1 + b0u (3.27)
a realizac¸a˜o na forma cano´nica controla´vel e´ obtida de acordo com os passos a seguir
descritos. Agrupando-se as varia´veis com derivadas de igual ordem e denotando por pk
o operador de derivac¸a˜o de ordem k, isto e´, pk = d
k
dtk
, k = 1, 2, · · · , n, a equac¸a˜o 3.27,
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torna-se:
pky = (b0u−a0y)+p(b1u−a1y)+· · ·+pn−2(bn−2−an−2y)+pn−1(bn−1u−an−1y), (3.28)
Aplicando transformadas de Laplace e supondo condic¸o˜es iniciais nulas, obte´m-se:
y(s) = (b0u(s)−a0y)+s(b1u(s)−a1y)+· · ·+sn−2(bn−2−an−2y(s))+sn−1(bn−1u−an−1y(s)).
(3.29)
Definido-se as varia´veis de estado como:
x1(s) = y(s)
x2(s) = s
−n+1(b0u(s)− a0y(s)) + s−n+2(b1u(s)− a1y(s)) · · ·+ s−1(bn−2u(s)− an−2y(s))
x3(s) = s
−n+2(b0u(s)− a0y(s)) + s−n+3(b1u(s)− a1y(s)) · · ·+ s−1(bn−3u(s)− an−3y(s))
...




as equaco˜es de estado sa˜o dadas por,
x˙1 = −an−1x1 + x2 + bn−1u
x˙2 = an−2x2 + x3 + bn−2u
...
x˙n−1 = −a1x1 + xn + b1u
x˙n = −a0x1 + b0u. (3.31)
Atendendo a`s equacc¸o˜es 3.30 e 3.31 a realizac¸a˜o na forma cano´nica oberva´vel e´:
x˙ =

−an−1 1 0 · · · 0 0







−a1 0 0 · · · 0 1
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y =
(
1 0 · · · 0 0
)
x. (3.33)
Tal como na realizac¸a˜o anterior a equac¸a˜o de sa´ıda na˜o tem termo em u, logo, D = 0.
O diagrama de simulac¸a˜o e´ mostrado na Figura 3.4.
Figura 3.4: Diagrama de simulac¸a˜o da realizacca˜o na forma cano´nica observa´vel (Adap-
tado de [10]).
3.2 Propriedades Estruturais
A estabilidade, a controlabilidade e a observabilidade sa˜o propriedades importantes de
um sistema dinaˆmico, e desempenham um papel fundamental no projeto de sistemas de
controlo no espac¸o de estados [11, 9, 42].
3.2.1 Estabilidade
Nesta secc¸a˜o va˜o ser apresentados diferentes conceitos de estabilidade, primeiro, o con-
ceito de estabilidade externa: estabilidade de entrada limitada/sa´ıda limitada (BIBO3)
e, em seguida, dois conceito de estabilidade interna: estabilidade segundo Liapunov e
estabilidade assinto´tica.
A estabilidade BIBO de um sistema e´ determinada atrave´s de medidas da entrada e
sa´ıda. Como um comportamento interno de um sistema na˜o e´ sempre observado a partir
da entrada e sa´ıda do sistema, a estabilidade BIBO pode na˜o dar uma indicac¸a˜o correta
da estabilidade interna do sistema, isto e´ um sistema pode ser esta´vel pelo conceito de
estabilidade BIBO mas ser internamente insta´vel [11, 43]. Assim, um sistema pode ser
internamente classificado esta´vel apenas pelo conceito de estabilidade BIBO, quando for
um sistema observa´vel e controla´vel [11, 43], isto e´, a descric¸a˜o externa (entrada-sa´ıda)
e a descric¸a˜o interna (varia´vel de estado) quando forem equivalentes.
3Bounded Input Bounded Output
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Um sistema e´ definido como um sistema BIBO, se quando lhe e´ aplicada uma entrada
limitada arbitra´ria a sua a sa´ıda for limitada, isto e´, um sistema esta´vel e´ um sistema
dinaˆmico com resposta limitada (sem exceder valores de magnitude limitados) a uma
entrada limitada [39, 42]. Para sistemas lineares, as caracterist´ıcas de estabilidade podem
ser definidas em termos de polos e zeros da func¸a˜o de transfereˆncia do sistema [42].
Estabilidade de entrada-limitada, sa´ıda limitada (BIBO)
Um sistema descrito por
x˙ = Ax+Bu (3.34)
y = Cx+Du, (3.35)
e´ BIBO esta´vel se para condic¸o˜es iniciais nulas, x(0) = 0, entradas, u, limitadas produ-
zem sa´ıdas, y, limitadas [11, 43]:
∀ V > 0 ∃ C > 0 : x(0) = 0, ||u(t)|| < V, t ≥ 0 ⇒ ||y(t)|| < C, t ≥ 0
.






n−1 + bn−1sn−2 + · · ·+ b0




que se supo˜e estar na forma irredut´ıvel, ou seja, a(s) e b(s) na˜o teˆm fatores (ra´ızes)
comuns. O sistema e´ BIBO esta´vel se os os polos da func¸a˜o de transefereˆncia do sistema
esta˜o todos em C− (semi-plano s esquerdo), ou seja, se os zeros do polino´mio a(s)
possuem todos parte real negativa [42, 11].
Estabilidade segundo Lyapunov e estabilidade assintotica
A estabilidade interna de um sistema descrito por varia´veis de estado corresponde a´
evoluc¸a˜o do estado, quando a entrada, u, do sistema e´ nula, ou seja, quando a evoluc¸a˜o
do estado e´ dada por [11]:
x˙ = Ax. (3.37)
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Seja x∗ um ponto de equil´ıbrio do sistema descrito pela equac¸a˜o 3.37, isto e´, x(t) ≡ x∗
e´ uma trajeto´ria do sistema.
O sistema e´ dito esta´vel segundo Liapunov, se para toda a vizinhanc¸a˜ δ, Vδ, de x
∗ = 0
existe uma vizinhanc¸a ε, Vε, de x
∗ = 0, Figura 3.5 , tal que:
x(0) ∈ Vε ⇒ x(t) ∈ Vδ, t ≥ 0
.
Figura 3.5: Estabilidade segundo Lyapunov.






O sistema e´ (internamente) esta´vel se todas as trajeto´rias de x˙ = Ax convergem para
zero. Isto equivale ao facto de A tertodos os valores pro´prios com parte real negativa
[11].
Relac¸o˜es entre os conceitos de estabilidade
Os conceitos de estabilidade esta˜o relacionados como mostrados na Figura 3.6. Como
os polos da func¸a˜o de transfereˆncia do sistema descrito pelas equac¸o˜es 3.34 e 3.35 sa˜o os
valores pro´prios da matriz A do sistema,
estabilidade assinto´tica ⇒ estabilidade BIBO
no entanto, o rec´ıproco na˜o se verifica, pois os valores pro´prios da matriz A do sistema
na˜o sa˜o necessa´riamente os polos da func¸a˜o de transfereˆncia do sistema dada por (3.9),
29
CAPI´TULO 3. CONTROLO DE SISTEMAS DE ESPAC¸O DE ESTADOS
uma vez que, pode haver cancelamento de polos e zeros [11].
Figura 3.6: Relac¸o˜es entre os conceitos de estabilidade (Adaptado de [11]).
3.2.2 Observabilidade e controlabilidade
Embora a maioria dos sistemas f´ısicos seja controla´vel e observa´vel, os modelos ma-
tema´ticos podem na˜o possuir estas propriedades, assim, torna-se necessa´rio conhecer as
condic¸o˜es nas quais um sistema e´ observa´vel e controla´vel [39, 10]. Os conceitos de con-
trolabilidade e observabilidade foram introduzidos por Kalman em 1960 [9, 10, 11, 44].
Controlabilidade
O conceito de controlabilidade refere-se a` possibilidade de transferir o estado de um
sistema de um certo ponto para qualquer outro ponto do estado num intervalo de tempo
finito [9, 39].
Seja o sistema dinaˆmico dado por
x˙ = Ax+Bu (3.38)
onde x e´ o vetor de estado, u e´ o sinal de entrada e A e B sa˜o matrizes de dimenso˜es
compat´ıveis, n×n e n×1 respetivamente [9, 10, 39].
Definic¸a˜o
O estado de um sistema descrito pela equac¸a˜o 3.2.2 e´ dito controla´vel se existir um
sinal de controlo u sem limitac¸o˜es capaz de transferir o estado inicial x(0) para o estado
x(T ) num intervalo de tempo finito 0≤t≤T [11, 39, 41].
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Teorema
Um sistema descrito pelas matrizes (A,B) e´ controla´vel, se e somente se, o rank da
matriz de controlabilidade C(n×np) associada,
C = [B AB A2B · · · An−1B] (3.39)
e´ igual a n [9, 39, 44].
Observabilidade
O conceito de observabilidade refere-se a` capacidade de se determinar a varia´vel de es-
tado a partir das entradas e das sa´ıdas de um sistema, assim, este conceito torna-se muito
importante porque, na pra´tica, uma das maiores dificuldades encontradas no controlo
por realimentac¸a˜o do estado e´ o facto de algumas varia´veis de estado na˜o estarem dire-
tamente acess´ıveis para medic¸a˜o [39, 9], por exemplo, aquando da medic¸a˜o do bloqueio
neuromuscular durante uma cirurgia a concentrac¸a˜o de efeito do fa´rmaco (varia´vel de
estado) na˜o e´ diretamente acess´ıvel.
Considere-se o sistema com uma u´nica entrada e uma u´nica sa´ıda, descrito pelas
seguintes equac¸o˜es
x˙ = Ax+Bu (3.40)
y = Cx (3.41)
onde x e´ o vetor de estado, u e´ o sinal de entrada, y e´ o sinal de sa´ıda e A, B e C sa˜o
matrizes de dimenso˜es n×n, n×1 e m×n, respetivamente. [9, 10, 39].
Definic¸a˜o
O estado de um sistema descrito pela equac¸a˜o 3.2.2 e´ dito observa´vel se, dado o
controlo u(t), o estado inicial x(0) pode ser determinado a partir da observac¸a˜o de u(t)
e y(t) durante um intervalo de tempo finito 0≤t≤T [11, 39, 41].
Teorema
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O sistema descrito pelas equac¸o˜es 3.2.2 e 3.2.2 e´ observa´vel, se e somente se, o rank










e´ igual a n [39, 11]. Assim, para uma matriz de controlabilidade com dimensa˜o n×n, o
sistema e observa´vel quando o determinante de O for na˜o-nulo [39].
3.3 Controlo por realimentac¸a˜o do estado
3.3.1 Realimentac¸a˜o esta´tica por colocac¸a˜o de polos
A colocac¸a˜o de polos por realimentac¸a˜o esta´tica do estado consiste na escolha de uma
matriz de ganhos adequada para a realimentac¸a˜o do estado, de modo a atribuir um
conjunto de posic¸o˜es desejadas para os polos do sistema em malha fechada, modificando,
assim, a dinaˆmica do sistema [10, 39, 45]. Uma condic¸a˜o necessa´ria para a aplicac¸a˜o desta
te´cnica e´ a que o sistema tem de ser completamente controla´vel [11, 9].
Nesta te´cnica de controlo, assume-se que todos os elementos do vetor de estado esta˜o
a` nossa disposic¸a˜o [10].
Figura 3.7: Realimentac¸a˜o de estados de um sistema descrito pelas equac¸o˜es 3.47 e 3.48.
Seja a representac¸a˜o em varia´veis de estados do sistema inicial [39, 10]:
x˙ = Ax+Bu (3.43)
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y = Cx. (3.44)
A equac¸a˜o caracter´ıstica deste sistema e´
det(sI −A) = sn + a1sn−1 + a2sn−2 + · · ·+ an = 0. (3.45)
A lei de realimentac¸a˜o do sistema e´ dada por
u = −Kx+ r (3.46)
em que, K = [K1 K2 · · · Kn] e´ a matriz de ganhos de realimentac¸a˜o e r e´ a entrada
de refereˆncia do sistema [9, 39]. Assumindo-se que o modelo de espac¸o de estados se
encontra na forma cano´nica controla´vel substituindo o sinal de entrada u na equac¸a˜o
3.25, obte´m-se o sistema de controlo dado pelas seguintes equao¸e˜s [10, 39]:
x˙ = (A−BK)x+Br (3.47)
y = Cx. (3.48)
Tendo em conta a estrutura especial da forma cano´nica controla´vel, verifica-se que a
equac¸a˜o caracter´ıstica deste sistema em malha fechada e´,
det(sI− (A−BK)) = sn+(a1 +K1)sn−1 +(a2 +K2)sn−2 + · · ·+(an+Kn) = 0. (3.49)
Atendendo a`s equac¸o˜es caracterist´ıcas do sistema em malha aberta e do sistema em
malha fechada, equac¸a˜o 3.45 e equac¸a˜o 3.49 respetivamente, e´ poss´ıvel verificar que, em
ambos os casos, os valores pro´prios ou polos do sistema apenas dependem da matriz
de estado, ou seja, apenas dependem da matriz A para o sistema inicial e da matriz
(A−BK) para o sistema de controlo.
Se as posic¸o˜es dos polos desejados resultarem na equac¸a˜o caraterist´ıca dada por
αc(s) = s
n + α1s
n−1 + α2sn−2 + · · ·+ αn = 0, (3.50)
os ganhos de realimentac¸a˜o necessa´rios podem ser encontrados igualando os coeficientes
das equac¸o˜es 3.45 e 3.49.
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Fo´rmula de Ackermann
Uma forma u´til para determinar a matriz de ganhos de realimentac¸a˜o K de sistemas
com uma u´nica entrada e uma u´nica sa´ıda, como o descrito pelas equac¸o˜es 3.47 e 3.48,
e´ atrave´z da fo´rmula de Ackermann [10, 39, 41]:
K = [0 · · · 0 1]C−1αc(A) (3.51)
onde
C = [B AB A2B · · · An−1B] (3.52)




n−1 + α2An−2 + · · ·+ αnI (3.53)
onde αi sa˜o os coeficientes do polino´mio caracter´ıstico desejado (equac¸a˜o 3.50) e n apre-
senta a ordem do sistema e o nu´mero de varia´veis de estado. Esta fo´rmula tem a
vantagem de na˜o exigir que o sistema original esteja na forma cano´nica controla´vel.
3.3.2 Observadores/Estimadores e realimentac¸a˜o dinaˆmica
O procedimento discutido na secc¸a˜o anterior, pressupo˜e que todas as varia´veis de estado
podem ser medidas, isto e´, que todas as componentes do vetor de estado sa˜o acess´ıveis,
no entanto, na grande maioria das vezes, isto na˜o acontece [10, 39, 11]. Assim, na pra´tica,
para efeitos de controlo produz-se uma estimativa, xˆ, do vetor de estado, x atrave´s da
construc¸a˜o de um observador ou estimador [11].
Um observador/estimador de estado estima as varia´veis de estado com base nas
medic¸o˜es do sinal de entrada (sinal de controlo) e do sinal de sa´ıda. A construc¸a˜o de um
observador/estimador para realimentac¸a˜o do sistema e´ sempre poss´ıvel se o sistema for
observa´vel [9, 11]. A condic¸a˜o de observabilidade de um sistema foi discutida na secc¸a˜o
3.2.2.
Seja a representac¸a˜o em espac¸o de estados observa´vel de um sistema dada por:
x˙ = Ax+Bu (3.54)
y = Cx (3.55)
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e xˆ uma estimativa do x, enta˜o o estimador de estado em malha aberta e´ dado por
[11, 9]:
˙ˆx = Axˆ+Bu (3.56)
y = Cx (3.57)
Conhecendo-se A, B e C, e a medic¸a˜o da entrada, u, e da sa´ıda, y, do sistema, a
equac¸a˜o de estado em malha fechada do sistema e´ dada por [11, 9]:
˙ˆx = Axˆ+Bu+ L(yˆ − y) (3.58)
onde yˆ e´ o valor estimado do sinal de sa´ıda e L funciona como uma matriz de ponderac¸a˜o,
L = (l1, l2, · · · ,ln )T .
Como a sa´ıda estimada do sistema e´ dada por
yˆ = Cxˆ, (3.59)
atendendo a` equac¸a˜o 3.59, a equac¸a˜o 3.58 pode ser reescrita como:
˙ˆx = (A− LC)xˆ+ LCx+Bu. (3.60)













yˆ = Cxˆ. (3.62)
Definindo-se o erro de estimac¸a˜o [10]
x˜ = x− xˆ. (3.63)
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Figura 3.8: Diagrama de blocos do sistema e do observador/estimador de estado (Adap-
tado de [9]).
A derivada do erro e´:
˙˜x = x˙− ˙ˆx = Ax+Bu− ((A− LC)xˆ+ LCx+Bu). (3.64)
Desenvolvendo a equac¸a˜o 3.64 obte´m-se
˙˜x = (A− LC)x˜. (3.65)




Assim, o estado estimado converge sempre para o valor do estado real, qualquer que
seja o valor do sinal de entrada u. Se o sistema (A,C) e´ observa´vel e´ poss´ıvel colocar
arbitrariamente os polos do sistema, ou seja, os valores pro´prios de (A−LC) atrave´s da
escolha de L [10, 11, 9].
Fo´rmula de Ackermann
A matriz de ponderac¸a˜o, L, tal como a matriz de ganhos de realimentac¸a˜o, K, vista na
secc¸a˜o 3.3.1, pode ser calculada pela fo´rmula de Ackermann desde que o sistema seja
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C CA CA2 · · · CAn−1
)
(3.67)




n−1 + α2An−2 + · · ·+ αnI (3.68)
onde αi sa˜o os coeficientes do polino´mio caracter´ıstico desejado (que devera´ ter ra´ızes
em C− para que haja observac¸a˜o do estado) e n representa a ordem do sistema [10].
Realimentac¸a˜o a partir do estado estimado
Sendo xˆ e´ uma estimativa do estado, a lei de realimentac¸a˜o e´ dada por u = −Kxˆ + r
Assim, substituindo a equac¸a˜o 3.43 (sistema inicial), tem-se
x˙ = Ax−BKxˆ+Br, (3.69)
e, substituindo na equac¸a˜o 3.60, obte´m-se
˙ˆx = (A− LC)xˆ+ LCx−BKxˆ+Br
= (A− LC −BK)xˆ+ LCx+Br. (3.70)
Como mostrado no digrama de blocos da Figura 3.9, combinando as equac¸o˜es 3.69 e 3.70
obte´m-se o sistema realimentado a partir do estado estimado. A combinac¸a˜o da lei de
controlo e do estimador/observador e´ denominada compensac¸a˜o do sistema [10]. Assim,





















Figura 3.9: Diagrama de compensac¸a˜o do estado (Adaptado de [10]).
Atendendo a` equac¸a˜o do erro 3.63, a equac¸a˜o 3.69 pode ser reescrita como:
x˙ = (A−BK)x+BKx˜+Br. (3.73)
O sistema descrito pelas equac¸o˜es 3.71 e 3.72 e´ equivalente ao sistema em malha fechada
descrito em func¸a˜o das varia´veis de estado do sistema e do erro da estimac¸a˜o. Assim,



















A equac¸a˜o carater´ıtica do sistema acima descrito e´:
det(sI −A+BK)det(sI −A+ LC) = 0. (3.76)
Logo, conclui-se, que os polos da equac¸a˜o 3.76 sa˜o a unia˜o dos polos do sistema regulador
com os polos do estimador [9, 11].
Para um bom desempenho do sistema, a resposta dinaˆmica do erro definida pela
equac¸a˜o 3.65 deve ser mais ra´pida do que a resposta do pro´prio sistema, ou seja, os
valores pro´prios (A − LC) do observador, devem ter parte real mais negativa que os
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valores pro´prios (A−BK) do sistema [10, 9].
3.4 Seguimento de refereˆncia
Considere-se um modelo de espac¸o de estado do processo a controlar dado por
x˙ = Ax+Bu (3.77)
y = Cx (3.78)
onde x e´ o vetor de estado, u e´ o sinal de entrada e y e´ o sinal de sa´ıda.
Para que o sistema definido pelas equac¸o˜es 3.77 e 3.78 siga uma determinada re-
fereˆncia constante u∗, as entradas de refereˆncia do processo a controlar descritas (no





Y (s) = G(s)U(s) (3.80)
onde G(s) e´ a func¸a˜o de transfereˆncia do sistema definida na secc¸a˜o 3.1.1 e e´ constante.










logo sendo G(0) 6= 0, ou seja, se a func¸a˜o de transfereˆncia G(0) na˜o tiver zeros em
s = 0, tomando
u∗ = G(0)−1y∗ (3.82)
obte´m-se limt→∞ y(t)⇒ y∗ como desejado.
3.5 Selec¸a˜o de Polos
A localizac¸a˜o dos polos determina o comportamento dinaˆmico de um sistema [41], as-
sim, a escolha da localizac¸a˜o dos valores pro´prios de malha fechada e´ uma das deciso˜es
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principais a ser tomada na s´ıntese de um controlador.
A atribuic¸a˜o de valores pro´prios para sistemas de ordem superior a 2 no projeto
de realimentac¸a˜o do estado e´ um processo consideravelmente mais complexo quando
comparado com a atribuic¸a˜o de polos (vetores pro´prios) para sistemas de segunda ordem.
No entanto, em sistemas de realimentac¸a˜o mais complexos (sistemas com ordem elevada)
a resposta e´ muitas vezes caracterizada por valores pro´prios dominantes de segunda
ordem [41]. Desta forma, e´ necessa´rio analisar o desempenho de sistemas de segunda
ordem.
Desempenho de um sistema de segunda ordem
Um sistema de segunda ordem em malha fechada pode ser representado, de forma geral,
pela seguinte func¸a˜o de transfereˆncia no domı´nio s:
Y (s) =
w2n
s2 + 2ζwns+ w2n
U(S) (3.83)
onde wn e´ a frequeˆncia natural
4 e ζ e´ o fator de amortecimento5 [9, 39]. A resposta
deste sistema, pode ser classificada de acordo com o valor do paraˆmetro ζ em:
1. subamortecida quando 0 ≤ ζ ≤ 1;
2. criticamente amortecida para ζ = 1;
3. superamortecida quando ζ > 1 [11].




(s2 + 2ζwns+ w2n)s
. (3.84)
Para 0 ≤ ζ < 1, a func¸a˜o de transfereˆncia 3.5 tem um par de polos conjugados da forma
−ζwn ± jwn
√
1− ζ2, sendo a sua resposta transito´ria obtida a partir da transformada
de Laplace inversa, dada por [39]:




1− ζ2wnt+ cos−1ζ). (3.85)
4A frequeˆncia natural ou frequeˆncia pro´pria, caracter´ıstica de cada sistema, e´ definida como a
frequeˆncia com a qual o sistema oscila na frequeˆncia livre.
5O fator de amortecimento e´ um paraˆmetro adimensional e na˜o depende da ordem de grandeza dos
paraˆmetros do sistema. E´ definido como a relac¸a˜o entre a constante de amortecimento do sistema e a
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A resposta transito´ria deste sistema de segunda ordem para diferentes valores do
fator de amortecimento ζ com frequeˆncia natural wn = 1 esta´ representada na Figura
3.10a e na Figura 3.11. A Figura 3.10b mostra as respetivas posic¸o˜es dos polos em malha
fechada.
Pela ana´lise da Figura 3.10 verifica-se que a` medida ζ diminui, as ra´ızes da respe-
tiva func¸a˜o de transfereˆncia tendem para o eixo imagina´rio, e resposta torna-se cres-
centemente oscilato´ria. E´ ainda de notar, que quando ζ = 1 as ra´ızes da func¸a˜o de
transfereˆncia sa˜o reais, o sistema tem dois polos ambos em -1.
(a) (b)
Figura 3.10: (a) Resposta ao degrau unita´rio para diferentes valores deζ e wn = 1.
(b) Posicionamento dos polos da func¸a˜o de transfereˆncia para diferentes valores de ζ e
wn = 1 .
Figura 3.11: Resposta ao degrau unita´rio em func¸a˜o de ζ e wnt quando wn = 1.
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As caracter´ısticas de desempenho desejadas de um sistema de controlo sa˜o em muitos
casos especificadas em termos de grandezas no domı´nio do tempo, uma vez que, na
grande maioria dos casos, os sistemas reais sa˜o sistemas no domı´nio do tempo. Assim,
e´ comum padronizar-se medidas de desempenho da resposta transito´ria de um sistema
a uma excitac¸a˜o ao degrau. As medidas de desempenho padronizadas sa˜o: tempo de
atraso, td, tempo de subida, tr, tempo de pico, tp, ma´ximo valor de ultrapassagem, Mp
e tempo de assentamento, ts [9, 39, 48]. Estas especificac¸o˜es de regime transito´rio esta˜o
mostradas graficamente na Figura 3.12, e descritas abaixo para sistemas subamortecidos.
Figura 3.12: Curva-padra˜o da resposta ao degrau de um sistema de controlo [9].
1. Tempo de atraso, td : tempo necessa´rio para que a resposta alcance, pela
primeira vez, a metade do valor final.
2. Tempo de subida,tr : tempo necessa´rio para que a resposta ao degrau passe de







onde wd = wn
√




3. Tempo de pico, tp: tempo necessa´rio para que a resposta alcance o primeiro
pico de ultrapassagem como se pode ver na Figura 3.12, assim, o tempo de pico






CAPI´TULO 3. CONTROLO DE SISTEMAS DE ESPAC¸O DE ESTADOS
sendo wd = wn
√
1− ζ2.
4. Ma´ximo valor de ultrapassagem, Mp: o ma´ximo valor de ultrapassagem ocorre





O valor ma´ximo de ultrapassagem percentual, U.P , e´ enta˜o, 100e−(ζ/
√
1−ζ2)pi e
indica diretamente a estabilidade relativa do sistema.
5. Tempo de assentamento,ts: o tempo de assentamento ou tempo de acomodac¸a˜o
e´ o tempo necessa´rio para que a resposta do sistema alcance valores dentro de uma
certa faixa percentual e a´ı permanec¸a. O intervalo de valores dentro da faixa











A rapidez da resposta do sistema de controlo e´ medida pelo tempo de subida, tr,
e pelo tempo de pico, tp [39], no entanto, se o sistema for superamortecido o tp na˜o e´
um ı´ndice u´til. No tempo de acomodac¸a˜o, ts, a escolha de que percentagem utilizar no
crite´rio de erro pode ser determinada a partir dos objetivos do sistema de controlo em
questa˜o [39, 9].
Po´los dominantes
Um par complexo conjugado de valores pro´prios λ, λ∗ e´ um par de polos dominantes se
tem a menor taxa de amortecimento em comparac¸a˜o com os outros valores pro´prios do
sistema em malha fechada. A taxa de amortecimento de um valor pro´prio complexo, λ,
de um sistema com valores pro´prios λi, i = 1, 2, · · · , n em que n e´ o nu´mero de polos do




Assim, pode-se escolher os polos de malha fechada para um sistema de ordem superior
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a 2, como um par desejado de polos dominantes de segunda ordem e selecionar o resto
dos valores pro´prios para ter partes reais correspondentes aos modos suficientemente
amortecidos (polos mais ra´pidos, ou seja, polos com um coeficiente de amortecimento, ζ,
maior que o do par dominante) de tal forma que, a resposta do sistema vai se aproximar
da resposta de um sistema de segunda ordem com um desempenho razoa´vel [10, 41].
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Cap´ıtulo 4
Sistema para controlo automa´tico
do NMB
Tradicionalmente, a administrac¸a˜o de relaxantes musculares para atingir o bloqueio neu-
romuscular do paciente durante uma intervenc¸a˜o ciru´rgica e´ realizada pelo anestesista,
que de acordo com a sua experieˆncia profissional, determina a dose adequada de bolus
inicial (injec¸a˜o ra´pida de um agente de bloqueio neuromuscular, dada com o intuito de
criar paralisia muscular num curto espac¸o de tempo) bem como a quantidade de dosagem
manutenc¸a˜o de modo a que o paciente mantenha o n´ıvel de bloqueio neuromuscular ade-
quado durante a cirurgia. No entanto, devido a` falta de conhecimento entre a interac¸a˜o
fa´rmaco-corpo e, devido a` alta variabilidade farmacocine´tica (PK) e farmacodinaˆmica
(PD), esta pra´tica pode causar sobredosagem e provocar efeitos colaterais indeseja´veis
e mesmo graves [49, 14]. Esta falta de conhecimento, e a administrac¸a˜o excessiva de
fa´rmacos pode ser resolvido com te´cnicas de controlo automa´tico para a administrac¸a˜o
de fa´rmacos durante o procedimento ciru´rgico.
Este cap´ıtulo consiste no desenvolvimento de um sistema de controlo para o bloqueio
neuromuscular (NMB1) por conjugac¸a˜o de um mecanismo de colocac¸a˜o de polos com um
processo de TCI, a metodologia utilizada para desenhar o controlador e´ especificada no
Cap´ıtulo 3. O controlador e´ concebido utilizando um modelo nominal obtido atrave´s de
uma base de dados real composta por 50 modelos do NMB e a avaliac¸a˜o do desempenho
individual de cada modelo do NMB em malha fechada. Os modelos que constituem a
base de dados utilizada, foram concebidos atrave´s de dados recolhidos por colaboradores
1Neuromuscular blockade
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do projeto GALENO2 durante intervenc¸o˜es ciru´rgicas em que o NMB foi induzido pelo
fa´rmaco rocuro´nio.
4.1 Modelo para o NMB
Um modelo que permite descrever o efeito de um agente de bloqueio neuromuscular no
corpo humano e´ identificado em [50]. Este modelo e´ dividido em duas partes: a dinaˆmica
linear e a na˜o linearidade esta´tica como mostrado na Figura 4.1.
Figura 4.1: Diagrama de blocos do modelo do bloqueio neuromuscular.
A parte linear, dinaˆmica, pode ser descrita como um modelo de treˆs 3 comparti-
mentos como mostrado na Figura 4.2 , em que o compartimento 1 e o compartimento
2 representam o modelo farmacocine´tico, ou seja, representa a concentrac¸a˜o de fa´rmaco
presente no sangue, e o compartimento 3 representa o compartimento efeito, isto e´, re-
presenta a quantidade de fa´rmaco com efeito no paciente (farmacodinaˆmica do fa´rmaco)
[51]. A descric¸a˜o de sistemas compartimentais bem como as caracter´ısticas que lhe esta˜o
associadas encontram-se no apeˆndice A.
O modelo aqui apresentado para o bloqueio neuromuscular possui quatro paraˆmetros
k1, k2, k3 e α que sa˜o paraˆmetros dependentes de cada paciente, isto e´, sa˜o paraˆmetros
que devem ser identificados para cada paciente em particular. [50, 51]. O modelo
farmacocine´tico que relaciona a taxa de infusa˜o, u(t) [µg.Kg−1.min−1], do fa´rmaco com
a concentrac¸a˜o de fa´rmaco presente em cada compartimento i, xi(t) [µg.ml
−1] [50, 51, 52],





















2GALENO - Modelac¸a˜o e controlo para administrac¸a˜o personalizada de fa´rmacos. Projeto que conta
com a colaborac¸a˜o do Hospital Santo Anto´nio e do Hospital Pedro Hispano e tem como objetivo a
formulac¸a˜o de sistemas de controlo e administrac¸a˜o automa´tica de fa´rmacos
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onde α e´ um paraˆmetro adimensional e ki (i =1,2,3) tem como unidade: min
−1, e
xe(t) e´ a concentrac¸a˜o de fa´rmaco no compartimento de efeito (compartimento 3) da
Figura 4.2.
Figura 4.2: Diagrama de blocos do modelo compartimental do bloqueio neuromuscular.
Como dito anteriormente, os paraˆmetros ki (i =1,2,3) sa˜o dependentes de cada pa-
ciente, no entanto, com base no conhecimento pre´vio sobre a populac¸a˜o de pacientes
bons resultados sa˜o obtidos quando os paraˆmetros k1, k2 e k3 sa˜o fixos [51]. Visando
as melhores respostas, os paraˆmetros ki (i =1,2,3) sa˜o fixados em 1, 4 e 10 respetiva-
mente como em [50, 53]. Assim, apenas e´ necessa´rio identificar o paraˆmetro α para cada
paciente em particular.
A na˜o linearidade esta´tica do modelo que relaciona a concentrac¸a˜o de efeito, xe(t), e
o n´ıvel de efeito do bloqueio neuromuscular, r(t), e´ matematicamente representada pela








onde, r0(t) e´ o efeito (NMB) a` concentrac¸a˜o zero, ou seja e´ o valor do grau de NMB
quando na˜o ha´ qualquer concentrac¸a˜o de relaxante muscular no organismo e tem valor
100 (corresponde a atividade muscular total) [19, 27, 54]; γ e´ o paraˆmetro a identificar
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para cada paciente; xe(t) [µg.ml
−1] e´ a sa´ıda da dinaˆmica linear do modelo (correspon-
dente a concentrac¸a˜o de efeito); e EC50(t) [µg.ml
−1] e´ a concentrac¸a˜o correspondente a
metade do efeito do relaxante neuromuscular, esta varia´vel e´ uma constante de norma-
lizac¸a˜o que e´ mantida constante durante as simulac¸o˜es de forma semelhante conforme em
[50, 53, 12]. Para o fa´rmaco rocuro´nio (relaxante muscular do tipo na˜o-despolarizante),
esta varia´vel tem valor fixo em 1.
4.1.1 Representac¸a˜o da func¸a˜o de transfereˆncia
A dinaˆmica linear do modelo do bloqueio neuromuscular (NMB) descrito pelas equac¸o˜es
de estado, equac¸o˜es 4.1 e 4.2, pode ser representada matematicamente por uma func¸a˜o
de transfereˆncia, aplicando a transformada de Laplace a x˙(t) e xe(t) como mostrado na




(s+ k1α)(s+ k2α)(s+ k3α)
U(s) (4.4)
onde, Xe(s) e´ a transformada de Laplace da sa´ıda, xe, em tempo cont´ınuo [50, 12] da
parte linear do diagrama de blocos do modelo do bloqueio neuromuscular mostrado na
Figura 4.1; e U(s) e´ a transformada de Laplace do sinal de entrada u(t) (taxa de infusa˜o
de relaxente muscular).
A func¸a˜o de transfereˆncia da parte linear do modelo do NMB (malha aberta), Xe(s),
equac¸a˜o 4.4, mostra que o modelo do NMB na˜o tem zeros e tem treˆs polos em s = −k1α,
s = −k2α e s = −k3α.
4.1.2 Propriedades estruturais do modelo do NMB
Definidas as propriedades estruturais de um sistema no cap´ıtulo anterior, e´ necessa´rio
verificar se o modelo em estudo para o controlo automa´tico do bloqueio neuromuscular
(NMB) e´ um sistema esta´vel, controla´vel ou observa´vel.
Estabilidade
Como definido na secc¸a˜o 3.2.1, um sistema e´ esta´vel, se os polos da func¸a˜o de trans-
fereˆncia tem todos parte real negativa, ou seja, os polos do sistema encontram-se todos
no smi-plano s esquerdo. Como visto anteriormente, o modelo do NMB tem treˆs polos
em s = −k1α, s = −k2α e s = −k3α; como os paraˆmetros ki (i=1,2,3) e o paraˆmetro α
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sa˜o sempre reais e positivos, o modelo do NMB e´ esta´vel.
Controlabilidade

















Atendendo a` condic¸a˜o suficiente para que um sistema seja controla´vel na secc¸a˜o 3.2.2,





















0 α2k2k3 −αk3(α2k22 + k3α2k2)
0 0 α3k1k2k3
 .




0 α2k2k3 −αk3(α2k22 + k3α2k2)
0 0 α3k1k2k3
 = α6k1k22k33.
Como a matriz de controlabilidade obtida, e´ uma matriz n×n, e o de determinante de
C, e´ na˜o-nulo, o sistema em estudo e´ controla´vel.
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Observabilidade














−α2k1k2 −α2k21 − k2α2k1 α2k21
)
,





−α2k1k2 −α2k21 − k2α2k1 α2k21
 .





−α2k1k2 −α2k21 − k2α2k1 α2k21
 = −α3k21k2.
Como a matriz de observabilidade tem dimensa˜o n×n e o determinante de O e´ na˜o-nulo,
o sistema e´ observa´vel.
Atendendo que o modelo do NMB e´ observa´vel e controla´vel, e´ poss´ıvel atribuir as
posic¸o˜es dos polos desejados quando o sistema e´ adequadamente realimentado sendo
tambe´m poss´ıvel construir um observador/estimador para estimar as varia´veis de estado
do sistema que na˜o esta˜o acess´ıveis.
4.2 Modelo Nominal
O modelo nominal deve ser um modelo que represente bem as caracter´ısticas essen-
ciais da populac¸a˜o, assim, neste caso, a escolha do modelo nominal que melhor re-
presente o bloqueio neuromuscular (NMB) de pacientes submetidos a anestesia geral
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requer informac¸o˜es apriori sobre o comportamento farmacocine´tico e farmacodinaˆmico
do fa´rmaco rocuro´nio.
Tal como visto na secc¸a˜o 4.1 a dinaˆmica do relaxamento muscular pode ser descrita
por uma parte linear que relaciona a taxa de infusa˜o, u(t) do fa´rmaco com a concentrac¸a˜o
de efeito, xe(t) do fa´rmaco (farmacodinaˆmica) no paciente, seguida de uma parte na˜o
linear que relaciona a xe(t) do fa´rmaco com a resposta, r(t), induzida (NMB).
Existem 50 modelos nume´ricos dispon´ıveis contidos numa base de dados R de paci-
entes submetidos a anestesia geral, aos quais foi administrado rocuro´nio para induzir o
bloqueio neuromuscular (ver apeˆndice B). Desta forma, e tendo em vista a te´cnica de
realimentac¸a˜o por colocac¸a˜o de polos, o modelo do paciente deve ser linear, e para isso
sera´ considerada a func¸a˜o de transfereˆncia que descreve a dinaˆmica linear do paciente




(s+ k1α)(s+ k2α)(s+ k3α)
U(s) (4.5)
onde k1, k2 e k3 sa˜o paraˆmetros fixados em 1, 4, e 10 respetivamente, e o paraˆmetro
α e´ identificado para cada paciente em particular. As respostas em frequeˆncias dos 50
modelos dispon´ıveis encontram-se representadas na Figura 4.3.
Figura 4.3: Diferentes respostas em frequeˆncia do conjunto dos 50 modelos lineares.
Neste trabalho o modelo nominal e´ descrito por um modelo de paraˆmetros me´dios,
sendo que os paraˆmetros do modelo me´dio sa˜o obtidos pela me´dia dos paraˆmetros, θ,
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dos 50 modelos individuais dispon´ıveis para o fa´rmaco rocuro´nio. A escolha do mo-
delo nominal decorre da sua extrema simplicidade e, uma vez que, os paraˆmetros do
modelo nominal sa˜o obtidos pela me´dia paraˆmetros de um nu´mero significativo de mo-
delos individuais (50), este devera´ descrever as caracter´ısticas essenciais da populac¸a˜o.
Os paraˆmetros do modelo nominal, θ0, encontram-se representados na Tabela 4.1 e a
resposta em frequeˆncia do modelo nominal e´ mostrada na Figura 4.4. A Figura 4.5a
mostra a dispersa˜o dos valores de α para os 50 modelos reais, onde a linha a vermelho
corresponde a` mediana. A func¸a˜o de transfereˆncia do modelo nominal e´ daqui adiante
designada por Xeo(s).
Figura 4.4: Diagrama de Bode dos modelos lineares em malha aberta com o modelo
nominal. O modelo nominal esta´ representado a azul escuro.
A parte na˜o linear do modelo nominal do NMB que relaciona a sa´ıda da parte linear
(concentrac¸a˜o de efeito, xe) com o n´ıvel de efeito do bloqueio neuromuscular e´, tal como
a parte linear, descrita por um modelo de paraˆmetros me´dios:
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em que EC50(t) toma o valor fixo de 1 para o fa´rmaco rocuro´nio e γ0 = 1.8499 (me´dia
de todos os paraˆmetros γ individuais). A dispersa˜o dos valores de γ para os 50 modelos
reais esta´ mostrada na Figura 4.5b. A linha a vermelho corresponde a` mediana.
(a) (b)
Figura 4.5: Dispersa˜o dos paraˆmetros individuais dos 50 modelos reais do NMB para o
fa´rmaco rocuro´nio. (a) Dispersa˜o dos valores de alfa; (b) Dispersa˜o dos valores gama.
4.3 S´ıntese de um controlador para colocac¸a˜o dos polos
para o NMB
Devido a` natureza deste trabalho, o controlador deve ser adequado para todos os paci-
entes, ou seja, o controlador deve conseguir estabilizar todos os modelos do paciente e ao
mesmo tempo deve possuir um tempo de resposta aceita´vel para cada um dos pacientes.
Neste trabalho, o controlador e´ concebido para o modelo nominal, e o seu desempenho
e estabilidade va˜o ser testados em todos os modelos da base de dados R que dizem
respeito a 50 pacientes (Ri, i = 1, · · · , 50) sujeitos a anestesia geral cujo o relaxante
muscular administrado foi o rocuro´nio.
4.3.1 Realimentac¸a˜o esta´tica e selec¸a˜o de polos
A realimentac¸a˜o esta´tica consiste em realimentar todos os estados do sistema atrave´s
da escolha de uma matriz de ganhos de realimentac¸a˜o, K, adequada, onde e´ poss´ıvel
atribuir ao sistema em malha fechada um conjunto de polos desejados.
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A matriz K e´ calculada para o modelo nominal atrave´s da func¸a˜o ACKER (Matlab-
Control System Tolbox) que usa a fo´rmula de Ackermann, vista na secc¸a˜o 3.3.1. Deste
modo, calcula-se o ganho de realimentac¸a˜o, K, para o sistema com uma u´nica entrada
x˙ = Ax+Bu, (4.7)
de acordo com a seguinte lei de controlo:
u = −Kx (4.8)
que coloca os polos de malha fechada nos locais especificados.
A localizac¸a˜o dos valores pro´prios desejados determina o comportamento da dinaˆmica
do sistema em malha fechada. Como o modelo nominal em malha fechada possui treˆs
polos (sistema de terceira ordem), a func¸a˜o de transfereˆncia do sistema em malha fe-
chada e´ parametrizada com dois polos dominantes conjugados e um polo real mais ra´pido
(suficientemente amortecido). A selec¸a˜o dos polos desejados e´ realizada analisando as
caracter´ısticas das respostas do sistema em diversas simulac¸o˜es computacionais, esco-
lhendo os polos que obtiveram melhor desempenho baseado em crite´rios de tempo de
assentamento e o valor ma´ximo de ultrapassagem na resposta a um degrau.
Como visto na secc¸a˜o 3.5 o tempo de assentamento, Ts, e o valor ma´ximo de ultra-










onde wn e´ a frequeˆncia natural e ζ e´ o fator de amortecimento [9, 39]. Neste trabalho,
o controlador foi parametrizado com um fator de amortecimento ζ = 0.7 e frequeˆncia
natural wn = 0.1 derivados do tempo de assentamento e ma´ximo valor de ultrapassagem
para a resposta desejada do sistema em malha fechada.
Estabilidade do Controlador
Apo´s sintetizado o controlador nominal por realimentac¸a˜o do estado e´ necessa´rio avaliar
a estabilidade de todos os modelos realimentados do banco em estudo. A figura 4.6
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Figura 4.6: Representac¸a˜o dos polos do modelo nominal em malha aberta (azul) e em
malha fechada (vermelho), no plano z.
mostra que, como seria de esperar, o modelo nominal em malha fechada tem todos os
polos com parte real negativa, logo, este modelo e´ esta´vel.
Ao lidar com modelos aproximados deve-se garantir a estabilidade do sistema sin-
tetizado, ou seja, o controlador deve estabilizar na˜o so´ o modelo nominal mas tambe´m
todos os modelos da classe considerada. Assim, considerando-se uma incerteza, (4α),
associada ao paraˆmetro α do modelo nominal, α0, do NMB, tem-se
α = α0 +4α. (4.11)
Considerando-se que a lei de realimentac¸a˜o e´ dada por:
u = −Kx (4.12)
e a equac¸a˜o do estado do modelo nominal em malha fechada e´ dado por:
x˙ = (Aα0 −Bα0K)x, (4.13)
logo, a matriz caracter´ıstica do sistema em malha fechada e´ dada por Amf = Aα0−Bα0K.
Como visto anteriormente, os polos do sistema em malha fechada sa˜o dados por:
det(λI −Amf ) = 0. (4.14)
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Sendo as soluc¸o˜es da equac¸a˜o 4.14 λ10 , λ20 e λ30 os polos do sistema. Sabendo-se que,
(Aα0 −Bα0K) = α0(A−BK), (4.15)








. Assim, desenvolvendo o mesmo racioc´ınio
anterior para um determinado α, sendo a matriz caracter´ıstica do sistema dada por
Aα −BαK = α(A−BK), (4.16)









λ30 . Uma vez que α e´ dado por:
α = α0 +4α. (4.17)
os polos do sistema sa˜o dados por,
α0 +4α
α0
λi0 , i = 1, 2, 3. (4.18)




)λi0 ≤ 0 i = 1, 2, 3. (4.19)
Figura 4.7: Representac¸a˜o dos polos de malha fechada dos 50 modelos reais aos quais
foi aplicado o controlador sintetizado.
Conclui-se assim, que o controlador nominal estabiliza todos os modelos em estudo
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independentemente do valor do paraˆmetro α. A Figura 4.7 mostra o que acontece aos
polos e zeros do sistema quando o controlador e´ aplicado a todos os modelos reais
dispon´ıveis. Pela ana´lise da mesma, confirma-se que o controlador consegue estabilizar
todos os modelos reais da base de dados.
Na Figura 4.8 esta˜o representadas as respostas ao degrau da parte linear e na˜o linear
do modelo nominal em malha aberta (sistema sem realimentac¸a˜o) e em malha fechada
(sistema com realimentac¸a˜o). O sistema com realimentac¸a˜o encontra-se representado a
vermelho.
Figura 4.8: Resposta ao degrau (de amplitude 10) do modelo nominal em malha aberta
(linha azul) e em malha fechada (linha vermelho).
4.3.2 Seguimento de refereˆncia
A figura 4.10 mostra as respostas ao degrau da parte linear (concentrac¸a˜o de efeito) e na˜o
linear (NMB) do modelo NMB realimentado. Nas figuras 4.9 e 4.10 esta˜o representadas
tanto as respostas para o modelo nominal como para os 50 modelos da base de dados
real R de pacientes submetidos a anestesia geral, aos quais foi administrado o fa´rmaco
rocuro´nio, quando e´ aplicado o controlador desenvolvido na secc¸a˜o 4.3.1. As respostas
do modelo nominal encontram-se representadas a vermelho, e as respostas dos modelos
reais encontram-se representadas a azul.
Nesta secc¸a˜o e´ introduzida uma refereˆncia ao sistema, ou seja, e´ intencionalmente
estabelecido um sinal de entrada que representa o valor desejado da sa´ıda do sistema.
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Neste caso a sa´ıda vai ser o n´ıvel de bloqueio neuromuscular desejado para que o paci-
ente possa ser submetido a cirurgia sem qualquer complicac¸a˜o. O sinal de controlo vai
assim ser calculado consoante o n´ıvel de NMB desejado, neste caso, a dose de relaxante
muscular (rocuro´nio) que e´ necessa´rio administrar ao paciente criando o bloqueio dos
impulsos nervosos (paralisia). O seguimento de refereˆncia vai ser realizado pelo me´todo
do Target Controlled Infusion (TCI).
Figura 4.9: Respostas ao degrau (de amplitude 10) dos primeiros 4 modelos reais R1,
R2, R3 e R4 da base de dados R, representados a azul, quando aplicado o controlador
desenvolvido. A vermelho encontra-se representado o modelo nominal com realimentac¸a˜o
esta´tica.
Figura 4.10: Respostas ao degrau (de amplitude 10) de todos os modelos da base de dados
real R representados a azul, quando aplicado o controlador desenvolvido. A vermelho
encontra-se representado o modelo nominal com realimentac¸a˜o esta´tica.
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Fundamentos do TCI
O TCI3 e´ uma te´cnica de infusa˜o computorizada, que tem sido amplamente usada com
uma variedade de fa´rmacos, para controlar o plasma teo´rico ou concentrac¸o˜es de efeito
local, definindo uma meta para um determinado efeito aneste´sico desejado [19, 17]. De
acordo com este me´todo as doses de fa´rmaco a administrar devera˜o ser constantes.
A administrac¸a˜o segura e eficaz de fa´rmacos aneste´sicos requer o conhecimento apri-
ori das caracter´ısticas farmacocine´ticas e farmacodinaˆmicas [46]. Os sistemas de TCI
utilizam modelos farmacocine´ticos, que descrevem matematicamente o processo de dis-
tribuic¸a˜o e eliminac¸a˜o do fa´rmaco, para calcular a taxa de infusa˜o de fa´rmaco necessa´ria
para atingir a concentrac¸a˜o de efeito desejada [55, 56, 57, 58].
Num sistema em que a func¸a˜o de transfereˆncia, G, e´ esta´vel, quando a entrada e´ um
degrau, isto e´,
u(t) = u∗, t ≥ 0 (4.20)
a sa´ıda do sistema, w(t) e´ da forma [47],
w(t) = G(0)u∗ + w˜(t), t ≥ 0 (4.21)
onde w˜(t), e´ tal que:
lim





Considerado, o modelo a parte linear do modelo para o NMB descrito na secc¸a˜o
4.1 que pode ser representado pela figura 4.11, onde a entrada u(t) representa a dose
de fa´rmaco (a ser administrada a determinado paciente) e a sa´ıda xe(t) corresponde a`
concentrac¸a˜o de fa´rmaco.
Figura 4.11: Esquema representativo da parte linear do modelo para o NMB.
Para calcular a dose constante de fa´rmaco que e´ necessa´rio administrar, u∗ , para
3Target Controlled Infusion
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atingir e manter uma determinada concentrac¸a˜o de efeito de refereˆncia, x∗e o valor de u∗
(dose de fa´rmaco) calcula-se impondo que,
lim
t→∞xe(t) = G(0)u






A figura 4.12 mostra o modelo para o bloqueio neuromuscular em malha aberta des-
crito na secc¸a˜o 4.1. Como referido anteriormente, o valor r e´ obtido a partir da equac¸a˜o
4.3, equac¸a˜o de Hill, via concentrac¸a˜o de efeito xe a partir da dose u administrada.
Figura 4.12: Modelo para o bloqueio neuromuscular em malha aberta.
Assim, atendendo a` figura 4.12 e a equac¸a˜o 4.25 a dose constante de fa´rmaco que
e´ necessa´ria administrar a determinado paciente para atingir um valor r∗ de refereˆncia





sendo G(0) e´ o ganho esta´tico calculado pela func¸a˜o de transfereˆncia 3.9 deduzida no
cap´ıtulo 3 como
G(0) = −CA−1B, (4.27)
onde A,B e C as matrizes do modelo de espac¸o de estados que descreve a parte linear do
modelo para o NMB; a concentrac¸a˜o de efeito x∗e e´ obtida a partir do n´ıvel de bloqueio
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Seguimento de refereˆncia por TCI
Para que o controlador, mostrado na figura 4.13, siga uma determinada refereˆncia v, foi
primeiramente calculada a dose de rocuro´nio u necessa´rio administrar a um determinado
paciente para atingir e manter um n´ıvel de bloqueio neuromuscular adequado (valor r
de refereˆncia).
Figura 4.13: Esquema representativo do controlador do bloqueio neuromuscular com
seguimento de refereˆncia.





degrau de amplitude u∗, e atendendo a`s equac¸o˜es 4.24 e 4.25 o valor de u* para o modelo




onde, gmf (0) e´ o ganho em malha fechada do modelo nominal, e e´ dado por:
gmf (0) = C(−(A−BK)−1)B. (4.31)
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O ganho em malha fechada para cada paciente k e´ dado por,











Substitu´ındo as matrizes Ak e Bk na equac¸a˜o 4.34, tem-se:




























onde r0 e´ o efeito (NMB) a` concentrac¸a˜o zero e tem valor 100 e EC50 e´ a concentrac¸a˜o
que corresponde a metade do efeito do relaxante muscular e toma valor 1 para o fa´rmaco





sendo xe a sa´ıda da parte linear, ou seja, a concentrac¸a˜o de efeito. Assim, o n´ıvel de
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Resolvendo a equac¸a˜o 4.38 em ordem a x∗e, obte´m-se a concentrac¸a˜o de efeito de refereˆncia








Substituindo x∗e, calculado na equac¸a˜o 4.39, na equac¸a˜o 4.30 obte´m-se a dose de rocuro´nio
que e´ necessa´ria administrar a um paciente para atingir e manter o n´ıvel de bloqueio
neuromuscular desejado, r∗.
Na pra´tica, na˜o se espera ate´ t→∞ para calcular o valor de r∗. Assim, calcula-se o
valor aproximado de r∗, r˜∗, como sendo o valor aproximado do ponto de assentamento
de r, isto e´, calcula-se vendo quando
r(t+ 1)− r(t) < ε
onde, o valor de ε e´ um valor escolhido. Por isso na˜o temos o verdadeiro valor de r˜∗ mas
um aproximado, e consequentemente, tambe´m obtemos um valor aproximado de γk, mas
melhor que γ.
Supondo que ao tomar no paciente k







onde γ e´ o valor calculado para o modelo nominal, ou seja, paraˆmetro me´dio, na˜o
















Desenvolvendo-se a equac¸a˜o 4.42 tem-se:
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recupera-se γk. Obtendo-se assim um valor aproximado de γk mas melhor que γ.
4.4 Avaliac¸a˜o do desempenho do controlador
Nesta secc¸a˜o va˜o mostradas simulac¸o˜es efetuadas tanto para o modelo nominal como
para os diferentes modelos da base de dados real R que dizem respeito a 50 pacientes
(Ri, i = 1, · · · , 50).
As simulac¸o˜es a seguir apresentadas tem o seguinte intuito:
1. Verificar se a colocac¸a˜o de polos foi bem sucedida, isto e´, se os polos do sistema em
malha fechada sa˜o mais ra´pidos do que os do sistema original tanto para o modelo
nominal como para cada particular;
2. Observar as doses fixas de rocuro´nio calculadas por TCI quer em malha aberta quer
em malha fechada que sa˜o necessa´rias administrar a cada paciente para atingir o
n´ıvel de bloqueio neuromuscular desejado;
3. Observar o tempo de resposta do sinal NMB induzido por uma determinada dose
de refereˆncia calculada por TCI quer em malha aberta quer em malha fechada
tanto para modelo nominal como para o modelo de cada paciente em particular;
4. Verificar se o controlador funciona como esperado para qualquer paciente, isto
e´, verificar se todos os modelos da base de dados seguem a refereˆncia desejada
(r = 10).
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(a) (b)
(c) (d)
Figura 4.14: Modelo R1. Representac¸a˜o dos polos do sistema: (a) sem realimentac¸a˜o e




Figura 4.15: Modelo R5. Representac¸a˜o dos polos do sistema: (a) sem realimentac¸a˜o e
(b) com realimentac¸a˜o; Simulac¸a˜o da resposta do sinal NMB: (c) sem o controlador (d)
com o controlador.
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(a) (b)
(c) (d)
Figura 4.16: Modelo R10. Representac¸a˜o dos polos do sistema: (a) sem realimentac¸a˜o e




Figura 4.17: Modelo R15. Representac¸a˜o dos polos do sistema: (a) sem realimentac¸a˜o e
(b) com realimentac¸a˜o; Simulac¸a˜o da resposta do sinal NMB: (c) sem o controlador (d)
com o controlador.
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(a) (b)
(c) (d)
Figura 4.18: Modelo R20. Representac¸a˜o dos polos do sistema: (a) sem realimentac¸a˜o e




Figura 4.19: Modelo R25. Representac¸a˜o dos polos do sistema: (a) sem realimentac¸a˜o e
(b) com realimentac¸a˜o; Simulac¸a˜o da resposta do sinal NMB: (c) sem o controlador (d)
com o controlador.
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(a) (b)
(c) (d)
Figura 4.20: Modelo R30. Representac¸a˜o dos polos do sistema: (a) sem realimentac¸a˜o e




Figura 4.21: Modelo R35. Representac¸a˜o dos polos do sistema: (a) sem realimentac¸a˜o e
(b) com realimentac¸a˜o; Simulac¸a˜o da resposta do sinal NMB: (c) sem o controlador (d)
com o controlador.
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(a) (b)
(c) (d)
Figura 4.22: Modelo R40. Representac¸a˜o dos polos do sistema: (a) sem realimentac¸a˜o e




Figura 4.23: Modelo R45. Representac¸a˜o dos polos do sistema: (a) sem realimentac¸a˜o e
(b) com realimentac¸a˜o; Simulac¸a˜o da resposta do sinal NMB: (c) sem o controlador (d)
com o controlador.
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(a) (b)
(c) (d)
Figura 4.24: Modelo R50. Representac¸a˜o dos polos do sistema: (a) sem realimentac¸a˜o e
(b) com realimentac¸a˜o; Simulac¸a˜o da resposta do sinal NMB: (c) sem o controlador (d)
com o controlador.
As figuras 4.14a, 4.15a, 4.16a, 4.17a, 4.18a, 4.19a, 4.20a, 4.21a, 4.22a, 4.23a e 4.24a
mostram os polos do modelo nominal e os polos dos modelos correspondentes a deter-
minado paciente da base de dados real R sem colocac¸a˜o de polos. Os polos do modelo
nominal encontram-se representados a vermelho e os polos de cada modelos particular
(R1, R5, R10, R15, R20, R25, R30, R35, R40, R45 e R50) esta˜o representados a verde.
Como referido anteriormente, a colocac¸a˜o dos polos desejados foi efetuada para o mo-
delo nominal atendendo a paraˆmetros de desenho como o tempo de assentamento, Ts, e o
valor ma´ximo de ultrapassagem, Mp. Para cada modelo em particular (Ri, i = 1, · · · , 50)
a colocac¸a˜o dos polos foi efetuada atrave´s da matriz de ganhos de realimentac¸a˜o, K, cal-
culada pela fo´rmula de Ackermann para o modelo nominal, ou seja, a matriz de ganhos
de realimentac¸a˜o e´ comum a todos os modelos. Assim, os novos polos do modelo nomi-
nal bem como de cada modelo correspondente a determinado paciente em particular sa˜o
mostrados nas figuras 4.14b, 4.15b, 4.16b, 4.17b, 4.18b, 4.19b, 4.20b, 4.21b, 4.22b, 4.23b
e 4.24b. Os polos dos sistemas realimentados encontram-se representados a vermelho
para o modelo nominal e a azul ciano para os modelos correspondentes a determinado
paciente da base de dados real R. A azul escuro e a verde encontram-se representados os
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polos originais do modelo nominal e de cada modelo particular (R1, R5, R10, R15, R20,
R25, R30, R35, R40, R45 e R50), respetivamente. Pela ana´lise gra´fica e´ poss´ıvel verificar
que a colocac¸a˜o de polos foi bem sucedida, ou seja, os polos foram colocados nas posic¸o˜es
desejada, isto e´, os polos dominantes do sistema em malha fechada foram determinados
segundo as caracter´ısticas de desempenho desejadas referidas na secc¸a˜o 3.5 e o terceiro
polo do sistema tem parte real correspondente a modelos suficientemente amortecidos
(e´ mais ra´pido do que o par dominante).
Nas figuras 4.14d, 4.15d, 4.16d,4.17d, 4.18d, 4.19d, 4.20d, 4.21d, 4.22d, 4.23d e 4.24d
esta˜o representados os gra´ficos que simulam as respostas do sinal NMB para os pacientes
R1, R5, R10, R15, R20, R25, R30, R35, R40, R45 e R50 da base de dados R e a resposta
do sinal NMB para o modelo nominal durante os primeiros 120 minutos, em que e´
administrada uma dose constante de relaxante neuromuscular a determinado paciente,
quando aplicado o controlador desenvolvido. Para ale´m do sinal NMB esta˜o represen-
tadas tambe´m as doses constantes de rocuro´nio necessa´rias administrar a determinado
paciente para atingir o n´ıvel de bloqueio neuromuscular desejado.
Em contraste a estas simulac¸o˜es, encontram-se representados o nas figuras 4.14c,
4.15c, 4.16c,4.17c, 4.18c, 4.19c, 4.20c, 4.21c, 4.22c, 4.23c e 4.24c os gra´ficos que simulam
as repostas do sinal NMB para os mesmos modelos, ou seja, para os mesmo pacientes
mas sem aplicac¸a˜o do controlador desenvolvido. Assim, comparando ambos os gra´ficos
tanto para o modelo nominal como para cada modelo correspondente a determinado
paciente em particular, observou-se que o mesmo sistema com e sem regulamentac¸a˜o
dos estados apresentam diferentes velocidades de resposta. O sistema em malha fechada
tem uma resposta transito´ria muito mais ra´pida do que o sistema em malha aberta, ou
seja, o tempo necessa´rio para que o sistema atinja o n´ıvel de bloqueio neuromuscular
desejado (r = 10%) e´ mais curto para o sistema quando aplicado o controlador (sistema
realimentado estaticamente por colocac¸a˜o de polos).
As figuras 4.25a e 4.26a mostram o mapa contendo os polos do modelo nominal
e os polos dos modelos da base de dados R em malha aberta e em malha fechada,
respetivamente.
As doses de rocuro´nio calculadas por TCI para todos os pacientes da base de dados
podem ser observadas em malha aberta nas figuras 4.25b e 4.25c e em malha fechada
nas figuras 4.26b e 4.26c. As doses constantes administradas para cada paciente e para
o modelo nominal esta˜o representadas a verde e a magenta, respectivamente.
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Figura 4.25: Simulac¸o˜es dos 50 modelos da base de dados R de pacientes submetidos a
anestesia geral aos quais foi administrado o fa´rmaco rocuro´nio;(a) Mapa dos polos dos
diferentes modelos; (b) Concentrac¸o˜es de efeito estimadas; (C) Simulac¸a˜o das respostas
do sinal NMB.
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Figura 4.26: Simulac¸o˜es dos 50 modelos da base de dados R de pacientes submetidos
a anestesia geral aos quais foi aplicado o controlador desenvolvido por colocac¸a˜o de
polos;(a) Mapa dos polos dos diferentes modelos; (b) Concentrac¸o˜es de efeito estimadas;
(C) Simulac¸a˜o das respostas do sinal NMB.
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Os gra´ficos representativos da concentrac¸a˜o de efeito do fa´rmaco no organismo esta˜o
representadas nas figuras 4.25b e 4.26b para cada modelo da base de dados em malha
aberta e em malha fechada respectivamente. E´ de salientar que a concentrac¸a˜o de efeito
na˜o e´ um valor mensura´vel, apenas e´ calculada e estimada por me´todos matema´ticos.
Nas figuras 4.25c e 4.26c esta˜o simuladas as respostas do sinal NMB durante 120
minutos de todos os paciente da base de dados aos quais e´ administrado uma dose cons-
tante de rocuro´nio (relaxante neuromuscular). A vermelho encontra-se representado a
resposta do sinal NMB para o modelo nominal e a azul esta˜o representadas as respos-
tas dos modelos da base de dados correspondentes a determinados pacientes. Como e´
poss´ıvel observar pela ana´lise destas figuras, para todos os pacientes da base de dados
R, quando aplicado o controlador desenvolvido, o tempo necessa´rio para que o sistema
atinga o n´ıvel de bloqueio neuromuscular desejado e´ menor quando comparado com o
mesmo sistema sem controlador. Para ale´m deste facto, e´ poss´ıvel verificar que o con-
trolador desenvolvido, em que a matriz de ganhos de realimentac¸a˜o foi calculada para o
modelo nominal e e´ comum para todos os modelos em estudo, apresenta um desempenho
bom, uma vez que, consegue estabilizar qualquer modelo da base de dados no n´ıvel NMB
de refereˆncia desejado r = 10% num per´ıodo de tempo relativamente pequeno.
Na tabela 4.2 sa˜o mostradas as doses constantes de rocuro´nio calculadas por TCI
para todos os pacientes da base de dados R. As doses constantes de rocuro´nio calculadas
para o modelo nominal em malha aberta e para o modelo nominal em malha fechada
sa˜o respetivamente 3.2798 µg/Kg e 8.9247 µg/Kg.
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Tabela 4.2: Doses de rocuro´nio calculadas por TCI em malha aberta (MA) e em malha
fechada (MF) para cada paciente da base de dados R
Paciente MA [µg/Kg] MF [µg/Kg] Paciente MA [µg/Kg] MF [µg/Kg]
1 2,8856 7,8522 26 5,1415 15,3555
2 2,8736 7,8194 27 5,6430 14,8032
3 5,9385 16,1596 28 5,4400 12,3346
4 2,6756 7,2808 29 4,5328 10,6481
5 2,9322 7,9789 30 3,9131 11,2272
6 2,3537 6,4048 31 4,1259 8,2348
7 4,4453 12,0964 32 3,0262 9,5535
8 3,2526 8,8509 33 3,5108 8,3974
9 3,2526 8,7593 34 3,0860 12,2759
10 3,2189 7,1316 35 4,5113 7,3171
11 2,6208 15,2560 36 2,6890 9,9614
12 5,6064 9,3296 37 3,6607 6,9681
13 3,4285 9,0452 38 2,4234 6,5944
14 3,3240 6,3709 39 5,2339 14,2423
15 2,3413 5,9164 40 2,8575 7,7757
16 2,1742 15,3329 41 5,7074 15,5308
17 5,6347 7,9597 42 3,7242 10,1340
18 2,9251 8,1392 43 2,3782 6,4715
19 2,9911 11,8878 44 3,8465 10,4670
20 4,3687 9,5133 45 2,5485 6,9350
21 3,4961 11,0717 46 6,0748 16,5304
22 4,0688 16,0294 47 7,8505 21,3624
23 5,8907 7,6737 48 3,2596 8,8699
24 2,8200 5,5900 49 2,3636 6,4316




Estrate´gia de controlo para o
NMB
A administrac¸a˜o de um relaxante neuromuscular a um paciente submetido a anestesia
geral pode ser caracterizado em duas fases. Como referido anteriormente, inicialmente e´
injetada uma dose de fa´rmaco singular, num curto per´ıodo de tempo, com o intuito de
induzir uma descida ra´pida do bloqueio neuromuscular e facilitar a intubac¸a˜o traqueal.
A esta dose singular administrada e´ dado o nome de bolus. Apo´s o inicio da recuperac¸a˜o
do bloqueio neuromuscular inicia-se a administrac¸a˜o do relaxante muscular por infusa˜o
cont´ınua de forma a conseguir manter o n´ıvel de relaxamento muscular desejado durante
a cirurgia. Esta dose de infusa˜o deve ser ajustada de modo a manter uma resposta da
transmissa˜o neuromuscular de 10%.
Este cap´ıtulo consiste no desenvolvimento de uma estrate´gia de controlo para o blo-
queio neuromuscular (NMB), de modo a determinar o tempo ideal para ser iniciada a
administrac¸a˜o por infusa˜o cont´ınua do relaxante muscular. E´ ainda de referir que o mo-
delo para o NMB considerado e´ o descrito na secc¸a˜o 4.1. Ale´m disso, por uma questa˜o
de simplicidade, o controlador considerado e´ um controlador TCI simples, na˜o precedido
por colocac¸a˜o de polos.
77
CAPI´TULO 5. ESTRATE´GIA DE CONTROLO PARA O NMB
5.1 Tempo o´timo para inicializar a administrac¸a˜o de ro-
curo´nio por infusa˜o cont´ınua
Na pra´tica cl´ınica, o bolus inicial de relaxante neuromuscular injetado a pacientes sub-
metidos a anestesia geral e´ tipicamente de 500 µg.Kg−1, e pode ser representado mate-
maticamente por,
u(t) = 500δ(t) µg.Kg−1
sendo δ(t) e´ a func¸a˜o Delta de Dirac 1.
Figura 5.1: Respostas NMB induzidas por um bolus inicial de 500 µg.Kg−1 em 50
pacientes.
Na figura 5.1 podem ser observadas as respostas do bloqueio neuromuscular (NMB)
dos 50 pacientes da base de dados R durante os primeiros 10min apo´s ser administrado
um bolus de 500 µg.Kg−1. Como referido anteriormente, o modelo que descreve o blo-
queio neuromuscular envolve 2 paraˆmetros individuais que sa˜o identificados para cada
paciente em particular. Pela ana´lise da figura e´ poss´ıvel verificar que as respostas NMB
a um bolus inicial varia de paciente para paciente. Este facto deve-se a`s caracter´ısticas
individuais de cada paciente, o que torna essencial o controlo do relaxante muscular ad-
ministrado durante a pra´tica ciru´rgica a fim de manter o n´ıvel de bloqueio neuromuscular
adequado.
As figuras 5.2a e 5.2b mostram as respostas da concentrac¸a˜o de efeito e as respostas
1A func¸a˜o Delta de Dirac e´ definida pelas seguintes propriedades: δ(t) = 0 se t 6= 0, δ(0) = ∞ e∫∞
−∞ δ(t) dt = 1.
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do bloqueio neuromuscular, respectivamente, de um determinado paciente da base de
dados R ao qual e´ administrado um bolus de 500 µg.Kg−1 e a partir de um determinado
determinado tempo T e´ iniciada a administrac¸a˜o por infusa˜o cont´ınua ao paciente do
relaxante neuromuscular rocuro´nio para que este atinja e mantenha o n´ıvel de bloqueio
neuromuscular de refereˆncia. Como e´ poss´ıvel observar pela ana´lise da figura 5.2a, o erro
entre a concentrac¸a˜o de efeito do paciente , xe, e a concentrac¸a˜o de efeito de refereˆncia,
x∗e, depende do instante de tempo T a partir do qual e´ dada ao sistema a dose constante.
Pela ana´lise da figura 5.2b verifica-se que tambe´m o erro entre o n´ıvel do bloqueio
neuromuscular do paciente, NMB, e o n´ıvel do bloqueio neuromuscular de refereˆncia,
NMB*, depende do tempo T em que e´ iniciada a infusa˜o cont´ınua de rocuro´nio.
(a)
(b)
Figura 5.2: (a) Respostas da concentrac¸a˜o de efeito e (b) respostas do bloqueio neuro-
muscular para o mesmo paciente quando apo´s o bolus inicial e´ administrada um dose
constante de rocuro´nio em diferentes instantes de tempo.
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Assim, nesta secc¸a˜o e´ determinado o instante de tempo T a partir do qual se deve
dar a dose constante de rocuro´nio, calculada por TCI na secc¸a˜o 4.3.2, para minimizar o
erro entre a concentrac¸a˜o de efeito real, xe(t), e a concentrac¸a˜o de efeito de refereˆncia,
x∗e(t).




(s+ k1α)(s+ k2α)(s+ k3α)
U(s). (5.1)
Decompondo a equac¸a˜o 5.1 em frac¸o˜es simples obte´m-se:
Xe(s) =
k1k2k3α








(k1 − k3)(k2 − k3)
(s+ k3α)
, (5.2)














Dado um bolus inicial de 500 µg.Kg−1 ao sistema a func¸a˜o de transfereˆncia da con-
















Aplicando a transformada de Laplace inversa na equac¸a˜o 5.4 obte´m-se a resposta impul-













Considerando-se agora que ao sistema definido pela equac¸a˜o 5.1, e´ administrado uma
dose de fa´rmaco constante u∗ (correspondente a` dose TCI) a partir de um instante de










Decompondo a equac¸a˜o 5.6 em frac¸o˜es parciais utilizando o me´todo de Heaviside3, a
2Func¸a˜o degrau atrasado u∗(t−T ) e´ a func¸a˜o degrau de amplitude u∗ u∗(t) atrasada em T segundos.
3Este me´todo pra´tico popularizado pelo engenheiro ele´ctrico ingleˆs Oliver Heaviside (1850-1925) per-
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Aplicando a transformada de Laplace inversa na equac¸a˜o 5.7 obte´m-se a resposta ao
degrau atrasado,
Xedeg(t− T ) =







e−4α(t−T ) − 40
540
e−10α(t−T ) + 1
)
u∗ para t ≥ T
(5.8)











onde A, B e C sa˜o as matrizes do modelo do bloqueio neuromuscular, r∗ = 10 e´ o n´ıvel de
bloqueio neuromuscular de refereˆncia e γ e´ um paraˆmetro dependente de cada paciente.
Temos assim, que a resposta ao bolus inicial e a` administrac¸a˜o constante do relaxante
muscular rocuro´nio, isto e´, a resposta total, e´ dada por:
xe(t) = xeimp(t) + xedeg(t− T ) =
 xeimp(t) para t < Txeimp(t) + xedeg(t− T ) para t ≥ T (5.10)
Apo´s administrado o bolus inicial, o instante T a partir do qual se deve dar ao
paciente uma infusa˜o constante de rocuro´nio para minimizar erro entre a concentrac¸a˜o
de efeito real, xe(t), e a concentrac¸a˜o de efeito de refereˆncia, x
∗






Como a dose de TCI, u∗ e´ dada por:
mite determinar os coeficientes ao realizar a expansa˜o de uma frac¸a˜o racional em frac¸o˜es parciais.
4Por definic¸a˜o, o erro quadra´tico me´dio e´ uma forma de avaliar a diferenc¸a entre um valor estimado
e o valor real da quantidade estimada, esta medida do erro tem a vantagem de realc¸ar o efeito de erros
maiores pois sa˜o elevados ao quadrado.
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e G(0) e´ o ganho esta´tico dado por,
G(0) = −C(A)−1B = 1 (5.13)
a concentrac¸a˜o de efeito de refereˆncia, x∗e, e´ igual a dose de TCI, u∗. Assim, a equac¸a˜o





Atendendo a` definic¸a˜o da func¸a˜o xe(t) em 5.1, o erro quadra´tico me´dio para cada modelo





























(xedeg(t− T )− u∗)2dt.
(5.15)
Apo´s a administrac¸a˜o de um bolus inicial de 500 µg.Kg−1 a um determinado paciente,
O instante de tempo a partir do qual deve ser administrada a dose TCI de rocuro´nio a
esse mesmo paciente para que o erro seja mı´nimo e´ determinado achando os mı´nimos da
func¸a˜o Eα(T ). Os pontos ma´ximo e mı´nimo de Eα(T ) sa˜o dados por:
d
dT
Eα(T ) = 0. (5.16)
Calculando-se a derivada de Eα(T ) em ordem a T tem-se que:
d
dT











(xedeg(t− T )− u∗)2dt.
(5.17)
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2(xeimp(t))(xedeg(t− T )− u∗)dt = Eα(T )1















































Sendo a resposta impulsional, xeimp(t) , do sistema dada pela equac¸a˜o 5.5, a derivada de
Eα(T )















































































































































































































































































































(xedeg(t− T )− u∗)2dt = Eα(T )2



























































































































a derivada de Eα(T )

























































































Substituindo-se na equac¸a˜o 5.17 as derivadas em ordem a T de Eα(T )
1 e Eα(T )
2,







u ∗ e−10αT + 10000α
63
u ∗ e−4αT − 86400000α
72171
u ∗ e−αT + (u∗)2.
(5.22)
Igualando-se a ddTEα(T ) = 0 e substituindo-se e



















x+ (u∗)2 = 0 (5.23)
Calculando-se os zeros, ξ, do polino´mio para cada paraˆmetro individual α e para
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obte´m-se os valores de T para os quais Eα(T ) tem valores mı´nimos. Os valores de T
calculados para cada modelo Ri (i = 1, 2, · · · , n) base de dados R e para o modelo
nominal a partir dos quais deve ser administrada a dose constante de rocuro´nio para que
o erro seja minimo sa˜o mostrados na tabela 5.1.
Tabela 5.1: Tempos a partir dos quais se deve dar a dose constante de rocuro´nio para
minimizar o erro entre a concentrac¸a˜o de efeito real e a concentrac¸a˜o de efeito de re-
fereˆncia.
Paciente Alfa Doses TCI [µg/Kg] ξ Tempo [min]
1 0,036458929 2,8856 0,1480 52,4071
2 0,023631718 2,8736 0,2321 61,80
3 0,022304086 5,9385 - -
4 0,018390707 2,6756 0,2845 68,34
5 0,039425173 2,9322 0,1389 50,0737
6 0,032882768 2,3537 0,1336 61,2211
7 0,029251238 4,4453 0,3000 41,16
8 0,025020236 3,2526 0.2499 55,42
9 0,025818487 3,2189 0,2386 55,50
10 0,028071601 2,6208 0.1754 62,01
11 0,021926066 5,6064 - -
12 0,023010684 3,4240 0,2928 53,38
13 0,030675429 3,3240 0,2051 51,65
14 0,023448476 2,3413 0,1881 71,25
15 0,032035594 2,1742 0,1265 64,5262
16 0,027067158 5,6347 - -
17 0,032412573 2,9251 0,1693 54,7892
18 0,036703167 2,9911 0,1525 51,2435
19 0,019121982 4,3687 - -
20 0,023936581 3,4961 0,2859 52,31
21 0,036831831 4,0688 0,2093 42,4633
22 0,02946064 5,8907 - -
23 0,034111625 2,8200 0,1547 54,7061
24 0,021927847 2,0543 0,1760 79,22
Cont´ınua na pro´xima pa´gina
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Tabela 5.1
Paciente Alfa Doses TCI [µg/Kg] ξ T [min]
25 0,02884943 5,1415 0,3740 34,09
26 0,053568051 5,6430 0,1990 30,1375
27 0,035943704 5,4400 0,2985 33,6382
28 0,037061495 4,5328 0,2336 39,2347
29 0,028695686 3,9131 0,2638 46,43
30 0,035249145 4,1259 0,2227 42,60
31 0,026312445 3,0262 0,2185 57,80
32 0,024301488 3,5108 0,2822 52,06
33 0,0307974 3,0860 0,1888 54,13
34 0,02773719 4,5113 0,3272 40,27
35 0,024067498 2,6890 0,2118 64,48
36 0,035470887 3,6607 0,1948 46,1234
37 0,026377147 2,5607 0,1827 64,45
38 0,033034416 2,4234 0,1370 60,1838
38 0,035863462 5,2339 0,2856 34,9428
40 0,037240974 2,8575 0,1434 52,1570
41 0,028205956 5,7074 - -
42 0,038399805 3,7242 0,1825 44,3006
43 0,052781074 2,3782 0,0837 46,9856
44 0,027130519 3,8465 0,2760 47,45
45 0,029315245 2,5485 0,1629 61,89
46 0,011032941 6,0748 - -
47 0,0455028 7,8505 0,3555 22,7284
48 0,037161469 3,2596 0,1644 48,5782
49 0,033753243 2,3636 0,1306 60.3027
50 0,035723862 3,0723 0,1611 51,1019
Modelo Nominal 0,0307 3,2798 0.0893 78,7554
Para os pacientes 3, 7, 11, 16, 22, 41 e 46 na˜o foi poss´ıvel determinar o tempo o´ptimo
T para inicializar a infusa˜o cont´ınua do rocuro´nio, uma vez que as ra´ızes da equac¸a˜o 5.23
sa˜o na˜o reais e/ou negativas. Assim, para estes pacientes o tempo T foi determinado
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por um algoritmo que utiliza a me´trica de Vinnicombe aplicada ao sistema linearizado
em torno do ponto de refereˆncia do bloqueio neuromuscular, r∗ = 10. Este algoritmo
permite identificar outros modelos pro´ximos destes modelos problema´ticos, sendo os
tempos T destes u´ltimos tomados como coincidindo com os dos modelos que lhe esta˜o
pro´ximos (e para os quais foi poss´ıvel calcular T ).
5.1.1 Sistema linearizado
Como ja´ referido anteriormente, o cara´cter na˜o linear do modelo para o bloqueio neuro-







)γ = 100ECγ50(t)ECγ50(t) + xγe (t) (5.25)
onde, r(t) descreve o grau de bloqueio neuromuscular.
Usando a relac¸a˜o descrita pela equac¸a˜o 5.25 e definindo r(t) = f(xe(t)) obte´m-se,
atrave´s do desenvolvimento em se´rie de Taylor5






(xe − x0e) = f(x0e) + FL(x0e)(xe − x0e). (5.26)




























Substituindo-se a equac¸a˜o 5.28 na equac¸a˜o 5.27 obte´m-se o modelo linearizado caracte-

















onde r(t) descreve o n´ıvel de relaxamento e tem valor 10 e EC50 e´ a concentrac¸a˜o
5A se´rie de Taylor e´ uma expansa˜o de uma se´rie de func¸o˜es em torno de um ponto [59]. A expansa˜o
de uma func¸a˜o na˜o-linear f(x) utilizando o desenvolvimento em se´rie de Taylor em torno de um ponto
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corresponde a metade do efeito do relaxante muscular e toma valor igual a 1 para o
rocuro´nio.
5.1.2 Me´trica de Vinnicombe
A me´trica de Vinnicombe e´ uma medida bem conhecida da diferenc¸a entre os sistemas
lineares e invariantes no tempo [61]. Esta me´trica muito utilizada na a´rea do controlo
tem a vantagem de ser uma medida u´til e na˜o conservativa da distaˆncia entre um par de
sistemas em malha aberta [62, 63].
Para dois pacientes aos quais correspondem modelos com iguais dimenso˜es de entrada
e sa´ıda, a distaˆncia de Vinnicombe, δv , e´ definida como [62]:
δv(P1, P2) = ||(I + P2P ∗2 )−1/2(P2 − P1)(I + P1P ∗1 )||∞ (5.30)
e toma valores entre
0 ≤ δv(P1, P2) ≤ 1
sendo que um valor de δv(P1, P2) = 0 significa que os modelos correspondentes aos
pacientes P1 e P2 sa˜o iguais enquanto que um valor de deltav(P1, P2) = 1 significa que
o modelo correspondente ao paciente P1 e´ muito diferente do modelo correspondente ao
paciente P2.
Na tabela 5.2 esta˜o mostrados os pacientes escolhidos P ∗ pelo algoritmo ”MetricaVin-
nicombe”(ver anexo D.8) em que os modelos NMB que lhe correspondem se assemelham
ao modelo correspondente a cada um dos pacientes 3, 7, 11, 16, 22, 41 e 46 da base de
dados R, correspondendo assim a cada paciente um determinado tempo T ∗.
Tabela 5.2: Pacientes escolhidos P∗ pela me´trica de Vinnicombe.
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5.2 Sistema de controlo
Na figura 5.3 esta´ representado o esquema do sistema de controlo para o bloqueio neu-
romuscular. O sistema de controlo pode ser explicado da seguinte forma:
Figura 5.3: Representac¸a˜o Esquema´tica do sistema de controlo.
• Simulac¸a˜o do Paciente: A simulac¸a˜o dos pacientes foi realizada para uma base
de dados real R contendo 50 modelos de pacientes submetidos a anestesia geral
em que o relaxante muscular administrado foi o rocuro´nio. No tempo t = 0 foi
administrado um bolus de 500µg.Kg−1.
• Determinac¸a˜o da dose constante de rocuro´nio: para que o n´ıvel do bloqueio neuro-
muscular real siga o n´ıvel do bloqueio neuromuscular de refereˆncia (r(t) = 10%),
foi determinado por TCI como mostrado na secc¸a˜o 4.3.2 a dose constante de ro-
curo´nio, u∗, necessa´ria administrar a determinado paciente para que este atinja e
mantenha o n´ıvel de bloqueio neuromuscular desejado. Esta dose e´ calculada para
cada paciente da base de dados pelo algoritmo ”TCIMA”.
• Determinac¸a˜o do Tempo O´timo: Apo´s administrado o bolus inicial, e´ determinado
o tempo ideal, T para dar inicio a` administrac¸a˜o por infusa˜o cont´ınua do relaxante
muscular rocuro´nio pelos algoritmos ”TempoOptimo”e MetricaVinnicombe”para
que o erro entre o n´ıvel do bloqueio neuromuscular real e o n´ıvel do bloqueio
neuromuscular de refereˆncia seja mı´nimo.
5.2.1 Discretizac¸a˜o do sistema de controlo
No estudo do controlo de sistemas fisiolo´gicos em que a varia´vel f´ısica (quantidade f´ısica
que se deseja medir para ser usada no sistema de controlo) e´ medida em tempo cont´ınuo,
a discretizac¸a˜o6 e´ um ponto crucial quando se pretende implementar um algoritmo de
controlo automa´tico.
6A discretizac¸a˜o pode ser entendida como o processo de transfereˆncia de sistemas cont´ınuos em
homo´logos discretos.
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A discretizac¸a˜o do sistema cont´ınuo para o modelo do bloqueio neuromuscular (NMB)
aqui apresentado e´ efetuada pelo me´todo zero-order-hold. No anexo C, e´ apresentado
outro me´todo de discretizac¸a˜o para sistemas compartimentais cont´ınuos: me´todo de
Euler.
Admitindo que a entrada u(t) do sistema cont´ınuo se mante´m constante, a parte
linear do sistema cont´ınuo para o modelo do bloqueio neuromuscular representado na
secc¸a˜o 4.1 pode ser representado pelo seguinte sistema discretizado atrave´s do me´todo
zero-order-hold [64, 65]:
x(kh+ h) = Adx(kh) +Bdu(kh) (5.31)
xe(kh) = C(kh) (5.32)
onde h e´ o intervalo de discretizac¸a˜o, e a matriz A discreta, Ad e´ obtida como
Ad = ehA = L−1 {(sI −A)−1}|t=h (5.33)






Note-se que este me´todo de discretizac¸a˜o apenas e´ exato para os valores discretos
se a entrada u(t) do sistema for constante no intervalo de discretizac¸a˜o h considerado,
no entanto, para entradas na˜o constantes este me´todo de discretizac¸a˜o apresenta menor
erro quando comparado com o me´todo de Euler como demonstrado no anexo C.
Como referido anteriormente, a na˜o linearidade esta´tica do modelo para o NMB e´









As simulac¸o˜es a seguir apresentadas foram efetuadas utilizando um per´ıodo de amostra-
gem de 1/3 por minuto, h = 1/3, compat´ıvel com os requisitos cl´ınicos.
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Figura 5.4: Simulac¸a˜o para o n´ıvel NMB r(t) para dois pacientes, o paciente P1 (gra´ficos
(a), (c) e (e)) e paciente P26 (gra´ficos (b), (d) e (f)). Nos gra´ficos (a) e (b) esta´ repre-
sentada a dose u(t) para os respetivos tempos o´timos determinados na secc¸a˜o 5.1; em
(c) e (d) esta´ representada a concentrac¸a˜o de efeito xe(t) e a concentrac¸a˜o de efeito de
refereˆncia x∗e; (e) e (f) apresenta a resposta do bloqueio neuromuscular do paciente e o
n´ıvel de bloqueio neuromuscular que se pretende que o sistema atinja NMB∗.
A figura 5.4 mostra-nos a simulac¸a˜o da resposta do bloqueio neuromuscular durante
240 min para o paciente 1 e para o paciente 26 da base de dados real R em que a
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dose contante do relaxante muscular determinada por TCI na secc¸a˜o 4.3.2 tem inicio,
respetivamente, em T = 52, 4071 min e T = 30, 1375 min, tempos o´timos calculados na
secc¸a˜o 5.1. Analisando o gra´fico 5.4a e 5.4b verifica-se que para o mesmo bolus inicial
a dose constante determinada por TCI e´ diferente para cada paciente o que mostra a
uma grande variabilidade entre os paraˆmetros α e γ identificados para cada paciente em
particular. A figura 5.4e e 5.4f mostra que tanto a concentrac¸a˜o de efeito como o n´ıvel
do bloqueio neuromuscular atingem a refereˆncia desejada mas num espac¸o de tempo
diferente para cada paciente.
Na figura 5.5 sa˜o mostradas as simulac¸a˜o da resposta do bloqueio neuromuscular
durante 240 min para o paciente 3 e para o paciente 16 da base de dados real R em que
a dose contante do relaxante muscular foi determinada da mesma forma por TCI, mas
o tempo para o qual e´ iniciada a infusa˜o cont´ınua foi determinado atrave´s da me´trica
de Vinnicombe conforme mostrado na secc¸a˜o 5.1.2. Analisando os gra´ficos das concen-
trac¸o˜es de efeito (figuras 5.5c e 5.5d e das respostas do bloqueio neuromuscular (figuras
5.5e e 5.5f) e´ poss´ıvel verificar que ambos atingem as refereˆncias desejadas x∗e e NMB∗,
respectivamente.
A figura 5.6 mostra-nos a simulac¸a˜o das concentrac¸o˜es de efeito e as simulac¸o˜es
das respostas do bloqueio neuromuscular durante 240 min para o paciente em que a
infusa˜o cont´ınua do relaxante muscular e´ iniciada em tempos diferente. Na figura 5.6a
e figura 5.6b esta˜o representadas as entradas u(t) para o paciente 1 e para o paciente
26, respetivamente: a verde esta´ mostrada a entrada em que a infusa˜o constante de
rocuro´nio tem inicio em T = 48 min e T = 25 min , a azul esta´ representada a entrada
em que a infusa˜o constante e´ inciada em T = 52, 4071 min e T = 30, 1375 min (tempos
o´timos) e a magenta esta´ representada a entrada em que a infusa˜o constante e´ iniciada
em T = 55 min e T = 35 min. O bolus inicial administrado e´ o mesmo para todas as
entradas u(t). Pela ana´lise dos gra´ficos da concentrac¸a˜o de efeito (figura 5.6c e figura
5.6d) e dos gra´ficos das respostas do bloqueio neuromuscular (figura 5.6e e figura 5.6f) e´
poss´ıvel verificar que o erro entre a concentrac¸a˜o de efeito e a concentrac¸a˜o de efeito de
refereˆncia bem como o erro entre o n´ıvel do bloqueio neuromuscular e o n´ıvel do bloqueio
neuromuscular de refereˆncia para a infusa˜o cont´ınua do rocuro´nio iniciada nos respetivos
tempos o´timos e´ mı´nimo.
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Figura 5.5: Simulac¸a˜o para o n´ıvel NMB r(t) para dois pacientes, o paciente P3 (gra´ficos
(a), (c) e (e)) e paciente P16 (gra´ficos (b), (d) e (f)). Nos gra´ficos (a) e (b) esta´ repre-
sentada a dose u(t) de rocuro´nio em que a infusa˜o cont´ınua e´ iniciada para os respetivos
tempos T ∗ deduzidos na secc¸a˜o 5.1.2; em (c) e (d) esta´ representada a concentrac¸a˜o de
efeito xe(t) e a concentrac¸a˜o de efeito de refereˆncia x
∗
e; (e) e (f) apresenta a resposta do
bloqueio neuromuscular do paciente e o n´ıvel de bloqueio neuromuscular que se pretende
que o sistema atinja NMB∗.
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Figura 5.6: Simulac¸a˜o para o n´ıvel NMB, r(t), para dois pacientes, o paciente P1 (gra´ficos
(a), (c) e (e)) com inicio da infusa˜o cont´ınua de rocuro´nio para T = 48 min, T =
52, 4071 min (tempo o´timo, e T = 55 min; e paciente P26 (gra´ficos (b), (d) e (f)) com
inicio da infusa˜o cont´ınua de rocuro´nio para T = 25 min, T = 30, 1375 min (tempo
o´timo) e T = 35 min. Nos gra´ficos (a) e (b) esta´ representada a dose u(t) com diferentes
tempos de inicio da infusa˜o cont´ınua; em (c) e (d) esta˜o representadas as concentrac¸o˜es
de efeito xe(t) e a concentrac¸a˜o de efeito de refereˆncia x
∗
e; (e) e (f) apresenta as respostas
do bloqueio neuromuscular dos paciente para as respetivas doses administradas e o n´ıvel




Concluso˜es e trabalho futuro
Esta tese teve como objetivo o desenvolvimento de um controlador por colocac¸a˜o de
polos para o bloqueio neuromuscular (NMB) e avaliar e melhorar o seu desempenho
atrave´s da aplicac¸a˜o a uma base de dados real que conte´m os modelos de 50 pacientes
submetidos a anestesia geral.
No cap´ıtulo 2 foi apresentada informac¸a˜o da anestesia geral relacionada com aspe-
tos me´dicos tais como a sua definic¸a˜o, a sua constituic¸a˜o, o procedimento t´ıpico para a
administrac¸a˜o dos fa´rmacos e os me´todos de monitorizac¸a˜o. Foi ainda descrita a fisio-
logia do bloqueio neuromuscular (NMB) e dos agentes de relaxamento muscular como o
rocuro´nio.
No cap´ıtulo 3 foram descritos e caracterizados os sistemas com realizac¸o˜es em espac¸o
de estados. Neste cap´ıtulo foram a´ında descritos os passos necessa´rios para o desenvol-
vimento de um controlador por colocac¸a˜o de polos.
Nesta tese foi adoptado um modelo com um nu´mero de paraˆmetros mı´nimos des-
crito em [50] para descrever o bloqueio neuromuscular. Este modelo e´ descrito por uma
parte linear (dinˆımica) que descreve a concentrac¸a˜o de efeito e por uma parte na˜o linear
(esta´tica) que relaciona a concentrac¸a˜o de efeito com o n´ıvel do bloqueio neuromuscular
(NMB). Apo´s efetuado um estudo sobre as propriedades da parte linear do sistema que
descreve o NMB, concluiu-se que: e´ esta´vel, controla´vel e observa´vel sendo assim poss´ıvel
atribuir ao sistema as posic¸o˜es dos polos desejadas que va˜o determinar a dinˆımica do
sistema. O controlador desenvolvido foi parametrizado com um fator de amortecimento
ζ = 0.7 e frequeˆncia natural wn = 0.1 derivados do tempo de assentamento e ma´ximo
valor de ultrapassagem, paraˆmetros de desenho referidos na secc¸a˜o 3.5 para obter o de-
sempenho desejado do sistema em malha fechada. A colocac¸a˜o dos polos foi efetuada
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para todos os modelos da base de dados real R atrave´s da matriz de ganhos de rea-
limentac¸a˜o, K, calculada para o modelo nominal (modelo de para´metros me´dios), ou
seja, a matriz K e´ comum para todos os modelos da base de dados. O controlador foi
aplicado a todos os modelos reais dispon´ıveis e determinou-se que este estabiliza sempre
o modelo independentemente do paraˆmetro α. O seguimento de refereˆncia tanto para
os sistemas em malha aberta como para os sistemas em malha fechada foi realizado por
TCI onde se verificou que o ganho esta´tico do modelo nominal em malha fechada e´ igual
ao ganho esta´tico do modelo correspondente a determinado paciente da base de dados
em malha fechada e a dose de rocuro´nio calculada por TCI e´ igual a` concentrac¸a˜o de
efeito de refereˆncia (cap´ıtulo 4).
As simulac¸o˜es efetuadas no cap´ıtulo 4 tanto para sistemas em malha fechada (com
colocac¸a˜o de polos) como para os sistemas em malha aberta seguiram a refereˆncia dese-
jada. Concluiu-se ainda que as respostas NMB para os os modelos em que foi aplicado o
controlador tem uma resposta transito´ria ra´pida quando comparada com resposta tran-
sito´ria do sistema em malha aberta, ou seja, o sistema em malha fechada atinge o n´ıvel
de bloqueio neuromuscular de refereˆncia num menor espac¸o de tempo quando compa-
rado com o sistema em malha aberta concluindo-se assim que o controlador tem bom
desempenho.
No cap´ıtulo 5 foi desenvolvida uma estrate´gia de controlo para o bloqueio neuromus-
cular, onde foi elaborado um algoritmo que permite determinar o tempo o´timo para dar
inicio a administrac¸a˜o por infusa˜o cont´ınua do relaxante neuromuscular a fim de atingir
uma refereˆncia desejada. Foram determinados os tempos o´timos para cada paciente da
base de dados R e verificou-se uma grande variabilidade de tempos, confirmando-se mais
uma vez a elevada variabilidade intra e inter-pacientes. As simulac¸o˜es efetuadas para o
sistema de controlo em que o tempo o´timo e´ determinado pelo algoritmo ”TempoOp-
timo”permitiram concluir que o erro entre o n´ıvel do bloqueio neuromuscular real e o
n´ıvel do bloqueio neuromuscular de refereˆncia e´ o erro mı´nimo.
Para trabalho futuro sa˜o aqui feitas duas propostas: a primeira e´ desenvolver um
algoritmo que permita calcular o tempo o´timo para o sistema com colocac¸a˜o de polos
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Um sistema e´ definido como um conjunto de elementos que interagem entre si e dependem
uns dos outros, formando um todo integrado que possui determinadas caracter´ısticas
espec´ıficas e tem func¸o˜es espec´ıficas. Os sistemas podem ser classificados como sistemas
cont´ınuos ou sistemas discretos e sistemas abertos ou fechados [66] (figura A.1).
Figura A.1: Classificac¸a˜o dos sistemas.
Os sistemas sa˜o classificados em sistemas cont´ınuos se a natureza da sua varia´vel
independente (tempo) e´ cont´ınua e sistemas discretos se a natureza da varia´vel e´ dis-
creta. Relativamente a` interac¸a˜o com o ambiente, o sistema e´ dito fechado (ou isolado)
quando na˜o existem trocas de mate´ria e energia com o meio; ao contra´rio, um sistema
e´ classificado como sistema aberto quando existe interac¸a˜o de mate´ria e energia com o
ambiente onde esta˜o inseridos [66].
Um sistema compartimental consiste num nu´mero finito de subsistemas interligados
chamados de compartimentos. A interac¸a˜o entre os compartimentos, de acordo com
a lei da conservac¸a˜o de massa, e´ a troca de massa entre si. A evoluc¸a˜o da massa em
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cada compartimento pode ser descrita atrave´s de uma equac¸a˜o diferencial de primeira
ordem no caso cont´ınuo e por uma equac¸a˜o diferencial linear a`s diferenc¸as de primeira
ordem no caso discreto. As varia´veis de estado deste sistema, representam a quantidade
de material contido em cada compartimento e por isso sa˜o sempre positivas, assim, os
sistemas compartimentais, enquadram-se na classe dos sistemas positivos [66, 40, 31].
Figura A.2: Representac¸a˜o das trocas de mate´ria entre 2 compartimentos.
No figura A.2, esta´ representada um compartimento i, onde bi e qi representam,
respetivamente, o fluxo de mate´ria que entra e sai do compartimento e kij representa
a quantidade de mate´ria transferida do compartimento i para um outro compartimento
representado por j. A quantidade de mate´ria presente no compartimento e´ representada
por xi.
A.1 Sistema compartimental cont´ınuo
A troca de mate´ria entre compartimentos de um sistema compartimental cont´ınuo pode
ser representada pelo esquema da figura A.3.
Figura A.3: Troca de mate´ria entre dois compartimentos.
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Em cada instante de tempo, t, a taxa de variac¸a˜o da quantidade (ou concentrac¸a˜o)









kijxi(t)− qixi(t), i = 1, 2, · · · , n (A.1)
onde bi.u representada a mate´ria que entra nesse compartimento vinda do exterior e n e´
o nu´mero total de compartimentos.
Se considerarmos um vetor cujas componentes correspondem a`s quantidades (ou
concentrac¸o˜es) de mate´ria nos diferentes compartimentos, a equac¸a˜o anterior pode ser
escrita na forma matricial:
x˙(t) = Ax(t) +Bu(t) (A.2)














A matriz A = (aij), presente na equac¸a˜o A.2 possui as seguintes propriedades [64]:
i. A = (aij) e´ uma matriz de Metzler, ou seja, todos os valores fora da diagonal
principal sa˜o na˜o negativos.
aij ≥ 0, i 6= j e i, j = 1, · · · , n, (A.5)
ii. odos os elementos da sua diagonal principal sa˜o na˜o positivos.
aii ≤ 0, i = 1, · · · , n. (A.6)
E por fim,
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aji ⇔ |aji| ≥ 0, i = 1, 2 · · · , n. (A.7)
Uma matriz que satisfaz as propriedades i. ii. e iii. designa-se por matriz compartimental
cont´ınua, precisamente por poder ser associada a um sistema compartimental cont´ınuo.
A.2 Sistema compartimental discreto
Analogamente ao esquema representado na figura A.3, um sistema compartimental dis-
creto pode ser representado pelo esquema mostrado a seguir, onde e´ poss´ıvel visualizar
a troca de mate´ria entre os compartimentos, i e j.
Figura A.4: Troca de mate´ria entre dois compartimentos de um sistema compartimental
discreto.
Num sistema compartimental em que a natureza da varia´vel tempo e´ discreta considera-
se que a quantidade de mate´ria presente no compartimento i num dado instante k + 1
depende da quantidade de mate´ria presente nesse mesmo compartimento no instante
anterior, k, bem como do seu acre´scimo/decre´scimo entre os instantes k e k + 1. Mais
concretamente, a quantidade de mate´ria existente no compartimento i no instante k+ 1
e´ dada por [66, 64, 67]:
xi(k + 1) = xi(k) + ini(k)− outi(k) (A.8)
onde ini representa a quantidade de mate´ria que entra no compartimento i, e outi repre-
senta a quantidade de mate´ria que sai desse mesmo compartimento entre os instantes k
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e k + 1, assim, temos:








kijxj(k) + bix0(k) (A.9)
sendo, bi = k0i , qi = ki0 , kij e kji coeficientes de proporcionalidade na˜o negativos.
Analogamente ao descrito em A.2, as equac¸o˜es relativas a todos os compartimentos
podem ser escritas na forma matricial:
x(k + 1) = Ax(k) +Bu(k) (A.10)
onde A = (aij) e´ uma matriz compartimental discreta, ou seja satisfaz as seguintes
condic¸o˜es [67]:
i. Todos os elementos da matriz sa˜o na˜o negativos.
aij ≥ 0, ∀i, j = 1, · · · , n, (A.11)




aji ≤ 1, ∀j = 1, · · · , n (A.12)
Toda a matriz compartimental discreta pode ser vista como a matriz de um sistema




Tabela dos paraˆmetros dos
modelos reais do NMB
Na tabela B encontram-se representados os paraˆmetros alfa e gama identificados para 50
pacientes submetidos a anestesia geral, aos quais foi administrado o fa´rmaco rocuro´nio.
Ambos os paraˆmetros sa˜o identificados individualmente para cada paciente.
Tabela B.1: Paraˆmetros do modelo para o NMB identificados em pacientes submetidos
a anestesia geral com administrac¸a˜o do fa´rmaco rocuro´nio.
Paciente Idade Altura Peso Sexo Alfa Gama
1 49 170 80 1 0,036458929 2,073369447
2 70 155 65 2 0,023631718 2,08157539
3 68 160 70 2 0,022304086 1,233386259
4 59 155 72 2 0,018390707 2,232526138
5 45 160 65 2 0,039425173 2,042513041
6 69 160 55 2 0,032882768 2,566873379
7 61 155 70 2 0,029251238 1,472815132
8 69 160 40 2 0,025020236 1,862906287
9 80 155 72 2 0,025818487 1,879487429
10 57 155 64 2 0,028071601 2,280500686
11 56 172 64 1 0,021926066 1,27455372
12 49 160 72 2 0,023010684 1,783264047
13 38 155 71 2 0,030675429 1,829227218
Cont´ınua na pro´xima pa´gina
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Tabela B.1
Paciente Idade Altura Peso Sexo Alfa Gama
14 65 160 70 2 0,023448476 2,582871465
15 75 170 70 1 0,032035594 2,829048922
16 61 139 50 2 0,027067158 1,27084452
17 67 168 76 1 0,032412573 2,047091853
18 80 170 80 2 0,036703167 2,005423147
19 80 155 60 2 0,019121982 1,490192313
20 76 177 77 1 0,023936581 1,755482224
21 61 155 50 2 0,036831831 1,565714485
22 70 165 94 2 0,02946064 1,239012224
23 65 162 65 2 0,034111625 2,119347564
24 79 151 64 2 0,021927847 3,052039788
25 81 148 48 2 0,02884943 1,341937277
26 62 170 79 1 0,053568051 1,269764836
27 73 165 83 2 0,035943704 1,297225444
28 47 161 80 2 0,037061495 1,453816787
29 67 160 60 2 0,028695686 1,610486991
30 70 169 60 2 0,035249145 1,550303323
31 57 180 110 1 0,026312445 1,984273502
32 59 180 90 1 0,024301488 1,749591816
33 78 174 65 1 0,0307974 1,949863188
34 71 166 60 1 0,02773719 1,458414522
35 72 170 70 1 0,024067498 2,221317961
36 60 160 65 1 0,035470887 1,693221201
37 80 163 71 1 0,026377147 2,336773167
38 56 150 90 2 0,033034416 2,482281273
39 46 178 72 1 0,035863462 1,327499982
40 63 175 74 1 0,037240974 2,092708638
41 33 164 60 1 0,028205956 1,261491112
42 66 169 75 1 0,038399805 1,671094687
43 71 165 73 1 0,052781074 2,53619751
Cont´ınua na pro´xima pa´gina
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Tabela B.1
Paciente Idade Altura Peso Sexo Alfa Gama
44 76 156 60 1 0,027130519 1,630988573
45 47 154 42 2 0,029315245 2,348655234
46 65 178 63 1 0,011032941 1,217874564
47 80 170 65 1 0,0455028 1,066315817
48 51 175 90 1 0,037161469 1,859528753
49 59 152 46 2 0,033753243 2,554410873





Nesta secc¸a˜o, vai ser apresentado o me´todo de Euler para a discretizac¸a˜o de sistemas
compartimentais cont´ınuos,e vai ser comparado com o me´todo zero-order-hold utilizado
para discretizar o sistema cont´ınuo para o modelo do bloqueio neuromuscular na secc¸a˜o
5.2.1.
C.1 Discretizac¸a˜o Aproximada
A discretizac¸a˜o pelo me´todo de Euler fornece na maioria dos casos apenas uma apro-
ximac¸a˜o do estado do sistema cont´ınuo [64, 65], por este motivo, foi aqui denominada
discretizac¸a˜o aproximada.
Considerando a equac¸a˜o do sistema de espac¸o de estados cont´ınuo,
x˙ = Ax(t) +Bu(t) (C.1)
o sistema discretizado e´ obtido aproximando a derivada x˙(t) [64, 68]:
x˙(t) ≈ x(t+ h)− x(t)
h
. (C.2)
Definindo x˜d(k) como sendo a aproximac¸a˜o resultante para x(t) com t = kh verifica-
se que:
x˜d(k + 1) = A˜dx˜d(k) + B˜du˜d(k) (C.3)
onde, a matriz A˜d , com intervalo de discretizac¸a˜o h, e´ dada por:
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A˜d = I +Ah (C.4)
em que I e´ uma matriz identidade com as mesmas dimenso˜es da matriz A, e
B˜d = hB. (C.5)
C.2 Comparac¸a˜o entre me´todos de discretizac¸a˜o
Em sistemas de controlo e´ comum usar entradas de testes t´ıpicas como o degrau e a
rampa para avaliar o desempenho do controlador. Aqui va˜o ser comparadas as respostas
de um sistema compartimental a diferentes entradas permitindo avaliar a qualidade da
discretizac¸a˜o efetuada.
Para o presente estudo, foi utilizado o ambiente de programac¸a˜o matlab1 para desen-
volver e implementar os algoritmos que permitiram comparar dados e retirar concluso˜es
acerca dos diferentes me´todos de discretizac¸a˜o. Uma das caixas de ferramentas do ma-
tlab utilizada para o desenvolvimento do algoritmo foi a Control system ToolboxTM 2.
Os gra´ficos mostradas abaixo, dizem respeito a discretizac¸a˜o de um modelo compar-
timental cont´ınuo, mais concretamente, a discretizac¸a˜o do modelo farmacocine´tico. Este
modelo espec´ıfico, descreve a concentrac¸a˜o de um fa´rmaco no sangue, neste caso do pro-
pofol3, onde se assume que o corpo humano esta´ dividido em diversos compartimentos
[17, 69] como ilustrado na figura C.1, sendo que, o fa´rmaco e´ administrado com uma
taxa de infusa˜o r(t) no compartimento central, e transferido para o segundo e terceiro
compartimentos a uma taxa kij , do compartimento i para o compartimento j.



















1Software interativo com uma linguagem de programac¸a˜o adequada para computac¸a˜o te´cnica, que
permite uma ampla gama de aplicac¸o˜es.
2Caixa de ferramentas frequentemente utilizada em sistemas de controlo que conte´m func¸o˜es muito
u´teis na ana´lise de sistemas compartimentais cont´ınuos e discretos.
3Fa´rmaco injeta´vel administrado a um paciente submetido a anestesia geral com o intuito de criar
inconscieˆncia e sedac¸a˜o ao paciente (hipno´tico).
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Figura C.1: Modelo mamilar de 3 compartimentos.
x˙e(t) = ke0xe(t) + ke0x1(t) (C.7)
sendo a concentrac¸a˜o xi(t) a concentrac¸a˜o de fa´rmaco presente em cada compartimento
i, e Vi o volume em cada compartimento i; e, xe a quantidade de fa´rmaco no comparti-
mento de efeito [17, 19, 69].
Os resultados obtidos por o algoritmo desenvolvido esta˜o apresentados abaixo. E´
de referir que o algoritmo em causa bem como a totalidade dos resultados deste estudo
esta˜o mostradas em [70].
Pela ana´lise dos diferentes gra´ficos mostrados na figura C.2 e´ poss´ıvel verificar que
a resposta ao degrau do sistema discretizado pelo me´todo exato se sobrepo˜e ao sistema
cont´ınuo independentemente do intervalo de discretizac¸a˜o (figura C.2a), o que nos per-
mite concluir que a discretizac¸a˜o exata do sistema cont´ınuo foi bem-sucedida e que para
entradas constantes o intervalo de discretizac¸a˜o na˜o influencia o resultado da discre-
tizac¸a˜o; ao contra´rio, quando o sistema e´ discretizado pelo me´todo aproximado(C.2b) o
sistema discretizado na˜o coincide com o sistema cont´ınuo e, quanto maior e´ o intervalo





Figura C.2: Modelo farmacocine´tico para o propofol pelo me´todo zero-order-old e pelo
me´todo de Euler para diferentes intervalos de discretizac¸a˜o: (a)respostas ao degrau das
discretizac¸o˜es exatas do modelo farmacocine´tico para o propofol; (b)respostas ao degrau
dos sistemas discretizados pelo me´todo aproximado; (c)respostas a uma entrada na˜o
constante das discretizac¸o˜es exatas do sistema; (d)respostas dos sistemas discretizados
pelo me´todo aproximado a uma entrada na˜o constante.
com o sistema cont´ınuo.
Atendendo a`s discretizac¸o˜es do sistema para uma entrada na˜o constante a`s quais di-
zem respeito a figuras C.2c e C.2d verifica-se que para entradas na˜o constantes, o sistema
cont´ınuo e o sistema discretizado, tanto pelo me´todo exato como pelo me´todo aproxi-
mado, sob o mesmo referencial na˜o coincidem, ou seja, a discretizac¸a˜o pelo me´todo exato
para entradas na˜o constantes na˜o e´ precisa, e quanto maior o tempo de discretizac¸a˜o
maior e´ o nu´mero de pontos discretizados na˜o coincidentes com o gra´fico do sistema
cont´ınuo, ou seja, a discretizac¸a˜o apresenta maior erro.
A figura C.3 mostra a discretizac¸a˜o exata e a discretizac¸a˜o aproximada do mesmo
sistema cont´ınuo, usando o mesmo intervalo de discretizac¸a˜o. E´ poss´ıvel visualizar que




Figura C.3: Comparac¸a˜o entre me´todos de discretizac¸a˜o: (a) para uma entrada constante
com hd = 1/2; (b) para uma na˜o entrada constante com hd = 1/2 .
ao contra´rio do que acontece com a discretizac¸a˜o aproximada, que e´ apenas uma apro-
ximac¸a˜o do sistema cont´ınuo. Quando a entrada dada ao sistema na˜o e´ constante (figura
C.3b), tanto a discretizac¸a˜o exata como a discretizac¸a˜o aproximada na˜o coincidem com o
sistema cont´ınuo. No entanto, e´ poss´ıvel verificar que os valores do sistema discretizado
pelo me´todo exato se encontram mais pro´ximos dos valores do sistema cont´ınuo do que
os valores do sistema discretizado pelo me´todo aproximado, isto e´, o sistema discreti-
zado pelo me´todo zero-order-hold apresenta maior erro do que o sistema descretizado





D.1 Ana´lise estat´ıstica da base de dados R
1
2 % A dunc¸a˜o faz a ana´lise estatı´stica dos paraˆmetros do modelo









12 %%% Paraˆmetros dos 50 modelos
13
14 V_alfa = THETA (1:NPaciente,1); % vetor contendo todos os valores de alfa
15 V_gamma = THETA (1:NPaciente,2);% vetor contendo todos os valores de gama
16
17 alfaNominal=mean(V_alfa) % ca´lcula a me´dia dos alfas dos 50 pacientes
18 gammaNominal=mean(V_gamma) % calcula a me´dia dos gammas dos 50 pacientes
19
20 alfaMax=max(V_alfa) % ca´lcula o alfa ma´ximo dos 50 modelos
21 alfaMin=min(V_alfa) % ca´lcula o alfa minimo dos 50 pacientes
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22 gammaMax=max(V_gamma) % ca´lcula o gamma ma´ximo dos 50 modelos
23 gammaMin=min(V_gamma) % ca´lcula o gamma minimo dos 50 pacientes
24
25 sigma_alfa=std(V_alfa) % ca´lcula o desvio-padra˜o dos alfas da amostra










D.2 Simulac¸a˜o do NMB em malha fechada para um paci-
ente Ri quando aplicado uma dose TCI
1 %%%%%%%%%CONTROLADOR POR COLOCAC¸AO DE POLOS PARA O MODELO REDUZIDO%%%%%%%%%
2 %%%%%%%%%%%%%%% SEGUIMENTO DE REFERENCIA POR TCI %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
3
4 % K: matriz de ganhos desejada
5 % sysNomi: sistema original para valor de alfa me´dio;
6 % sysNomi_R:
7 % yNominal: saida linear (ce) do sistema nominal sem realimentac¸a˜o;
8 % yNominal_R: saida linear (ce) do sistema nominal com realimentac¸a˜o;
9 % ynNominal: Saida na˜o linear (NBM) do sistema nominal sem realimentac¸a˜o;
10 % ynNominal_R: Saida na˜o linear (NBM) do sistema nominal com realimentac¸a˜o;
11 % yr_R: saida linear (ce) do modelo Paciente com realimentac¸a˜o;
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15
16 Tfinal=120; % Tempo de simulac¸a˜o em minutos
17 h=0.01; % tempo de amostragem
18 tc=0:h:Tfinal; % tempo da simulac¸a˜o









28 %%% PARAˆMETROS DOS 50 MODELOS
29
30 V_idade = Patient_Data(1:NPaciente, 1);
31 %vetor contendo todos os valores da idade dos modelos da base de dados;
32 V_altura = Patient_Data(1:NPaciente, 2);
33 %vetor contendo todos os valores da altura dos modelos da base de dados;
34 V_peso = Patient_Data(1:NPaciente, 3);
35 %vetor contendo todos os valores de peso dos modelos da base de dados;
36 V_sexo = Patient_Data(1:NPaciente, 4);
37 %vetor contendo os generos dos modelos da base de dados;
38 V_alfa = THETA (1:NPaciente,1)
39 %vetor contendo todos os valores de alfa dos modelos da base de dados;
40 V_gamma = THETA (1:NPaciente,2);
41 %vetor contendo todos os valores de gama dos modelos da base de dados;
42
43
44 %%% CALCULO DOS PARAMETROS DO MODELO NOMINAL
45
46 alfaNominal=mean(V_alfa) % calcula a me´dia dos alfas dos 50 pacientes
47 gammaNominal=mean(V_gamma); % calcula a me´dia dos gammas dos 50 pacientes
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48
49
50 %%% PARAˆMETROS DE DESENHO
56
57 Ts=55; % tempo de assentamento;
58 zeta=0.7; % fator de amortecimento dado ao sistema
59 wn=4/(Ts*zeta); % calcula a frequeˆncia natural
60 %wn=0.2;
61
62 %%% DOSES DE FARMACO NECESSARIAS PARA DETERMINADO NBM
63
64 [u_ROCUestrelaNomi, u_ROCUestrela]=REFERENCIA_TCI(NBMestrela,Paciente);
65 %chama a func¸a˜o que calcula as doses de rocuro´nio (ug/kg/min);
66
67 u_Nomi=u_ROCUestrelaNomi*ones(length(tc),1);
68 % cria o vetor cumprimento para u_ROCUestrelaNomi (ug/kg/min);
69 u_estrela=u_ROCUestrela*ones(length(tc),1);
70 % cria o vetor cumprimento para u_estrela (ug/kg/min);
71
72
73 %%% REALIMENTAC¸A˜O DO ESTADO DO MODELO NOMINAL
74
75 [sysNomi]= ModeloReduzido(alfaNominal);
76 % chama o modelo reduzido contı´nuo no modelo de espac¸o de estados;
77
78 figure
79 pzmap (sysNomi); % mostra os po´los do sistema nominal sem realimentac¸a˜o;
80
81 [A,B,C,D]=ssdata(sysNomi); %extrai a matriz A, B, C e D do modelo esp. est;
82 P=eig(A); %ca´clcula os polos do sistema;
83
84 zer=roots([1 2*zeta*wn wnˆ2]); % po´los dominantes;
85
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86 Pc=[zer(1), zer(2), 4*real(zer(1))]; % vetor dos polos desejados;
87 K=acker (A,B,Pc); % ganho de realimentac¸a˜o;
88




93 Pp=eig(Aa); % calcula os po´los do sistema realimentado;











105 %%%RESPOSTA AO DEGRAU DO SISTEMA NOMINAL
106
107 yNominal=lsim(sysNomi,u_Nomi,tc,xzero);
108 % saida linear (ce) do sistema s/ realimentac¸a˜o;
109 yNominal_R=lsim(sysNomi_R,u_Nomi,tc,xzero);
110 % saida linear (Ce) do sistema c/ realimentac¸a˜o;
111
112 ynNominal=100./(1.+((yNominal./C50).ˆgammaNominal));
113 %Saida na˜o linear do sistema (NMB) sem realimentac¸a˜o
114 ynNominal_R=100./(1.+((yNominal_R./C50).ˆgammaNominal));
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119 figure
120
121 %Sistema linear sem realimentac¸a˜o
122 subplot(2,2,1)
123 plot(tc, yNominal,’b’) ,hold
124 xlabel (’tempo em minutos’,’color’, ’b’);
125 ylabel (’Concentrac¸a˜o de efeito’,’color’, ’b’);
126
127 %Sistema linear com realimentac¸a˜o
128 subplot(2,2,2)
129 plot (tc, yNominal_R, ’r’)
130 xlabel (’tempo em minutos’,’color’, ’b’);
131 ylabel (’Concentrac¸a˜o de efeito’,’color’, ’b’);
132
133 %Sistema linear+na˜o linear sem realimentac¸a˜o
134 subplot(2,2,3)
135 plot (tc, ynNominal, ’b’)
136 xlabel (’tempo em minutos’,’color’, ’b’);
137 ylabel (’NBM’,’color’, ’b’);
138
139 %Sistema linear+na˜o linear com realimentac¸a˜o
140 subplot(2,2,4)
141 plot (tc, ynNominal_R, ’r’)
142 xlabel (’tempo em minutos’,’color’, ’b’);








151 %%% Paraˆmetros do modelo selecionado
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152
153 idade = Patient_Data(Paciente, 1); %Extrai a idade do pacientes
154 altura = Patient_Data(Paciente, 2); %Extrai a altura do pacientes
155 peso = Patient_Data(Paciente, 3); %Extrai o peso do pacientes
156 sexo = Patient_Data(Paciente, 4); %Extrai o sexo do pacientes
157 alfa=THETA (Paciente,1); %Extrai o alfa do pacientes
158 gamma=THETA (Paciente,2); %Extrai o gamma do pacientes
159
160 [sys]= ModeloReduzido(alfa); % chama o modelo reduzido em esp. de est.;
161 [Ar,Br,Cr,Dr]=ssdata(sys);
162





168 sys_R=ss(Arr,Brr,Crr,Drr); %Sistema no modelo de esp. est. c/realimentac¸a˜o;
169
170 yr=lsim(sys,u_estrela,tc,xzero);% Simula o sistema liner s/realimentac¸a˜o;
171 yr_R=lsim(sys_R,u_estrela,tc,xzero);% Simula o sistema liner c/realimentac¸a˜o;
172
173 ynr = 100./(1.+((yr./C50).ˆgamma));%Saida na˜o linear(NMB) s/realimentac¸a˜o;
174 ynr_R=100./(1.+((yr_R./C50).ˆgamma));%Saida na˜o linear(NMB) c/realimentac¸a˜o;
175
176 figure





















196 set (AX(1),’ylim’,[0 4]);
197 set (AX(2),’ylim’,[0 18]);
198 set (AX(1),’ytickmode’,’manual’);
199 set (AX(1),’ytick’,[0 1 2 3 4]);
200 set (AX(2),’ytickmode’,’manual’);
201 set (AX(2),’ytick’,[0 2 4 6 8 10 12 14 16 18]);
202 set(get(AX(1),’ylabel’),’String’,’Xe(t) [\mug/ml]’);
203 set(get(AX(2),’ylabel’),’String’,’Doses de infusa˜o [\mug/Kg]’);
204 xlabel(’tempo [min]’);
205 legend(’Xe Paciente’,’Xe Nominal’,’Dose Nominal’,’Dose paciente’,4);
206 title (’Concentrac¸a˜o de efeito’);
207
208 figure






215 set (AX(1),’ylim’,[0 100]);
216 set (AX(2),’ylim’,[0 18]);
217 set (AX(1),’ytickmode’,’manual’);
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218 set (AX(1),’ytick’,[0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100]);
219 set (AX(2),’ytickmode’,’manual’);
220 set (AX(2),’ytick’,[0 2 4 6 8 10 12 14 16 18]);
221 set(get(AX(1),’ylabel’),’String’,’r(t) [%]’);
222 set(get(AX(2),’ylabel’),’String’,’Doses de infusa˜o [\mug/Kg]’);
223 xlabel(’tempo [min]’);
224 legend(’NBM’,’NBM Nominal’,’NBM*’,’Dose nominal’,’Dose paciente’,5);
225 title (’Resposta do sinal NBM com controlador’);
226 end
D.2.1 Modelo Reduzido
1 %%%%%%%%%%%%%%%%%% Modelo Reduzido Continuo %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
2
3 %alfa: valor dependente do paciente;
4






11 Ac = [-alfa*k3, 0, 0 ; alfa*k2, -alfa*k2, 0 ; 0 , alfa*k1, -alfa*k1];
12 %matriz A contı´nua
13 Bc = [k3*alfa; 0 ; 0]; % matriz B contı´nua
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D.2.2 Determinac¸a˜o das doses TCI de rocuro´nio em malha fechada
1 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% REFEREˆNCIA TCI %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
2
3 %Gmf: ganho em malha fechada;
4 %NBMestrela: grau de relaxamento muscular desejado (refereˆncia);
5 %Vec_Casos: vetor contendo o nu´mero de pacientes desejados;
6 %y_estrela: saı´da da parte linear do sistema desejada;
7 %u_ROCUestrela: dose de refereˆncia que e´ necessa´rio administrar para seguir
8 %uma determinada refereˆncia de NBM para cada paciente;
9 %u_ROCUestrela: dose de refereˆncia que e´ necessa´rio administrar para seguir
10 %uma determinada refereˆncia de NBM para cada o modelo nominal;
11
12 function [u_ROCUestrelaNomi, u_ROCUestrela]=REFERENCIA_TCI
13 (NBMestrela,Paciente)
14
15 NPaciente=50; % nu´mero total de pacientes
16 %NBMestrela=10;
17
18 Ts=55; % tempo de assentamento;
19 zeta=0.7; % fator de amortecimento dado ao sistema








28 %extrai a matriz A, B, C e D do modelo de espac¸o de estados;
29
30 zer=roots([1 2*zeta*wn wnˆ2]); % po´los dominantes;
31
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32 Pc=[zer(1), zer(2), 4*real(zer(1))]; % vetor dos polos desejados;
33 K=acker (A_N,B_N,Pc); % ganho de realimentac¸a˜o;
34
35 y_estrelaNomi=((100/NBMestrela)-1)ˆ(1/gammaNominal)
36 %ca´lculo da concentrac¸a˜o de efeito de refereˆncia
37 Gmf_Nomi=-C_N*((A_N-(B_N*K))ˆ-1)*B_N;
38 %Ca´lculo do ganho em malha fechada
39 u_ROCUestrelaNomi=(1/Gmf_Nomi)*y_estrelaNomi
40 %ca´lculo da dose de refereˆncia
41
42 %PARA O PACIENTE
43
44 load(’MPP_Roc_Realistic_50’)
45 % Patient_Data: conte´m a idade, altura, peso e sexo de cada paciente
46 % THETA : Conte´m os alfas e gama do modelos Reduzido de rocuronuio
47
48 % Vec_Casos = [5 6 7 20]; % vetor de pacientes escolher o paciente
49 % %Vec_Casos = 1:50 % vetor contendo todos os pacientes
50 %
51 % for i = 1:length(Vec_Casos);
52 % Paciente = Vec_Casos(i);
53
54 alfa=THETA (Paciente,1); %Extrai o alfa do pacientes
55 gamma=THETA (Paciente,2); %Extrai o gamma do pacientes
56
57 [sysc] = ModeloReduzido(alfa)
58 [A,B,C,D]=ssdata(sysc)
59 %extrai a matriz A, B, C e D do modelo de espac¸o de estados;
60
61 y_estrela=((100/NBMestrela)-1)ˆ(1/gamma);
62 %ca´lculo da concentrac¸a˜o de efeito de refereˆncia
63 Gmf=-C*((A-(B*K))ˆ-1)*B;
64 %Ca´lculo do ganho em malha fechada
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65 u_ROCUestrela=(1/Gmf)*y_estrela






3 % NPaciente=50; % nu´mero total de pacientes (modelos)
4 % tc=0:0.1:60; % tempo da simulac¸a˜o




9 % Patient_Data: conte´m a idade, altura, peso e sexo de cada paciente
10 % THETA : Conte´m os alfas e gama do modelos Reduzido de rocuronuio
11
12 %%%%paraˆmetros de todos os pacientes
13
14 V_alfa = THETA (1:NPaciente,1);
15 %vetor contendo todos os valores de alfa dos modelos da base de dados
16 alfaNomi=mean(V_alfa) %calcula a media dos valores de alfa
17
18 V_gamma = THETA (1:NPaciente,2);
19 %vetor contendo todos os valores de gama dos modelos da base de dados
20 gammaNomi=mean(V_gamma);%calcula a media dos valores de alfa
21 %..........................................................................
22 [sysNomi]=ModeloReduzido(alfaNomi);
23 % chama o modelo reduzido contı´nuo no modelo de espac¸o de estado;
24 end
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D.3 Simulac¸a˜o do NMB em malha aberta para um paci-
ente Ri quando aplicado uma dose TCI
1 %%%%%%%%%CONTROLADOR POR COLOCAC¸AO DE POLOS PARA O MODELO REDUZIDO%%%%%%%%%
2 %%%%%%%%%%%%%%% SEGUIMENTO DE REFERENCIA POR TCI MALHA ABERTA %%%%%%%%%%%%%%%
3
4 % K: matriz de ganhos desejada
5 % sysNomi: sistema original para valor de alfa me´dio;
6 % sysNomi_R:
7 % yNominal: saida linear (ce) do sistema nominal sem realimentac¸a˜o;
8 % yNominal_R: saida linear (ce) do sistema nominal com realimentac¸a˜o;
9 % ynNominal: Saida na˜o linear (NBM) do sistema nominal sem realimentac¸a˜o;
10 % ynNominal_R: Saida na˜o linear (NBM) do sistema nominal com realimentac¸a˜o;
11 % yr_R: saida linear (ce) do modelo Paciente com realimentac¸a˜o;





17 Tfinal=120; % Tempo de simulac¸a˜o em minutos
18 h=0.01; % tempo de amostragem
19 tc=0:h:Tfinal; % tempo da simulac¸a˜o









29 %%% PARAˆMETROS DOS 50 MODELOS
30
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31 V_idade = Patient_Data(1:NPaciente, 1);
32 %vetor contendo todos os valores da idade dos modelos da base de dados;
33 V_altura = Patient_Data(1:NPaciente, 2);
34 %vetor contendo todos os valores da altura dos modelos da base de dados;
35 V_peso = Patient_Data(1:NPaciente, 3);
36 %vetor contendo todos os valores de peso dos modelos da base de dados;
37 V_sexo = Patient_Data(1:NPaciente, 4);
38 %vetor contendo os generos dos modelos da base de dados;
39 V_alfa = THETA (1:NPaciente,1)
40 %vetor contendo todos os valores de alfa dos modelos da base de dados;
41 V_gamma = THETA (1:NPaciente,2);
42 %vetor contendo todos os valores de gama dos modelos da base de dados;
43
44
45 %%% CALCULO DOS PARAMETROS DO MODELO NOMINAL
46
47 alfaNominal=mean(V_alfa) % calcula a me´dia dos alfas dos 50 pacientes




52 %%% DOSES DE FARMACO NECESSARIAS PARA DETERMINADO NBM
53
54 [UestrelaNomi, Uestrela] = TCI_MA(NBMestrela,Paciente)
55 %chama a func¸a˜o que calcula as doses de remifentanil (ug/kg/min);
56
57 u_Nomi=UestrelaNomi*ones(length(tc),1);
58 % cria o vetor cumprimento para u_ROCUestrelaNomi (ug/kg/min);
59 u_estrela=Uestrela*ones(length(tc),1);
60 % cria o vetor cumprimento para u_estrela (ug/kg/min);
61
62 %%% MODELO NOMINAL
63
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64 [sysNomi]= ModeloReduzido(alfaNominal);
65 % chama o modelo reduzido contı´nuo no modelo de espac¸o de estados;
66
67 figure
68 pzmap (sysNomi); % mostra os po´los do sistema nominal sem realimentac¸a˜o;
69
70 [A,B,C,D]=ssdata(sysNomi); %extrai a matriz A, B, C e D do modelo esp. est;






77 Pp=eig(Aa); % calcula os po´los do sistema realimentado;










88 %%%RESPOSTA AO DEGRAU DO SISTEMA NOMINAL
89
90 yNominal=lsim(sysNomi,u_Nomi,tc,xzero);
91 % saida linear (ce) do sistema s/ realimentac¸a˜o;
92 yNominal_R=lsim(sysNomi_R,u_Nomi,tc,xzero);
93 % saida linear (Ce) do sistema c/ realimentac¸a˜o;
94
95 ynNominal=100./(1.+((yNominal./C50).ˆgammaNominal));
96 %Saida na˜o linear do sistema (NMB) sem realimentac¸a˜o
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97 ynNominal_R=100./(1.+((yNominal_R./C50).ˆgammaNominal));
98 %Saida na˜o linear do sistema (NMB) com realimentac¸a˜o
99 %.........................................................................
100




105 %%% Paraˆmetros do modelo selecionado
106
107 idade = Patient_Data(Paciente, 1); %Extrai a idade do pacientes
108 altura = Patient_Data(Paciente, 2); %Extrai a altura do pacientes
109 peso = Patient_Data(Paciente, 3); %Extrai o peso do pacientes
110 sexo = Patient_Data(Paciente, 4); %Extrai o sexo do pacientes
111 alfa=THETA (Paciente,1); %Extrai o alfa do pacientes
112 gamma=THETA (Paciente,2); %Extrai o gamma do pacientes
113








122 sys_R=ss(Arr,Brr,Crr,Drr); %Sistema no modelo de esp. est. c/realimentac¸a˜o;
123
124 yr=lsim(sys,u_estrela,tc,xzero);% Simula o sistema liner s/realimentac¸a˜o;
125 yr_R=lsim(sys_R,u_estrela,tc,xzero);% Simula o sistema liner c/realimentac¸a˜o;
126
127 ynr = 100./(1.+((yr./C50).ˆgamma));%Saida na˜o linear(NMB) s/realimentac¸a˜o;
128 ynr_R=100./(1.+((yr_R./C50).ˆgamma));%Saida na˜o linear(NMB) c/realimentac¸a˜o;
129
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130 figure



















150 set (AX(1),’ylim’,[0 4]);
151 set (AX(2),’ylim’,[0 6]);
152 set (AX(1),’ytickmode’,’manual’);
153 set (AX(1),’ytick’,[0 1 2 3 4]);
154 set (AX(2),’ytickmode’,’manual’);
155 set (AX(2),’ytick’,[0 1 2 3 4 5 6]);
156 set(get(AX(1),’ylabel’),’String’,’Xe(t) [\mug/ml]’);
157 set(get(AX(2),’ylabel’),’String’,’Doses de infusa˜o [\mug/Kg]’);
158 xlabel(’tempo [min]’);
159 legend(’Xe Paciente’,’Xe Nominal’,’Dose Nominal’,’Dose paciente’,4);
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169 set (AX(1),’ylim’,[0 100]);
170 set (AX(2),’ylim’,[0 6]);
171 set (AX(1),’ytickmode’,’manual’);
172 set (AX(1),’ytick’,[0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100]);
173 set (AX(2),’ytickmode’,’manual’);
174 set (AX(2),’ytick’,[0 1 2 3 4 5 6]);
175 set(get(AX(1),’ylabel’),’String’,’r(t) [%]’);
176 set(get(AX(2),’ylabel’),’String’,’Doses de infusa˜o [\mug/Kg]’);
177 xlabel(’tempo [min]’);
178 legend(’NBM’,’NBM Nominal’,’NBM*’,’Dose nominal’,’Dose paciente’,5);
179 title (’Resposta do sinal NBM sem controlador’);
180 end
D.3.1 Modelo Reduzido
1 %%%%%%%%%%%%%%%%%% Modelo Reduzido Continuo %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
2
3 %alfa: valor dependente do paciente;
4






11 Ac = [-alfa*k3, 0, 0 ; alfa*k2, -alfa*k2, 0 ; 0 , alfa*k1, -alfa*k1];
12 %matriz A contı´nua
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13 Bc = [k3*alfa; 0 ; 0]; % matriz B contı´nua




18 % cria um sistema contı´nuo no modelo de espac¸o de estados;
19
20 end
D.3.2 Determinac¸a˜o das doses TCI de rocuro´nio em malha aberta
1 %%%%%%%%%%%%%%REFERENCIA POR TCI MALHA ABERTA%%%$$$$$$$$$$$$$$$$$%%%
2
3 function [UestrelaNomi, Uestrela] = TCI_MA(NBMestrela,Paciente)
4
5 NPaciente=50; % nu´mero total de pacientes
6 NBMestrela=10;
7




12 %extrai a matriz A, B, C e D do modelo de espac¸o de estados;
13
14 y_estrNomi=((100/NBMestrela)-1)ˆ(1/gammaNominal);
15 %ca´lculo da concentrac¸a˜o de efeito de refereˆncia
16 G_Nomi=-C_N*((A_N)ˆ-1)*B_N;
17 %Ca´lculo do ganho em malha aberta
18 UestrelaNomi=(1/G_Nomi)*y_estrNomi
19 %ca´lculo da dose de refereˆncia
20
21 %PARA O PACIENTE
22
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23 load(’MPP_Roc_Realistic_50’)
24 % Patient_Data: conte´m a idade, altura, peso e sexo de cada paciente
25 % THETA : Conte´m os alfas e gama do modelos Reduzido de rocuronuio
26
27 % Vec_Casos = [5 6 7 20]; % vetor de pacientes escolher o paciente
28 % %Vec_Casos = 1:50 % vetor contendo todos os pacientes
29 %
30 % for i = 1:length(Vec_Casos);
31 % Paciente = Vec_Casos(i);
32
33 alfa=THETA (Paciente,1); %Extrai o alfa do pacientes
34 gamma=THETA (Paciente,2); %Extrai o gamma do pacientes
35
36 [sysc] = ModeloReduzido(alfa)
37 [A,B,C,D]=ssdata(sysc)
38 %extrai a matriz A, B, C e D do modelo de espac¸o de estados;
39
40 y_estr=((100/NBMestrela)-1)ˆ(1/gamma);
41 %ca´lculo da concentrac¸a˜o de efeito de refereˆncia
42 G=-C*((A)ˆ-1)*B;
43 %Ca´lculo do ganho em malha fechada
44 Uestrela=(1/G)*y_estr





3 % NPaciente=50; % nu´mero total de pacientes (modelos)
4 % tc=0:0.1:60; % tempo da simulac¸a˜o
5 % uc=500*ones(length(tc),1); % sinal de entrada
6 % C50=1;
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7
8 load(’MPP_Roc_Realistic_50’)
9 % Patient_Data: conte´m a idade, altura, peso e sexo de cada paciente
10 % THETA : Conte´m os alfas e gama do modelos Reduzido de rocuronuio
11
12 %%%%paraˆmetros de todos os pacientes
13
14 V_alfa = THETA (1:NPaciente,1);
15 %vetor contendo todos os valores de alfa dos modelos da base de dados
16 alfaNomi=mean(V_alfa) %calcula a media dos valores de alfa
17
18 V_gamma = THETA (1:NPaciente,2);
19 %vetor contendo todos os valores de gama dos modelos da base de dados
20 gammaNomi=mean(V_gamma);%calcula a media dos valores de alfa
21 %..........................................................................
22 [sysNomi]=ModeloReduzido(alfaNomi);
23 % chama o modelo reduzido contı´nuo no modelo de espac¸o de estado;
24 end
D.4 Simulac¸a˜o das respostas NMB de todos os pacientes
da base de dados R com colocac¸a˜o de polos




5 figure, hold on
6










15 Tfinal=120; % Tempo de simulac¸a˜o em minutos
16 h=0.01; % tempo de amostragem













30 set (AX(1),’ylim’,[0 7]);
31 set (AX(2),’ylim’,[0 18]);
32 set (AX(1),’ytickmode’,’manual’);
33 set (AX(1),’ytick’,[0 1 2 3 4 5 6 7]);
34 set (AX(2),’ytickmode’,’manual’);




39 set(get(AX(2),’ylabel’),’String’,’Doses de infusa˜o [\mug/Kg]’);
40 xlabel(’tempo [min]’);
41 legend(’Xe Paciente’,’Xe Nominal’,’Dose Nominal’,’Dose paciente’,4);
42 title (’Concentrac¸a˜o de efeito’);
43
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44 figure, hold on
45







53 Tfinal=120; % Tempo de simulac¸a˜o em minutos
54 h=0.01; % tempo de amostragem














69 set (AX(1),’ylim’,[0 100]);
70 set (AX(2),’ylim’,[0 18]);
71 set (AX(1),’ytickmode’,’manual’);
72 set (AX(1),’ytick’,[0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100]);
73 set (AX(2),’ytickmode’,’manual’);
74 set (AX(2),’ytick’,[0 2 4 6 8 10 12 14 16 18]);
75 set(get(AX(1),’ylabel’),’String’,’r(t) [%]’);
76 set(get(AX(2),’ylabel’),’String’,’Doses de infusa˜o [\mug/Kg]’);
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77 end
78 xlabel(’tempo [min]’);
79 legend(’NBM’,’NBM Nominal’,’NBM*’,’Dose nominal’,’Dose paciente’,5);
80 title (’Resposta do sinal NBM’);
81
82 figure, hold on
83













4 Tfinal=120; % Tempo de simulac¸a˜o em minutos
5 h=0.01; % tempo de amostragem
6 tc=0:h:Tfinal; % tempo da simulac¸a˜o








15 %%% PARAˆMETROS DOS 50 MODELOS
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16
17 V_idade = Patient_Data(1:NPaciente, 1);
18 %vetor contendo todos os valores da idade dos modelos da base de dados;
19 V_altura = Patient_Data(1:NPaciente, 2);
20 %vetor contendo todos os valores da altura dos modelos da base de dados;
21 V_peso = Patient_Data(1:NPaciente, 3);
22 %vetor contendo todos os valores de peso dos modelos da base de dados;
23 V_sexo = Patient_Data(1:NPaciente, 4);
24 %vetor contendo os generos dos modelos da base de dados;
25 V_alfa = THETA (1:NPaciente,1)
26 %vetor contendo todos os valores de alfa dos modelos da base de dados;
27 V_gamma = THETA (1:NPaciente,2);
28 %vetor contendo todos os valores de gama dos modelos da base de dados;
29
30
31 %%% CALCULO DOS PARAMETROS DO MODELO NOMINAL
32
33 alfaNominal=mean(V_alfa); % calcula a me´dia dos alfas dos 50 pacientes
34 gammaNominal=mean(V_gamma); % calcula a me´dia dos gammas dos 50 pacientes
35
36
37 %%% PARAˆMETROS DE DESENHO
38
39 Ts=55; % tempo de assentamento;
40 zeta=0.7; % fator de amortecimento dado ao sistema




45 %%% DOSES DE FARMACO NECESSARIAS PARA DETERMINADO NBM
46
47 [u_ROCUestrelaNomi, u_ROCUestrela]=REFERENCIA_TCI(NBMestrela,Paciente);
48 %chama a func¸a˜o que calcula as doses de remifentanil (ug/kg/min);
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49
50 u_Nomi=u_ROCUestrelaNomi*ones(length(tc),1);
51 % cria o vetor cumprimento para u_ROCUestrelaNomi (ug/kg/min);
52 u_estrela=u_ROCUestrela*ones(length(tc),1);
53 % cria o vetor cumprimento para u_estrela (ug/kg/min);
54
55
56 %%% REALIMENTAC¸A˜O DO ESTADO DO MODELO NOMINAL
57
58 [sysNomi]= ModeloReduzido(alfaNominal);
59 % chama o modelo reduzido contı´nuo no modelo de espac¸o de estados;
60
61 [A,B,C,D]=ssdata(sysNomi); %extrai a matriz A, B, C e D do modelo esp. est;
62 P=eig(A); %ca´clcula os polos do sistema;
63
64 zer=roots([1 2*zeta*wn wnˆ2]); % po´los dominantes;
65
66 Pc=[zer(1), zer(2), 4*real(zer(1))]; % vetor dos polos desejados;
67 K=acker (A,B,Pc); % ganho de realimentac¸a˜o;
68




73 Pp=eig(Aa); % calcula os po´los do sistema realimentado;
74 sysNomi_R=ss(Aa,Bb,Cc,Dd); % sistema no modelo esp. est.com realimentac¸a˜o;
75 %.........................................................................
76 %%%RESPOSTA AO DEGRAU DO SISTEMA NOMINAL
77
78 yNominal=lsim(sysNomi,u_Nomi,tc,xzero);
79 % saida linear (ce) do sistema s/ realimentac¸a˜o;
80 yNominal_R=lsim(sysNomi_R,u_Nomi,tc,xzero);
81 % saida linear (Ce) do sistema c/ realimentac¸a˜o;
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82
83 ynNominal=100./(1.+((yNominal./C50).ˆgammaNominal));
84 %Saida na˜o linear do sistema (NMB) sem realimentac¸a˜o
85 ynNominal_R=100./(1.+((yNominal_R./C50).ˆgammaNominal));
86 %Saida na˜o linear do sistema (NMB) com realimentac¸a˜o
87
88
89 %%% REALIMENTAC¸A˜O DO ESTADO DO MODELO REDUZIDO PARA DETERMINADO PACIENTE
90
91 %%% Paraˆmetros do modelo selecionado
92
93 idade = Patient_Data(Paciente, 1); %Extrai a idade do pacientes
94 altura = Patient_Data(Paciente, 2); %Extrai a altura do pacientes
95 peso = Patient_Data(Paciente, 3); %Extrai o peso do pacientes
96 sexo = Patient_Data(Paciente, 4); %Extrai o sexo do pacientes
97 alfa=THETA (Paciente,1); %Extrai o alfa do pacientes
98 gamma=THETA (Paciente,2); %Extrai o gamma do pacientes
99
100 [sys]= ModeloReduzido(alfa); % chama o modelo reduzido em esp. de est.;
101 [Ar,Br,Cr,Dr]=ssdata(sys);
102





108 sys_R=ss(Arr,Brr,Crr,Drr); %Sistema no modelo de esp. est. c/realimentac¸a˜o;
109 yr_R=lsim(sys_R,u_estrela,tc,xzero);% Simula o sistema liner c/realimentac¸a˜o;
110
111 ynr_R=100./(1.+((yr_R./C50).ˆgamma));%Saida na˜o linear(NMB) c/realimentac¸a˜o;
112 end
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D.5 Simulac¸a˜o das respostas NMB de todos os pacientes
da base de dados R sem colocac¸a˜o de polos
1 %Vec_Casos:vetor contendo os pacientes;
2 %NBMestrela:bloqueio neuromuscular de refereˆncia;
3 function [dos_Nomi,dos_estrela]=NBMgraficos_TCI_MA(Vec_Casos,NBMestrela)
4
5 figure, hold on
6








15 Tfinal=120; % Tempo de simulac¸a˜o em minutos
16 h=0.01; % tempo de amostragem
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31 set(H1(2),’lineStyle’, ’-’,’color’,’r’,’linewidth’,2);
32 set (AX(1),’ylim’,[0 4]);
33 set (AX(2),’ylim’,[0 6]);
34 set (AX(1),’ytickmode’,’manual’);
35 set (AX(1),’ytick’,[0 1 2 3 4]);
36 set (AX(2),’ytickmode’,’manual’);
37 set (AX(2),’ytick’,[0 1 2 3 4 5 6]);
38 end
39 set(get(AX(1),’ylabel’),’String’,’Xe(t) [\mug/ml]’);
40 set(get(AX(2),’ylabel’),’String’,’Doses de infusa˜o [\mug/Kg]’);
41 xlabel(’tempo [min]’);
42 legend(’Xe Paciente’,’Xe Nominal’,’Dose Nominal’,’Dose paciente’,4);
43 title (’Concentrac¸a˜o de efeito’);
44
45 figure, hold on
46







54 Tfinal=120; % Tempo de simulac¸a˜o em minutos
55 h=0.01; % tempo de amostragem
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64 figure (1)






71 set (AX(1),’ylim’,[0 100]);
72 set (AX(2),’ylim’,[0 6]);
73 set (AX(1),’ytickmode’,’manual’);
74 set (AX(1),’ytick’,[0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100]);
75 set (AX(2),’ytickmode’,’manual’);
76 set (AX(2),’ytick’,[0 1 2 3 4 5 6]);
77 end
78 set(get(AX(1),’ylabel’),’String’,’r(t) [%]’);
79 set(get(AX(2),’ylabel’),’String’,’Doses de infusa˜o [\mug/Kg]’);
80 xlabel(’tempo [min]’);
81 legend(’NBM’,’NBM Nominal’,’NBM*’,’Dose nominal’,’Dose paciente’,5);
82 title (’Resposta do sinal NBM sem controlador’);
83
84 figure, hold on
85

















4 Tfinal=120; % Tempo de simulac¸a˜o em minutos
5 h=0.01; % tempo de amostragem
6 tc=0:h:Tfinal; % tempo da simulac¸a˜o









16 %%% PARAˆMETROS DOS 50 MODELOS
17
18 V_idade = Patient_Data(1:NPaciente, 1);
19 %vetor contendo todos os valores da idade dos modelos da base de dados;
20 V_altura = Patient_Data(1:NPaciente, 2);
21 %vetor contendo todos os valores da altura dos modelos da base de dados;
22 V_peso = Patient_Data(1:NPaciente, 3);
23 %vetor contendo todos os valores de peso dos modelos da base de dados;
24 V_sexo = Patient_Data(1:NPaciente, 4);
25 %vetor contendo os generos dos modelos da base de dados;
26 V_alfa = THETA (1:NPaciente,1)
27 %vetor contendo todos os valores de alfa dos modelos da base de dados;
28 V_gamma = THETA (1:NPaciente,2);
29 %vetor contendo todos os valores de gama dos modelos da base de dados;
30
31 %%% CALCULO DOS PARAMETROS DO MODELO NOMINAL
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32
33 alfaNominal=mean(V_alfa) % calcula a me´dia dos alfas dos 50 pacientes




38 %%% DOSES DE FARMACO NECESSARIAS PARA DETERMINADO NBM
39
40 [UestrelaNomi, Uestrela] = TCI_MA(NBMestrela,Paciente)
41 %chama a func¸a˜o que calcula as doses de remifentanil (ug/kg/min);
42
43 u_Nomi=UestrelaNomi*ones(length(tc),1);
44 % cria o vetor cumprimento para u_ROCUestrelaNomi (ug/kg/min);
45 u_estrela=Uestrela*ones(length(tc),1);
46 % cria o vetor cumprimento para u_estrela (ug/kg/min);
47
48 %%% MODELO NOMINAL
49
50 [sysNomi]= ModeloReduzido(alfaNominal);
51 % chama o modelo reduzido contı´nuo no modelo de espac¸o de estados;
52
53 [A,B,C,D]=ssdata(sysNomi); %extrai a matriz A, B, C e D do modelo esp. est;






60 Pp=eig(Aa); % calcula os po´los do sistema realimentado;
61 sysNomi_R=ss(Aa,Bb,Cc,Dd) % sistema no modelo esp. est.com realimentac¸a˜o;
62 %.........................................................................
63 %%%RESPOSTA AO DEGRAU DO SISTEMA NOMINAL
64
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65 yNominal=lsim(sysNomi,u_Nomi,tc,xzero);
66 % saida linear (ce) do sistema s/ realimentac¸a˜o;
67 yNominal_R=lsim(sysNomi_R,u_Nomi,tc,xzero);
68 % saida linear (Ce) do sistema c/ realimentac¸a˜o;
69
70 ynNominal=100./(1.+((yNominal./C50).ˆgammaNominal));
71 %Saida na˜o linear do sistema (NMB) sem realimentac¸a˜o
72 ynNominal_R=100./(1.+((yNominal_R./C50).ˆgammaNominal));








81 %%% Paraˆmetros do modelo selecionado
82
83 idade = Patient_Data(Paciente, 1); %Extrai a idade do pacientes
84 altura = Patient_Data(Paciente, 2); %Extrai a altura do pacientes
85 peso = Patient_Data(Paciente, 3); %Extrai o peso do pacientes
86 sexo = Patient_Data(Paciente, 4); %Extrai o sexo do pacientes
87 alfa=THETA (Paciente,1); %Extrai o alfa do pacientes
88 gamma=THETA (Paciente,2); %Extrai o gamma do pacientes
89
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98 sys_R=ss(Arr,Brr,Crr,Drr); %Sistema no modelo de esp. est. c/realimentac¸a˜o;
99
100 yr=lsim(sys,u_estrela,tc,xzero);%Simula o sistema liner s/realimentac¸a˜o;
101 yr_R=lsim(sys_R,u_estrela,tc,xzero);%Simula o sistema liner c/realimentac¸a˜o;
102
103 ynr = 100./(1.+((yr./C50).ˆgamma));%Saida na˜o linear(NMB) s/realimentac¸a˜o;
104 ynr_R=100./(1.+((yr_R./C50).ˆgamma));%Saida na˜o linear(NMB) c/realimentac¸a˜o;
105 end





5 Tfinal=160; % Tempo de simulac¸a˜o em minutos
6 h=0.03; % tempo de amostragem
7 tc=0:h:Tfinal; % tempo da simulac¸a˜o




12 uc1=500/h*[1 zeros(1,testrela)]; %cria um impulso com Tfinal=20min;
13 uc=[uc1 0*ones(1, length(tc)-(testrela+1))]
14




19 % THETA : Conte´m os paraˆmetros do modelos Reduzido de rocuronuio
20
21 %%% Paraˆmetros do modelo selecionado
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22
23 idade = Patient_Data(Paciente, 1); %Extrai a idade do pacientes
24 altura = Patient_Data(Paciente, 2); %Extrai a altura do pacientes
25 peso = Patient_Data(Paciente, 3); %Extrai o peso do pacientes
26 sexo = Patient_Data(Paciente, 4); %Extrai o sexo do pacientes
27 alfa=THETA (Paciente,1); %Extrai o alfa do pacientes
28 gamma=THETA (Paciente,2); %Extrai o gamma do pacientes
29
30 [sys]= ModeloReduzido(alfa); % chama o modelo reduzido em esp. de est.;
31 [A,B,C,D]=ssdata(sys); %extrai a matriz A, B, C e D do modelo esp. est;
32 %sys=c2d(sys,h)
33
34 yr=lsim(sys,uc,tc,xzero);% Simula o sistema liner s/realimentac¸a˜o;
35









D.7 Determinac¸a˜o dos Tempos O´timos para inicializar a
infusa˜o cont´ınua do relaxante muscular
1 %%%%func¸a˜o que determina o tempo o´ptimo a partir do qual deve ser
2 %administrada a dose constante de rocuro´nio apo´s ter sido
3 %administrado um bolus inicial de 500 ug/Kg/min
4
5 function [T,TN] = TempoOptimo()
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11 % Patient_Data: conte´m a idade, altura, peso e sexo de cada paciente




16 %% PARA DETERMINADO PACIENTE %%%
17
18 [UestrelaNomi, Uestrela] = TCI_MA(NBMestrela,Paciente);
19 %chama a func¸a˜o "TCI_MA"
20
21 alfa=THETA (Paciente,1);%Extrai o alfa do pacientes
22
23 p=[((-30496000*alfa)/41580)*Uestrela 0 0 0 0 0 ((150000*alfa)/126)*Uestrela
24 0 0 ((-160000*alfa)/297)*Uestrela Uestrelaˆ2];
25 %polino´mio de grau 10
26
27 [y]=roots(p)
28 %determina os zeros do polino´mio
29
30 [T]=(-log(y))/alfa




35 %%%PARA O MODLEO NOMINAL
36
37 [UestrelaNomi, Uestrela] = TCI_MA(NBMestrela,Paciente);
38 %chama a func¸a˜o "TCI_MA"
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39
40 V_alfa=THETA (1:NPaciente,1); % Vetor contendo todos os alfa
41 alfaNomi=mean(V_alfa); % calcula a me´dia dos alfas dos 50 pacientes
42
43 pN=[((56366280000*alfaNomi)/280600848)*UestrelaNomi 0 0 0 0 0
44 ((10000*alfaNomi)/63)*UestrelaNomi 0 0 ((-86400000*alfaNomi)/72171)
45 *UestrelaNomi UestrelaNomiˆ2];
46 %polino´mio de grau 10
47
48 [yN]=roots(pN)
49 %determina os zeros do polino´mio para o modelo nominal
50
51 TN=(-log(yN))/alfaNomi
52 %calcula o tempo optimo para o modelo Nominal
53 end
54
D.8 Paciente escolhido pela me´trica Vinnicombe
1 function MetricaVinnicombe()
2
3 NPaciente=50;% Nu´mero total de modelos
4 Pacientek=3; % Paciente para o qual se pretende encontrar um paciente
5 %com o modelo semelhante
6
7 load(’MPP_Roc_Realistic_50’)
8 % THETA : Conte´m os paraˆmetros do modelos Reduzido de rocuronuio
9
10 %%% PARAˆMETROS DOS 50 MODELOS
11
12 alfak = THETA (Pacientek,1);
13 %Extrai o alfa do Pacientek;
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14 gammak = THETA (Pacientek,2);
15 %Extrai o alfa do Pacientek;
16
17 [sysk]= ModeloReduzido(alfak);
18 % Chama o modelo reduzido contı´nuo no modelo de espac¸o de estados;
19 [FT_k]=tf(sysk);
20 %Func¸a˜o de transfereˆncia do modelo linear do pacientek;
21
22 Rk=-gammak*((10ˆ2)/100)*(((100-10)/10)ˆ(1/gammak));






29 alfa = THETA (i,1);
30 %Extrai o alfa do Paciente i;
31 gamma = THETA (i,2);
32 %Extrai o alfa do Paciente i;
33
34 R=-gamma*((10ˆ2)/100)*(((100-10)/10)ˆ(gamma-1/gamma));
35 % modelo linearizado para os pacientes da base de dados;
36 [sys]=ModeloReduzido(alfa);
37 % Chama o modelo reduzido contı´nuo no modelo de espac¸o de estados para
38 % os pacientes da base de dados;
39 FT_Paciente=tf(sys);
40 %FuncaoTransferencia_Paciente = FuncaoTransferencia_Paciente(i);
41
42 [gap,nugap] = gapmetric(FT_k*Rk,FT_Paciente*R); % me´trica de vinnicombe
43 valores_gap(i) = gap;
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56 min1_nugap = min(valores_vinnicombe);
57 paciente_nugap = find(min1_nugap==valores_vinnicombe)
58 end
59




3 Paciente=1; % Nu´mero do Paciente
4 NPaciente=50; % Nu´mero total de Pacientes
5 NBMestrela=10;
6 C50=1;
7 T=52.4071; % Tempo optimo para o paciente;
8 T_Nomi=78.75 % Tempo optimo para o modelo nominal;
9 TF=240; % Tempo final de administrac¸a˜o




14 % THETA : Conte´m os paraˆmetros do modelos Reduzido de rocuronuio
15
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16 %%% PARAˆMETROS DOS 50 MODELOS
17 alfa = THETA (Paciente,1);
18 %Extrai o alfa do Paciente;
19 gamma = THETA (Paciente,2);
20 %Extrai o alfa do Paciente;
21 V_alfa = THETA (1:NPaciente,1)
22 %vetor contendo todos os valores de alfa dos modelos da base de dados;
23 V_gamma = THETA (1:NPaciente,2);
24 %vetor contendo todos os valores de gama dos modelos da base de dados;
25 alfaNominal=mean(V_alfa) % calcula a me´dia dos alfas dos 50 pacientes




30 % Chama o modelo reduzido contı´nuo no modelo de espac¸o de estados;
31 [A,B,C,D]=ssdata(sys);
32 % Extrai a matriz A, B, C e D do modelo espac¸o de estados do Paciente;
33 sys_d=c2d(sys,h,’zoh’);
34 %discretizac¸a˜o do sistema sys pelo me´todo "Zero-order hold";
35 [Ad,Bd,Cd,Dd]=ssdata(sys_d);
36 % Extrai matrizes do sistema sys_d;
37
38 [sysNomi]= ModeloReduzido(alfaNominal);
39 % modelo contı´nuo em espac¸o de estados para o modelo nominal;
40 [A_N,B_N,C_N,D_N]=ssdata(sysNomi);
41 %extrai a matriz A_B, B_N, C_N e D_N do sysNomi;
42 sysNomi_d=c2d(sysNomi,h,’zoh’);
43 %discretizac¸a˜o do sistema sysNomi pelo me´todo "Zero-order hold";
44 [A_Nd,B_Nd,C_Nd,D_Nd]=ssdata(sysNomi_d);
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49 [UestrelaNomi, Uestrela] = TCI_MA(NBMestrela,Paciente);
50 %chama a func¸a˜o que calcula as doses de remifentanil (ug/kg/min);
51
52
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82 end
83










94 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% SIMULAC¸O˜ES PARA O PACIENTE %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
95 figure(1)
96 % gra´ficos para o bloqueio neuromuscular
97 plot(t*h,R,’b -’), hold on
98 %plot(t*h,R_N,’g--’),hold on
99 plot(t*h,V_NBMestrela, ’r--’)





105 % gra´ficos para a concentrac¸a˜o de efeito




110 xlabel (’Tempo [min]’);
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115 %gra´ficos para infusa˜o de rocuro´nio
116 plot(t*h,u,’b -’),hold on
117 %plot(t*h,u_N,’g--’)
118 axis ([0,250,0,12]),
119 xlabel (’Tempo [min]’);
120 set(gca,’YTick’,0:2:14)
121 set(gca,’YTickLabel’,{’0’,’2’,’4’,’6’,’8’, ’...’,’1500’})
122 ylabel (’u(t) [\mug/ml/min]’);
123
124 %%%%%%%%%%%%%%%%% SIMULAC¸O˜ES PARA O MODELO NOMINAL %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
125
126 figure
127 % gra´ficos para a concentrac¸a˜o de efeito
128 plot(t*h,y_N,’g--’),hold on
129 plot(t*h,V_yN,’y-.’)
130 xlabel (’Tempo [min]’);




135 % gra´ficos para a concentrac¸a˜o de efeito
136 plot(t*h,y_N,’g--’),hold on
137 plot(t*h,V_yN,’y-.’)
138 xlabel (’Tempo [min]’);




143 %gra´ficos para infusa˜o de rocuro´nio
144 plot(t*h,u_N,’g--’)
145 axis ([0,250,0,12]),
146 xlabel (’Tempo [min]’);
147 set(gca,’YTick’,0:2:14)
165
APEˆNDICE D. ROTINAS MATLAB
148 set(gca,’YTickLabel’,{’0’,’2’,’4’,’6’,’8’, ’...’,’1500’})





D.9.1 Determinac¸a˜o da dose constante de rocuro´nio
1 %%%%%%%%%%%%%%REFERENCIA POR TCI MALHA ABERTA%%%$$$$$$$$$$$$$$$$$%%%
2
3 function [UestrelaNomi, Uestrela] = TCI_MA(NBMestrela,Paciente)
4
5 NPaciente=50; % nu´mero total de pacientes
6 NBMestrela=10;
7




12 %extrai a matriz A, B, C e D do modelo de espac¸o de estados;
13
14 y_estrNomi=((100/NBMestrela)-1)ˆ(1/gammaNominal);
15 %ca´lculo da concentrac¸a˜o de efeito de refereˆncia
16 G_Nomi=-C_N*((A_N)ˆ-1)*B_N;
17 %Ca´lculo do ganho em malha aberta
18 UestrelaNomi=(1/G_Nomi)*y_estrNomi
19 %ca´lculo da dose de refereˆncia
20
21 %PARA O PACIENTE
22
23 load(’MPP_Roc_Realistic_50’)
24 % Patient_Data: conte´m a idade, altura, peso e sexo de cada paciente
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25 % THETA : Conte´m os alfas e gama do modelos Reduzido de rocuronuio
26
27 % Vec_Casos = [5 6 7 20]; % vetor de pacientes escolher o paciente
28 % %Vec_Casos = 1:50 % vetor contendo todos os pacientes
29 %
30 % for i = 1:length(Vec_Casos);
31 % Paciente = Vec_Casos(i);
32
33 alfa=THETA (Paciente,1); %Extrai o alfa do pacientes
34 gamma=THETA (Paciente,2); %Extrai o gamma do pacientes
35
36 [sysc] = ModeloReduzido(alfa)
37 [A,B,C,D]=ssdata(sysc)
38 %extrai a matriz A, B, C e D do modelo de espac¸o de estados;
39
40 y_estr=((100/NBMestrela)-1)ˆ(1/gamma);
41 %ca´lculo da concentrac¸a˜o de efeito de refereˆncia
42 G=-C*((A)ˆ-1)*B;
43 %Ca´lculo do ganho em malha fechada
44 Uestrela=(1/G)*y_estr
45 %ca´lculo da dose de refereˆncia
46 end
167
